
 

  

  

  

ه  زم ب ان و آموزش پزشکی مل آزمايشگاھھای تشخيص طبی از بدو تاسيس و يا تغيير محل براساس ضوابط وزارت بھداشت، درم

ان و  نيزآزمايشگاه ھای داير. ھستند فضای آزمايشگاهرعايت الزامات زير در رابطه با  ه وزارت بھداشت، درم بايد در فرصتی ک

 .با استاندارد ھا و الزامات مربوطه منطبق سازند آموزش پزشکی تعيين می نمايد خود را

  

  :انتخاب محل تأسيس آزمايشگاه 
آزمايشگاه حتي المقدور در ساختمان ھای مسکوني دايرنگردد ، در صورت داير شدن آزمايشگاه در ساختمان مسکونی بايد  - 

   .شودازساکنين ساختمان ، رضايت کتبی گرفته 

ر است - گاه بھت وار آزمايش ايي در ج ردد مکانھ ر نگ تند داي نش ھس ه داراي سرو صدا و ت د  . (ک ه، مانن   جوشکاري، موتورخان

 ...)آھنگري و

دور باشد آزمايشگاه بايد در محلی - ا مق ثلا ، که دسترسی افراد بيمار يا ناتوان به آنج ی الامکان م ه در حت ر طبق  شدهھمکف داي

   .دار، کوريدور وغيره دسترسی به آن تسھيل گرددغير اينصورت با استفاده از آسانسور ، سطح شيب در

ا بخشھاي بيمارستان بيمارستان  ساختمان نزديک به ياوداخل درآزمايشگاه بيمارستان  - ادي ب تأسيس گرديده بطوريکه فاصله زي

د ته باش ه مرا. نداش ردد ک ر گ ايي داي د در ج تانھا باي ا آزمايشگاه عصرو شب بيمارس اران آزمايشگاھھاي اورژانس و ي ه بيم جع

  . راحتي صورت پذيرد  آنجا به درمانگاه و يا ارسال نمونه ھاي بخشھا به

  

  :مساحت و فضاي آزمايشگاھھا 
اری و بخش ھای مختلف آن  مناسب براي آزمايشگاه کافی و فضای مساحت ه نسبت حجم ک اي (ب داد تختھ ا تع راجعين وي داد م تع

تم ھاي اتوماسيون ، تنوع آزمايش ھا ، تعداد تجھي) بيمارستاني  ين زدهزات ، تعداد کارکنان و ميزان استفاده از سيس مي شود  تخم

ه برای آزمايشگاھھايی  مترمربع ١٢٠مترمربع برای آزمايشگاھھای بالينی و  ١٠٠در حال حاضر مساحت  آسيب شناسی بخش ک

ه ع. بعنوان حداقل فضا در نظر گرفته می شود  ، تشريحی نيز دارند ا توجه ب ی ب الا، مساحت آزمايشگاه ول وامل اشاره شده در ب

ه  بايد در حدی باشد که برکيفيت کار درآزمايشگاه و ايمنی زايش حجم و دامن ان و اف کارکنان تاثير سوء نداشته باشد و با گذشت زم

  .کار ، فعاليتھا دچار اختلال نگردد 

  

  : ساختمان تاسيساتشرايط فيزيکي و 
  .وجود نداشته باشد خرابی و فرسودگی در ساختمان  -

  .باشد سانتيمتر ٢۴٠حداقل آزمايشگاه ارتفاع سقف   -

رنگ ھای قابل شستشو و مقاوم  مثل رنگ روغن توصيه (.متر بايد قابل شستشو باشد  ۵/١ديوارھاي آزمايشگاه حداقل تا ارتفاع  -

  )می شود

  
  آزمايشگاه و تاسيسات فضا
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   شناسیوجود کف شوی در اتاق شستشو و ميکروب  ، کف شوی باشد وده ترجيحا دارای بکف آزمايشگاه بايد قابل شستشو  -

  .الزامی است   

زیقابل شستشو و مقاوم مانند رنگ  ھایرنگ  بابايد ، دربھای چوبی آزمايشگاه   - ا درب ود نشده باش روغن  رنگ آمي اترجيح   ھ

  دارای پنجره باشند 

  بجايی باشند  ن آزمايشگاھی براحتی قابل جابلمادر حدی باشد که تجھيزات و مھاي داخلي ب ودر ھاي اصليب پھناي در -

  . آزمايشگاه مي بايست لوله کشي براي آب گرم و سرد ، با فشار مناسب داشته باشد  -

ايش و سرمايش داشته باشد  - رات  .آزمايشگاه می بايست سيستم مناسب گرم ه تغيي ده آل دامن ا در آزمايشگاه اي درجه  -+ / ۵ دم

 . است سانتی گراد

ورد آن رعاي -         ي لازم در م ات ايمن وده و نک تاندارد ب د اس گاه باي از آزمايش ي گ ه کش تم لول افی          سيس داد ک ه تع د و ب ده باش ت ش

  . گرددخروجی گاز در آزمايشگاه تعبيه 

ز منابع حرارتی ونزديک ، دارای تھويه مطلوب ، دور ا و امن مناسب ، کپسول ھا درمکاناستفاده از کپسول گاز  در صورت -          

  . به محل مصرف قرار داده شوند

تی  -      ای بھداش رويس ھ ردانس ان و م داد زن ا تع ب ب دادآنھا متناس وده و تع دا ب د ج د  باي دگان  باش تفاده کنن ت ، اس ا توال         ترجيح

  .و سيفون باشند  ھواکشداراي  بايست مي الت ھاوت.کارکنان از بيماران مجزا باشد 

ون شناسی وميکروب شناسی  ھایفاضلاب بخش -        و  در صورت ( ھورم ودگی راديواکتي و )آل اق شستش ر است  و ات هبھت اه ب    چ

 .گردد  منتھی

ود   - زات موج ه تجھي ه ب ا توج د از فيوز ،ب گاه ، باي اي مصرفي در آزمايش داد لامپھ نايي و تع تم روش اسيس اي مناسب  ھ  و کابلھ

در غير اين صورت مي توان . ترانس تنظيم کننده مناسب قرار گيرد بايد آزمايشگاه برق تابلوی ورودي  ر مدخلد. استفاده گردد 

 . استفاده نمود و مجزا دستگاھھاي مختلف از ترانسھاي مناسب  برای

ا مشکلات ناشی از قطع برق وجھت جلوگيري از ( اناتي الي نوس رق شھری احتم ع الکت،  ب تيبانی منب ه پش واردی ک يته در م ريس

زات در ابتداي ورود کابل برق به آزمايشگاه  با ويژگی ھای مناسب  UPSاستفاده از ضروری است ، رای تجھي يا بطور مستقل ب

  )  پيشنھاد می گرددخاص 

وان فضا به نسبت وسعت ،در صورت نياز ، بزرگھای آزمايشگاھدر - اطي  می ت تم ھاي ارتب ون و مناسب از سيس ن ، آيف ل تلف مث

 .نمودتفاده اس ....

ا که به فضای آزاد باز می شوند پنجره ھای آزمايشگاه  - ند ت وری داشته باش د ت ه باي دگان و حشرات ب ی جون ه گزين از ورود و لان

  . گرددآزمايشگاه جلوگيری 

ھيلات در  - گاه مي بايست تس ژهآزمايش ول  وي ا معل وان ي م ت دگان ک ه کنن ين مراجع ان و ھمچن ی جھت کارکن يش بين وپ ل  (.دش مث

  ... )توالت فرنگی ودستگيره جھت حفظ تعادل ، تسھيلاتی برای جابجايی ، 

ر از  - يته ساكن و % ٢٠رطوبت در آزمايشگاه بايد در حد متعادل حفظ شود ، سطح رطوبت كمت اد الكتريس رطوبت  باعث ايج

  .باعث به ھم چسبيدن مواد مي شود% ۵٠بيش از 
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ول می باشد %  ٣٠-٧٠تی خاصی ندارند و دامنه رطوبت بين تجھيزات آزمايشگاھی الزامات رطوببيشتر  ل قب ورد  .قاب در م

  .تجھيزاتی که نيازمند رعايت شرايط رطوبتی تعريف شده ای ھستند بايد مطابق توصيه سازنده عمل شود 

  .توسط رطوبت سنج ھای تجاری امکانپذير است در آزمايشگاه ارزيابی سطح رطوبت 

  

  : ايشگاهآزمدر فضاتخصيص طراحی و
ه  ارائه الگوی يکسان جھت طراحی فضای آزمايشگاھھا امکانپذير نبوده و ضروری نيز نمی باشد ، فضای ھرآزمايشگاه با توجه ب

  .طراحی می شود .... تعداد تجھيزات و  ،اھداف ، طيف فعاليت ھا ، تعداد پرسنل 

  .صورت می گيرد  در بالارد اشاره شده با در نظر گرفتن موانيز  تخصيص فضا به بخش ھای مختلف آزمايشگاه 

ای آزمايشگاه از آنجايي ه فعاليتھ اری و دامن راهممکنست که تغيير درحجم ک ر فضاي آزمايشگاه ھم اتي در خصوص تغيي ا الزام  ب

ره وریآزمايشگاه مي بايست  در فضا تخصيص،باشد ا بھ د ، از نظر وسعت ي ا اھداف جدي ه متناسب ب ه نحوی باشد ک قابليت  ب

  .داشته باشد  و سازگاریييرتغ

  . داشتو فضای پشتيباني را در نظر  شمجموع فضاي کاري ، فضای انبار بايد  آزمايشگاه در فضا تخصيص در طراحی و

  

    فضاي کاري

زات ، سينک ھای شستشو و  وکه شامل سطوح مورد استفاده جھت انجام کار است مقدار فضا برحسب متر مربع  قرارگيری تجھي

ا و. و آمد کارکنان می باشد  محل رفت ار ، راھروھ ين ميزھاي ک ز جز فضایفضاھاي ب زات ني ار واطراف تجھي ه  یفضاي ک ب

  . حساب مي آيند 

اري ،  فضای مفيد کاري در بخش ھای مختلف آزمايشگاه مي بايست به حدي باشد که حداکثر تعداد کارکنان شاغل در يک نوبت ک

ه راحتی ب وسط تجھيزات ، فضاھاي بين ميزھاي کار ، راھروھا و فضای اطراف تجھيزات ،با در نظر گرفتن فضای اشغال شده ت

  . قادر به فعاليت باشند 

   طراحی فضاي کاری مورد نياز بخشھا

ه از  ايی ک ويژه بخش ھ ام شده ، بخشھاي مختلف ، ب در آزمايشگاھھاي با دامنه و حجم کاری محدود ، متناسب با فعاليت ھای انج

مشترک استفاده می کنند ، می توانند در مجاورت ھم فعاليت نمايند ولي بخش نمونه گيری، پذيرش، بخش ھای ميکروب تجھيزات 

ی امل ( شناس ه ادرار  ش ي ، تجزي ل شناس ي،  انگ روس شناس ي ، وي ارچ شناس ذاخوری )ق ل غ يون ومح و و استريليزاس ، شستش

رار می بطور معمول محل آماد. د نکارکنان حتما بايد مجزا باش ا  در مجاورت بخش بيوشيمی ق ه سازی نمونه و ساخت معرف ھ

  .گيرد 

د دور از  د ، باي ار می کنن ل اشتعال ک بخش ميکروب شناسی آزمايشگاه و ھمچنين بخش ھايی که با مواد و معرف ھای سمی يا قاب

  .محل رفت و آمد بيماران ، بخش ھای غير فنی و ورودی سيستم تھويه ھوا  قرار گيرند 

در . دارد  ن بخشدر برنامه ريزي جھت طراحی فضای آ مھمینقش ھر بخش موجود درتجھيزات  عانواتعداد و:  فضاي تجھيزات

ه دستگاھھا و ھمچنين ميزان ولتاژ و آمپر ، وزن  دستگاھھا  )طول ، پھنا و ارتفاع (ابعاد نظير مواردی  اين خصوص بايد به و لول

ردده توج)  الوگ دستگاهکاتمندرج در(  مورد لزومکشی ھای  اھي سازندگان.  گ زان فضاي بيشتري از  ،دستگاه   گ تخصيص مي
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درا  مسئلهد که اين نتوصيه مي نمايآن ابعاد دستگاه را جھت عملکرد مناسب  ود باي اره ھاي . لحاظ نم ه پشت وکن دسترسي آسان ب

  . مي بايست در نظر گرفته شود  ،دستگاه جھت نگھداري و تعميرات و تھويه 

سطح روي زمين نياز دارد در صورتيکه اين  ٧/m 2 ۵به . بطور مثال فردي که در آزمايشگاه بيوشيمي با اتوآناليزر کار مي کند (

  )مي باشد  ٢ m2ميزان براي فرديکه کنار ميز آزمايش راديوايمونواسي انجام مي دھد فقط 

ارکارکنان حيراحتی و ايمنی با توجه به اھميت  : فضاي کارکنان ی، ن انجام ک يش بين د و  پ راي رفت و آم ارکرد فضاي مناسب ب ک

  .فضای کاری نياز دارد   ١  2mبطور متوسط ھر يک از کارکنان حدودا به .مي باشد  ضروری آنھا

  

    فضاي انبارش

  . شامل قفسه ھا ، کابينتھا ، يخچالھا و فريزرھا مي باشند

ان وجود يک كه دراقلامی حداقل مواد و تعيين رای  ، آزمايشگاه لازم است درشان زم از ب ورد ني ين فضای م نقش مھمی در تخم

اگوني نظير اين امر .داردانبارش  وع خدمات آزمايشگاھيبه عوامل گون ا اتوماسيون (ن ام شدهطيف آزمايشھاي  ،) دستي ي ،  انج

  . بستگي دارد. ..پيچيدگی فرآيندھاي كاري و ،آزمايشگاه ، تعداد كاركنان ، فضاي كلي  حجم آزمايشھا

رار مدت زمانی که طول می کشد تا سفارشات مختلف از توليدکنندگان يا توزيع کنندگان به آزمايشگاه برسد  د نظر ق د م ز باي را ني

  .داد 

ا  را آن% ١٢-١٧و يا مساحت خالص آزمايشگاه %  ۵-٧ بين بطور كلي مي توان    وبا احتساب استفاده از فضای داخل کابينت ھ

زوم قابليت . . اختصاص داد شبه انبار ،قفسه ھا دور در صورت ل ي المق ه حت ه نحوي باشد ك ارش مي بايست ب ين فضاي انب تعي

  .گسترش داشته باشد

مسئول فنی آزمايشگاه بايد اطمينان و  فراھم شودشرايط محيطی مناسب برای انبارش اقلام آزمايشگاھی بايد ، فضای کافیعلاوه بر

،  مطابق توصيه سازنده... د در آزمايشگاه در شرايط صحيح از نظر دما ، رطوبت ، نور ، تھويه ، ايمنی ويابدکه کليه اقلام موجو

  .نگھداری و انبار می شوند 

  :و غير يخچالی تقسيم مي شود فريزری/ انبارش به دو قسمت يخچالی از نظر دمای نگھداری اقلام ،  -

   : فريزری/يخچالی انبار)  الف 

  .دمای يخچال يا فريزر نگھداری می شوند  در مايشگاھی کهشامل اقلام آز

وده و  - اه ب د آگ زر دارن مسئول فنی آزمايشگاه می بايست از ميزان مواد مصرفی نگھداری شده كه احتياج به دماي يخچال و يا فري

  .فضاي لازم جھت انبارش آنھا را فراھم نمايد

تيخچالھا وفريزرھاي آزمايشگاه بايد در محل منا - ا سطح ثاب رزش و، سب ب دون ل رار  ب يد ق ور خورش تقيم ن ابش مس دور از ت ب

  .گيرند

املاً  - ي بايست ك ا م ا  و فريزرھ اي مناسب يخچالھ رلدم د تحت کنت ين . باش ا ب ال ھ اي يخچ ای  ٢-٨دم انتيگراد و دم ه س درج

تقات خونی دماي مناسب براي اقلامی مثل . درجه و كمتر بايد حفظ گردد  -٢٠فريزرھا  همش د ، از جمل ر از   پلاسمای منجم كمت

   .درجه سانتيگراد می باشد -٣٠
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  : انبار غيريخچالی )  ب 

  .شامل اقلام آزمايشگاھی که عموما در دمای اطاق نگھداری می شوند 

ه  . است درجه سانتيگراد  ١٨-٢۶بين  به معنای دمایدماي اطاق   ايی ک ان ھ رفتن زم تم ھای گرمايشی اين دما با در نظر گ سيس

زات آزمايشگاھیچون .  مي بايست كاملاً تحت کنترل باشد )ايام تعطيل ثلا در م (سرمايشی خاموش ھستند ياو  ، بسياری از تجھي

د ،،  ..و يخچالھا و فريزرھا ل ملاحظه اي مينمان ه  حين كار ايجاد حرارت قاب زات  توجه ب داد تجھي دازه بخشھا و تع اشاره شده ان

  .ضروري مي باشد ،مناسب  تھويهتعيين کنترل دما وبراي ،  ر آنھا موجود د

  

ول   ھاي ارگانيك ،  حلالري اسيدھا، نگھدابارش اثر دارند، بطورمثال شرايط ان نحوهماھيت و حجم مواد نگھداري شده بر  - محل

ده  و ھای خورن واد راديواكتي ذير، م ات واکنش پ القوه ، گازھای فشرده ، ترکيب واد ب ا م ي ي ز مي بايست از لحاظ ايمن مخاطره آمي

ااين مواد در کمدھا يا قفسه ھای مجزا ،يا .  باشداستاندارد ايين قفسه ھ ودن حجم   بر روی زمين يا طبقات پ اد ب ، و در صورت زي

  .شوندمی در فضاي دورتر از فضاي اصلي آزمايشگاه نگھداري 

د  ز سروكار دارن واد مخاطره آمي امين آزمايشگاھھايي كه با م ر ت د ، علاوه ب داري مي كنن اد نگھ واد را در حجم ھاي زي ن م و اي

   .تعبيه نمايند اين مواد برای محل نگھداری  سيستم تھويه مناسب نيز می بايستفضاي مناسب براي نگھداري ، 

  .مقابله با آتش سوزی در انبار وجود داشته باشد پيشگيری وبايد تمھيداتی جھت  -

 

   و سوابق فضای بايگانی اسناد

بطور  .تعيين می گردد جھت نگھداري آنھا با توجه به حجم اين اسناد ومدت زمان لازم فضاي لازم براي بايگاني سوابق و مدارك 

اران و  ايج بيم امي نت ي بايست تم گاھھا م ال آزمايش وابقمث ي را  س رل كيف داقل كنت ا ح کت ال ي د  س داري نماين ان . نگھ دت زم م

  .باشد طولانی ترمی نگھداري سوابق بانك خون

انیدر صورتيكه . باشد یبايگاني مي تواند بصورت كاغذي يا فايلھاي كامپيوتر  داري  بايگ سوابق كاغذي باشد جمع آوري و نگھ

دامات لازم جھت  است ولي  امكانپذير ،ممکن باشد تحت شرايطي كه دسترسي به آنھا در صورت لزوم و آزمايشگاه دور از د اق باي

  .آنھا انجام گيردتصادفي دور ريختن جلوگيري از 

  

   فضاي پشتيباني

ام امور    ه انج شامل کليه فضاھاي جانبي است که در فعاليتھاي قبل از آزمايش و بعد ازآزمايش بکار مي آيد مانند فضای مربوط ب

 .د نشگاه مجزا باشبايد از فضای فنی آزمايبخش ھااين  ....خريد و تدارکات و، دفتري وکامپيوتري ،پذيرش و جوابدھی 
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  :ميزبندي و مبلمان آزمايشگاه 
  .نوع، تعداد، نحوه قرار گيري وكيفيت ميزبندی و مبلمان آزمايشگاھي مستقيماً برروي عملكرد کارکنان اثر دارد  - 

داد و ،  از لحاظ كمي  ا تع د متناسب ب ان آزمايشگاھي باي دی و مبلم ه ميزبن وده از لحاظدامن ان ب رد كاركن ز ظاھر ،  عملك كيفي ني

  .اندازه و کارايی مناسب داشته باشند

ان   - طراحي مبلمان بايد به نحوي باشد كه با در نظر گرفتن شرايط موجود و پيش بينی نيازھای آينده  ، در صورت ضرورت امك

وان از کابينت ھای چرخ . ( حركت دادن ، خارج نمودن و تعويض آنھا وجود داشته باشد تفاده برای مثال می ت دار و متحرک  اس

  )نمود 

د  - تفاده نماين . مبلمان آزمايشگاه مي بايست براي کاربری عمومی طراحي شود تا ھمه كاربران براحتي و با ايمني كامل از آنھا اس

بينت ھای با تفاوت قدکارکنان آزمايشگاه براي تعيين ارتفاع ميزھا مي بايست مدنظر باشد و ھمچنين تا حد امكان از صندليھا و يا کا

  .قابليت تنظيم ارتفاع استفاده شود

  . سانتيمترمی باشد  ۶٠- ٧۵سانتيمترو عمق آن  ٩٠سانتيمتر ، براي حالت ايستاده  ٧۵ارتفاع ميز كار براي حالت نشسته   -

  سانتيمتر در نظر گرفته می شود ١٢٠ حداقلمعمولا فضای بين ميزھای کاری جھت رفت و آمد کارکنان  -

  .ميزھاي كامپيوتر و صندليھا مي بايست به اندازه اي باشد كه كاربران ھنگام استفاده راحت باشند ابعاد  -

ند ، سطوح كاري بايد متناسب با نوع کار، به حرارت ، اسيد، قليا، رنگھا  - اوم باش ا ضربه مق راي (حلالھاي ارگانيگ ، فشار وي ب

زان  اطمينان از كيفيت و مقاومت آنھا ، مي توان قطعه اي رار داد و سپس مي از آن را در طول شب در معرض موارد اشاره شده ق

  .) صدمه و امكان تميز كردن آن را بررسي نمود 

  . در انتخاب جنس صفحات ، مي بايست امكان رشد عوامل ميكروبي در شيارھا، درز ھا و خلل و فرج در نظر گرفته شود  

  .دور گرد باشند تا باعث صدمه به کارکنان نشوند لبه ھای خارجی اين صفحات می بايست حتی المق

يميايی  ، - واد ش ه م کابينت ھا وقفسه ھا ، بعنوان بخشی از فضای انبارش ، بايد به تعداد کافی در آزمايشگاه موجود بوده و نسبت ب

وار نصب ش ه دي ه وسايل زنگ زدگی و فرسودگی مقاوم باشند ، کابينت ھا وقفسه ھای ديواری بايد با استحکام ب وند و دسترسی ب

  . داخل آنھا به آسانی انجام پذيرد و ميزان انباشتگی ، متناسب با قابليت تحمل وزن در آنھا باشد

  

  

   :ايمنی در فضای آزمايشگاه
ار   -    ی در محيط    ک يميايی و ميکروب در طراحی آزمايشگاه بايد به گونه ای عمل شود که احتمال بروز مخاطرات فيزيکی ، ش

  .ه حداقل برسد و يک محيط کاری ايمن برای کارکنان وھمچنين مراجعه کنندگان فراھم گرددب

  .   ميسر باشد   ،دسترسی و امکان ورود به فضای فنی آزمايشگاه بايد فقط برای افراد مجاز  - 

گاه    - ه تناسب وسعت آزمايش ق ، ب دار حري تم ھش ا سيس ق و ترجيح اء حري ر (کپسول اطف ع ۵٠ھ داقل يک کپسول  مترمرب  ۴ح

ه) کيلوگرمی  ردد ، طوری ک اي مناسب نصب گ ه سھولت  و در مکانھ وارد اضطراري ب ان در م امي کارکن دسترسي سريع تم

  .امکانپذير باشد 
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د" دستگاھھاي برقي در آزمايشگاه خصوصا  - رق باي ی  ب انات  جزئ ه نوس  دستگاھھاي داراي رطوبت و نيز دستگاھھاي حساس ب

  . زمين داشته باشند سيم اتصال به

  .دوش اضطراری و چشم شوی بايد در مکاني قرار گيرد که در شرايط ضروری براحتی در دسترس ھمه کارکنان باشد    -

واد   ا م ه  ب ايی باشد ک تعداد دوش ھا و چشم شوی  بستگی به وسعت کار و فضای آزمايشگاه دارد و بويژه بايد در نزديکی بخش ھ

  .وکار دارند شيميايی سوزاننده سر

دستشويي در ھر جايي از آزمايشگاه که در تماس مستقيم با نمونه بيمار باشد مورد نياز است و بھتراست نزديک درب خروجی   -

ام  قرارگيرد دستشويي ھايی که برای شستشوی دست کارکنان در نظر گرفته شده  نبايد براي تخليه نمونه ھا ويا امور مربوط به انج

  . دستشوئيھا بايد داراي صابون مايع ، دستمال کاغذي و يا دست خشک کن برقي باشد .  استفاده قرار گيرند  آزمايشھا مورد

اوم باشد   - ه مق ه درب دار و کيسه زبال د داراي سطل زبال وده باي ز پسماندھای غيرآل ام . ھر بخش از آزمايشگاه جھت دورري ھنگ

ذاری روی کيسه (روش مناسب آگاھی وھشدار داده شود تخليه سطل زباله بايد به ماموران شھرداری به  ق برچسب گ ثلا از طري م

  ).ھای زباله 

  . بايد پس از آلودگی زدايی انجام شود )  مثل سرسوزن ھا و محيط ھای کشت ميکروبی ( بديھی است دفع پسماندھای آلوده  

ان در در آزمايشگاه بايد فضای مناسب و مجزايی برای غذاخوری کارکنان و کم  - وازم شخصی آن اس ول دقفل دار برای گذاشتن لب

  .نظر گرفته شود ، درمحيط ھاي بيمارستاني فضاي جداگانه و مناسب جھت استراحت کارکنان کشيک بايد وجود داشته ياشد 

  

  :سيستم تھويه 
و - مي در فضاي عم اي س ارات و گازھ ع بخ ا از تجم د ت ته باش ه مناسب داش تم تھوي د سيس گاه باي ت آزمايش گاه ممانع مي آزمايش

  .دما به خوبی کنترل شده ، تجھيزات به درستی کار کرده و ايمنی وآسايش کارکنان و مراجعه کنندگان تامين گردد ،گرديده

ين سيستم  -  ه ب ه نحوی است ك ا  ١٢تھويه آزمايشگاه در شرايط ايده آل ب ار  ١٦ت ار  ٦حداقل ( ب وا در ھر ساعت ) ب تعويض  ھ

  .حوه طراحي بايد طوري باشد كه ھواي تميز وارد و ھواي قبلي به طورکامل خارج گردد صورت گيرد  و ن

ر   وده ت واحي آل ه ن ر ب واحي تميزت وا از ن د فشار منفي داشته و ھ ا باي ه راھروھ ار نسبت ب در چنين شرايطی تمامي اطاق ھای ک

 . خارج شودتوسط ھود مناسب )  مثل باکتريولوژي(و از بخشھاي آلوده تر جريان يابد 

ه  طوريخروجي ھواي ھواکش ھا بايد  بايد توجه داشت که ھواي خروجي از آزمايشگاه نبايد در جاي ديگري جريان يابد و  - تعبي

  .  شود که براي ساکنان ساختمان خطر ساز نباشد 

ا حد اممحل انجام فعاليت ھای مخاطره  -  وع ، مي بايست ت ا از ھر ن رفتن ھودھ ند آميز ومحل قرار گ ا دور باش   .کان از درب ھ

 .  به راحتي ميسر باشد )در صورت نياز ( ھودھا بايد در مکاني قرارگيرند که امکان نصب کانال جھت ارتباط با فضاي بيرون 

تعيين نوع ھود ھای مورد استفاده در آزمايشگاه براساس تعيين سطح ايمني زيستي وبا توجه به فعاليتھای آزمايشگاه مشخص می  -

تفاده   IIھستند و بطور معمول بايستی از ھود ھای کلاس  ٢اکثر آزمايشگاھھاي تشخيص طبي در سطح ايمنی زيستی  . ردد گ اس

کار می شود ، ...لوزيس ، بروسلا ، قارچ ھا و درمکان ھايی که با ميکروارگانيسم ھای پرخطر مانند مايکوباکتريوم توبرکو.نمايند 

  .ضروری است   IIکلاس استفاده از ھودھای بيولوژيک 
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ان  ۴و  ٣طراحي سطح  ه کارکن اربرد دارد ک راي آزمايشگاھھايی ک ي زيستي ب ا آن مخاطرات ايمن ا ن ونی پرخطر ي ا عوامل عف ب

ن عوامل . شناخته ای کار مي کنندکه تنفس آنھا باعث مرگ يا بيماريھاي جدي و خطرناک مي گردد ودن  اي ز ب به دليل مخاطره آمي

  .خاصي براي کاربا آنھا  در نظر گرفته شود  ھيداتتمعفونی بايد 

  

  :روشنايیسيستم 
ه رويت  - ام فعاليت ھای مختلف از جمل رای انج افی ويکنواخت ب طراحي سيستم روشنايي آزمايشگاه بايد به نحوی باشدکه نورک

ا ، رنگ ديوارھا ، سقف و سطوح مقدار روشنائي در فضاي آزمايشگاه به نوع فعاليت ھ. آسان واکنش ھا و رنگ ھا فراھم گردد 

  .كاري ، فاصله سطح كاري تا پايه چراغھاي روشنايي و محل قرار گرفتن پايه اصلي چراغھا بستگي دارد

يده توصيه ميگردد - اري سرپوش اي ک تفاده ازآن درمحيطھ . لامپھاي فلورسنت با دما و رنگھاي مختلف در دسترس مي باشدواس

  .متر مربع برای تامين روشنايی آزمايشگاه ممکنست کافی  باشد   ٦پ فلورسنت در ھر بطور تقريبی وجود دو عدد لام

رار  -   ود ق ه طور عم اري ب ه سطوح ك براي دستيابي به توزيع يكنواخت نور و حذف سايه ھا ، بايد لامپ ھای فلورسنت نسبت ب

مشغول كارھستند و درآنجا ، بوسيله اشخاصي كه لامپ ھايی كه به طور مـــوازي با سطوح کاري نصب مي گردند، معمولاً . گيرند

د تم .  يا بوسيله كابينتھاي بالاي سر، ايجادسايه مي کنن وان سيس اري وجود نداشته باشد، مي ت الاي فضاي ك ابينتي در ب اگر ھيچ ک

  .روشنايي را به طور موازي و بالاي قسمت فعال سطوح كاري قرار داد 

ع قطع  سيستم روشنايي اضطراري بايد در - راد در مواق ي اف اران و مسير خروجي آزمايشگاه جھت ايمن ردد بيم ذيرش و ت محل پ

ز . برق استفاده گردد  زات ثابت بخشھا و ني ه تجھي ايی ك نوردھي سيستم روشنايي اضطراري در بخش ھاي بانك خون ومکان ھ

  .سردخانه يا يخچالھاي آزمايشگاه قرار دارد، بايد مناسب وکافي باشد
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آزمايشگاھھای تشخيص طبی از بدو تاسيس و يا تغيير محل براساس ضوابط وزارت بھداشت، درمان و آموزش 

آزمايشگاه ھای داير بايد در فرصتی که . آزمايشگاه ھستند کارکنانپزشکی ملزم به رعايت الزامات زير در رابطه با 

  .با استاندارد ھا و الزامات مربوطه منطبق سازند وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی تعيين می نمايد خود را

  

  کارکنان نمودار سازمانی   - ١

 موسسپست ھای مختلف شامل سلسله مراتب سازمانی  پرسنلی باشد که سازمانی  نمودارآزمايشگاه بايد دارای يک  

ھای ان فنی ، کارکنان واحدکارکنمسئول ايمنی بھداشت ، ھا ، مسئولين بخش  سوپروايزر ، مسئول فنی ، آزمايشگاه ،

 .مشخص نمايد و ارتباط آنھا را با يکديگر را نشان داده  ، اداری و پشتيبانی کارکنان خدماتی و نمونه گيریوپذيرش 

چند مسئوليت را ھمزمان بديھی است بنابر نياز يا ضرورت يک نفر می تواند تحت نظر و به صلاحديد مسئول فنی 

  .بعھده بگيرد 

  

  کارکنانتعداد   -٢

مسئول فنی موظف است در شروع  . دامنه فعاليت در آزمايشگاه باشدو کار حجمتعداد کارکنان بايد متناسب با  

شستشوو نظافت  ،گيری  جھت انجام امور فنی ، پذيرش و نمونهفعاليت آزمايشگاه به تعداد کافی پرسنل ذيصلاح 

کيفيت خدمت تاثير سوء برکه  در حدیيک از کارکنان برای ھر )  Work Load( تعيين بار کاری .معرفی نمايد 

    . است  بعھده مسئول فنی ، نداشته باشدارائه شده 

حداقل تعداد کارکنان آزمايشگاه در بدو تاسيس می بايست يک نفر پرسنل فنی ، يک فرد نمونه گيرو يک نفر مسئول 

  . پذيرش در ھر شيفت کاری باشد 

  .لين فنی متناسب با تنوع و حجم کار در آزمايشگاه می باشد مسئو /بديھی است تعداد مسئول 

  

  منابع انسانیارزيابی صلاحيت   - ٣

    : در بدو خدمت احراز شغل جھت منابع انسانی ارزيابی صلاحيت )الف 

  :اين ارزيابی با توجه به موارد زير صورت می گيرد 

  : درک تحصيلی و سابقه کار م - ١

o  آ يا متخصص علومودکترای علوم آزمايشگاھی  ،) تشريحی ، بالينی(   وژیمتخصص پاتول: مسئول فنی 

 .یزمايشگاھآ

تواند مسئوليت  می و متخصص آسيب شناسی تشريحی فقط کترای تخصصی تک رشته اید: تبصره 

  .فنی بخش مرتبط را بعھده گيرد 

آزمايشگاه الزامات مربوط به کارکنان  
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o  ر ويا کاردان علوم سال سابقه کا ٢کارشناس علوم آزمايشگاھی با حداقل : سوپروايزر آزمايشگاه

 .سال سابقه کار در بخش ھای مختلف آزمايشگاه  ٣آزمايشگاھی با حداقل

o  علوم کارشناس ياسابقه کار سال  ٢علوم آزمايشگاھی با حداقل کاردان حداقل  :مسئول ھر بخش

کارشناس ارشد و دکترای تخصصی در و يا سال سابقه کار دربخش مربوطه١حداقل زمايشگاھی باآ

 .وطهرشته مرب

o  حداقل کاردان علوم آزمايشگاھی : کارکنان فنی مسئول انجام آزمايشھا. 

در صورت وجود سابقه کارآموزی در بخش ميکروب شناسی ميکروب شناسی  انکارشناس

فعاليت    بخش ميکروب شناسید در نمی توانآزمايشگاه و ياتاييد صلاحيت آنان توسط مسئول فنی ، 

 .د ننماي

o  پرستاری بھياری ، مثل فوق ديپلم علوم آزمايشگاھی يا رشته ھای مرتبط حداقل : گير نمونهکارکنان

 .رسيده باشد مسئول فنی  که صلاحيت کاری وی به تاييد، مامايی و تکنيسين اطاق عمل 

 

o و مسلط به  آزمايشگاه حداقل ديپلم با آشنايی کامل با نرم افزار پذيرش و جوابدھی: پذيرش  کارکنان

 .که صلاحيت کاری وی به تاييد مسئول فنی رسيده باشد  رخواست آزمايشقرائت برگه د

 

o و مدرک تحصيلات دوره ابتدايی حداقل :   محيط آزمايشگاه و نظافت سترون سازی ،شستشو کارکنان

 محيطنظافت نظافت سطوح کار و ، استريليزاسيون در آزمايشگاهآشنايی کامل با نحوه شستشو و

  .اری وی به تاييد مسئول فنی رسيده باشدآزمايشگاه ،که صلاحيت ک

    

 توسط گرفته شده ظرنبا توجه به وظايف و مسئوليت ھای در   عملینظری و آزمونو   انجام مصاحبه علمی  -٢    

   .و نگھداری سوابق مربوطه مسئول فنی 

  

   در ضمن خدمت منابع انسانیارزيابی صلاحيت   ) ب   

می بايست  ،علاوه بر شروع خدمت مايشگاه با توجه به وظايف محولهکارکنان آزصلاحيت علمی و فنی ھر يک از   

مورد ، با ھدف اطمينان از حفظ مھارت ھای حرفه ای ) ماه يکبار  ۶ھر   حداقل(بطور دوره ای در ضمن خدمت  

  )نان آموزش کارک مطابق با دستورالعمل(   .مربوط به آن موجود باشد  گرفته و مستندات ارزيابی قرار 

  

  :شرح وظايف و مسئوليت ھا  - ۴

مطابق با ضوابط تصريح شده درآيين نامه تاسيس آزمايشگاھھای اداره امور  شرح وظايف موسس آزمايشگاه) الف 

  . آزمايشگاھھای تشخيص طبی و آسيب شناسی می باشد 
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  : باشدآزمايشگاه شامل موارد زير می  مسئول فنیمسئوليت ھا و اختيارات  ،شرح وظايف) ب

  .اجرا و نظارت بر حفظ شئونات پزشکی و مقررات کشور  -

  رعايت کامل آيين نامه ھا و مقررات وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشکی -

  ارائه کليه اطلاعات درخواست شده توسط سيستم نظارت بر امور آزمايشگاھھا در ھر زمان به مسئول مربوطه  -

   فنی يا مسئولينمتناسب با مدرک تحصيلی مسئول  يف فعاليت ھای آزمايشگاه و ط کاری تعيين اھداف ، دامنه -

  .مسئوليت کليه فعاليتھای تخصصی و پشتيبانی انجام شده در آزمايشگاه  -

  تامين منابع انسانی کافی و با کفايت  -

  . ئوليت ھامستقسيم کار و تعيين شرح وظايف و اختيارات کليه کارکنان و تعيين جانشين برای تمامی  -

  دوره ای بعد ازآن بطورو ارزيابی صلاحيت عملکرد کارکنان در بدو خدمت و اجرای برنامه ھای آموزشی  -

  .آزمايشگاه در نظارت برعملکرد کيفی کارکنان در سطوح کاری مختلف -

  و  يشگاهتجھيزات با توجه به انواع آزمايش ھا و طيف خدمات ارائه شده در آزما اطمينان از فراھم بودن -

  خريد تجھيزات  نظارت بر انتخاب و   

  .نظارت برفعاليت ھای کنترل و نگھداری و ارزيابی کيفيت عملکرد تجھيزات  -

  تامين فضای کاری مناسب از نظر امکان انجام فعاليت ھا با کيفيت مطلوب و رعايت ملاحظات اطمينان  از  -

  .ايمنی    

  ر برابرمخاطرات فيزيکی ، شيميايی و بيولوژيک ايمنی کارکنان د اطمينان  ازتامين -

  نمونه  و انتقال نظارت برفعاليت ھای قبل از انجام آزمايش ، شامل پذيرش ، جمع آوری و آماده سازی -

نظارت بر روند انجام آزمايش و اطمينان از بکارگيری روش ھای معتبر و صحه گذاری شده جھت انجام آزمايش  -

و بکارگيری نتايج بدست آمده کنترل کيفی داخلی و شرکت در برنامه ارزيابی کيفی خارجی  واجرای برنامه ھایھا 

  .از فعاليت ھای کنترل کيفی در جھت بھبود کيفيت عملکرد آزمايشگاه 

و در موارد مقتضی ارائه توصيه ھاي گزارش نتايج کنترل برگه نظارت بر فعاليت ھای پس از انجام آزمايش و -

  .زارش در برگه گلازم 

  .نظارت بر روند خريد در آزمايشگاه و ارزيابی و انتخاب تامين کنندگان اقلام آزمايشگاھی  -

  اصول مستندسازی در آزمايشگاه شامل تدوين مدارک و نگھداری سوابق  و اجرای رعايتنظارت بر  -

  ق مختلف مثلطر به) ندمواردی که با اصول انجام کار انطباق ندار( شناسايی خطاھا و موارد عدم انطباق  -

  ....بازرسی و مميزی دوره ای در آزمايشگاه و يا دريافت پس خوراند از مسئولين واحدھا يا کارکنان فنی و

اقدامات  اثربخش پی گيری انجاممتعاقب آن انجام اقدام اصلاحی جھت رفع خطاھا و مشکلات و در نھايت و   

  .نگھداری مستندات مربوطهو اصلاحی

  و برنامه ريزی جھت اقدامات پيشگيرانه در واحدھای مختلف آزمايشگاه منابع بالقوه بروز خطا  شناسايی -

  وابسته و ادارات و سازمان ھای ، کارکنان گروه پزشکی ،  بيمارانکارکنان آزمايشگاه ، برقراری ارتباط موثر با  -

  آزمايشگاهيافت کنندگان خدمات ت کليه درارسيدگی به شکايو  و بررسی ميزان رضايت نظرسنجیانجام    
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آزمايشگاھی که نمونه جھت انجام آزمايش به (نظارت بر نحوه انتخاب و پايش عملکرد آزمايشگاھھای ارجاع  -  

  . )آنجا ارسال می گردد 

و آگاه نمودن کليه کارکنان در مورد  است مسئول فنی يی که بعھدهوظايف ، مسئوليت ھا از اختيارات ،آگاھی کامل  -

  .   مسئول فنی اختيارات ،وظايف و مسئوليت ھاي

  .به افراد ذيصلاح و مورد تاييد  فوقاختيار تفويض ھر يک از مسئوليت ھای  -

  .لازم به ذکر است که در ھرحال مسئوليت کليه فعاليت ھای انجام شده در آزمايشگاه بعھده مسئول فنی است 

  

  شرح  وظايف ساير کارکنان آزمايشگاه  

مشخص و مکتوب گردد  توسط مسئول فنی شرح وظايف ، مسئوليت ھا و اختيارات ھر يک از کارکنان بايد)   پ

   .باشد کارکنان اين شرح وظايف بايد کاملا منطبق با نوع تحصيلات و آموزش ھای ديده شده .

آزمايشگاه ،  ليتھایيف فعاطھمچنين  شده کارکنان بايد به آنان تفھيمدو خدمت وظايف محوله به ھر يک از در ب)  ت

  .می بايست برايشان تشريح گرددجايگاه آنان در تشکيلات موجود  وسلسله مراتب سازمانی 

اين   .ومکتوب شود تعيين برای وظايف و مسئوليت ھای تعريف شده ھر يک از کارکنان ،  بايد جانشين مناسب )  ث

   . دگرد تفھيم افراد جانشينبه قبلا بايد وظايف و مسئوليت ھا 

  

  : آموزش کارکنان -۵

  : آموزش در بدو خدمت )الف    

  :الزامی است  کارکنان در بدو خدمت ھای زير برایآموزش    

  .برای مسئولين فنی آزمايشگاه   "استانداردھای آزمايشگاھی مديريت کيفيت بر پايه " آموزش -١    

  ارکنانکبرای ھمه آموزش ايمنی در آزمايشگاه  -٢    

  ، بربخش ھای مختلف آزمايشگاه  با در نظر گرفتن حيطه کاری کارکنان ، آموزش تضمين کيفيت -٣    

  ".تضمين کيفيت در آزمايشگاه ھا  دستورالعمل"اساس       

  ارکنانکبرای ھمه "دستورالعمل مستندسازی" فعاليت ھای آزمايشگاه مطابق باآموزش نحوه مستندسازی  -۴    

  

  : آموزش ضمن خدمت )ب

آموزش دستورالعمل  " مطابق با برنامه ريزی جھت آموزش ھای ضمن خدمت بر اساس نياز سنجی آموزشی و 

  .ا قرار خواھد گرفت ھکه در اختيار آزمايشگاھانجام می گيرد  "کارکنان 

     

  :سوابق کارکنان  -۶

   :حداقل سوابق زير نگھداری گردد  در اين پرونده بايدھر يک از کارکنان می بايست پرونده پرسنلی داشته باشند و 

o و يک قطعه عکس جديد  کپی تمام صفحات شناسنامه ،  مشخصات فردی. 
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o  برای مسئولين فنیمجوز يا پروانه انجام کار 

o قرارداد استخدامی کارکنان 

o نامه از کارفرمای قبلی معرفی 

o  سوابق استخدامی يا کاری قبلی 

o تحصيلی و تخصصی کپی مدرک 

o يشينه گواھی عدم سوء پ 

o گواھی عدم اعتياد 

o و تجربيات کاری سوابق دوره ھای آموزشی 

o  سوابق مربوط به ارزيابی صلاحيت 

o سوابق مواجھه با مخاطرات شغلی 

o آزمايشگاه  اينو يا واکسيناسيون انجام شده در سوابق واکسيناسيون قبلی 

o  مصونيت  و يا آلودگی باو ارزيابی انجام آزمايشات مستندات مربوط بهHCV     ،  HIV و  HBV  در

 بدو خدمت 

o سوابق ابتلاء به بيماری ھای خاص  

  

  آزمايشگاه در قبال ھر يک از کارکنان  ول فنیئيا مس موسستعھدات   -٧

که طی آن کليه تعھدات و انتظارات طرفين ، طبق قوانين وزارت کار و امور اجتماعی عقد قرارداد مشخص  -١    

  .گردد  شفاف

  .ه مستندات مربوطه به اداره امور آزمايشگاھھائو ارا ن کارکنان طبق مقرراتبيمه نمود -٢    

 و تجھيزات لازم و انجاممواد ،محيطی حفاظت کارکنان در برابر مخاطرات شغلی از طريق تامين شرايط -٣    

  . واکسيناسيون در صورت ايمن نبودن آنان 
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  دستور العمل آموزش كاركنان
  

ارائه خدمت بھينه به بيماران ، مسئولين فنی آزمايشگاھھا موظفند امكان آموزش  قاء عملکرد کارکنان وارت درراستای

مداوم براي كاركنان در تمام سطوح و با ھر درجه تحصيلي را فراھم آورده و بايستي بتوانند روشھاي مورد استفاده 

اثربخش  ارزيابی و یآموزشای برنامه ھای اجرنحوه جھت ارزيابی صلاحيت کارکنان در انجام وظايف محوله ، 

  .بصورت مكتوب نشان دھند  راھا  بودن آموزش

  : تعاريف 

  . در جھت رفع نيازھاي موجود و رفتارمھارت  ،فرآيندي است براي اجرا و توسعه دانش )   Training( آموزش

  .كرد عبارت است از بكارگيري دانش، مھارت و رفتار در عمل   (Competency) صلاحيت

  

  :آموزش در موارد زير لازم الاجرا مي باشد

  : آموزش ھاي بدو خدمت ) الف

  براي مسئولين فني آزمايشگاه " مديريت كيفيت بر پايه استانداردھاي آزمايشگاھي" آموزش  )١

 "دستورالعمل ايمنی و بھداشت در آزمايشگاه " بر اساس آموزش ايمني در آزمايشگاه  )٢

" نظر گرفتن حيطه كار كاركنان بخش ھاي مختلف آزمايشگاه، بر اساس  آموزش تضمين كيفيت، با در )٣

 "دستورالعمل تضمين كيفيت در آزمايشگاھھاي تشخيص پزشكي 

 "دستورالعمل مستندسازي" آموزش نحوه مستند سازي فعاليتھاي آزمايشگاه مطابق با  )۴

 

  :آموزش ھاي ضمن خدمت ) ب

 )بر اساس دستورالعمل نيازسنجی آموزشی کارکنان (  ايدر موارديكه نتايج حاصل از نيازسنجي دوره  )١

 . لزوم اجراي برنامه آموزشي را تائيد نمايد

 جابجايي شغلي و تغييردر وظايف كاركنان در داخل آزمايشگاه  )٢

 تجھيزات جديد جھت  انجام آزمايشھاروش ھا و يا بکارگيری  )٣

  کاریھر گونه تغييردر روشھاي  )۴

 

  :زير استفرآيند آموزش شامل مراحل 

  نيازسنجي آموزشي   -  ١ 

  برنامه ريزي آموزشي    -٢ 

  اجراي برنامه ھا ی آموزشی    -٣ 

  ارزيابي اثربخشي برنامه ھاي اجرا شده  -۴ 
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  :نيازسنجي آموزشي   -  ١

مرحله به   ٣، مي بايستي نياز سنجي آموزشي طي نيازھاي آزمايشگاهاجھت دستيابي به آموزشي اثربخش منطبق ب

  : رح زير انجام پذيردش

  .مشخص گردد، مراحل انجام فعاليت ھا در رابطه با وظايف محوله به ھريک از کارکنان ) الف

بعنوان مثال ، فرد مسئول انجام آزمايش کشت خون مي بايست  صلاحيت مورد نياز جھت انجام کار تعيين گردد ) ب

  :از موارد زير اطلاع داشته باشد

   بررسی آنھامحيط ھاي كشت خون و فواصل زماني  مدت زمان انكوباسيون -

  معيارھاي تشخيص كشت خون مثبت  -

  محيط ھاي كشت مناسب جھت تلقيح  -

  ...) آزمايشات بيوشيميايي و( مراحل شناسايي سويه ھاي جدا شده  -

  روش صحيح آزمايش ھاي تعيين حساسيت ميكروبي  -

  نحوه گزارش دھي  -

ده و نظارت برعملکرد  فرد انجام دھنده آزمايش در ضمن كار، صلاحيت وي براي از طريق مصاحبه يا مشاھ )ج

  انجام اين آزمايش مورد ارزيابی قرار می گيرد

  

  :برنامه ريزی آموزشي    - ٢

مورد نياز جھت انجام آزمايش خاص و مھارت موجود در فرد فاصله اي ) صلاحيت(در صورتيكه كه بين مھارت 

  . اقدام به اجراي آموزش مي شود نامه ريزي آموزشي صورت گرفته و در نھايت وجود داشته باشد ، بر

  

  :اجرای برنامه ھای آموزشي   - ٣

  :در جھت تامين نيازھاي آموزشی موجود ،آموزش حداقل به يكي از طرق زير امكان پذير است

  كتب مرجع ، مقالات جديد و جزوات خودآموزي از طريق مطالعه   -    

  اري نشست ھا و جلسات آموزشي داخلي در آزمايشگاه   برگز -    

  )اعلام شده درسايت نظام پزشكي ( شركت در دوره ھاي بازآموزي مرتبط خارج از آزمايشگاه  -     

  

  :ارزيابي اثر بخشي آموزش ھای انجام شده -۴

ي صورت مي گيرد اكيداً توصيه مي گردد از آموزش ھاي بي ھدف كه اغلب به منظور كسب امتياز بازآموز

ً برنامه ريزي منطقي آموزشي علاوه بر رفع نيازھاي واقعي آزمايشگاه مي تواند كسب . خودداري گردد مسلما

  .امتيازات اشاره شده را نيز در پي داشته باشد

  :مرحله صورت مي پذيرد ٢ارزيابي اثر بخشي در 
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ر برنامه آموزشی و ھمچنين نظرخواھی ارزيابي كوتاه مدت به صورت نظرخواھي از شركت كنندگان د) الف 

  .از مربي ارائه دھنده آموزش ويا از طريق انجام آزمون پس از اتمام برنامه آموزشی 

كنترل (، قرار دادن نمونه مجھول   (observation)ارزيابي بلندمدت كه از طريق مشاھده ضمن كار ) ب 

 .قابل انجام است) كتبيشفاھي يا(در كار روزانه فرد آموزش ديده و آزمون ) كيفي

  

  :تذکر  -
با اين . اجراي كليه مراحل فرآيند آموزش و تامين منابع لازم در اين خصوص بعھده مسئول فني آزمايشگاه مي باشد  

  .وده و به وی تفويض اختيار نمايد حال  او مي تواند فردي را بعنوان مسئول آموزش منصوب نم

  . چه بيشتر برنامه ھای آموزشی گرددھروزش، می تواند ضامن موفقيت مشاركت كليه كاركنان در فرآيند آم  

  

  :نگھداری سوابق آموزشی کارکنان   -

  :در پرونده پرسنلی کليه کارکنان سوابق زير بايد موجود باشد  

 کپی مدرک تحصيلی و تخصصی -

 سوابق استخدامی يا تجربيات کاری قبلی  -

 توسط مسئولين آزمايشگاهسوابق ھر گونه ارزيابی صلاحيت انجام شده  -

  ) عنوان و تاريخ برگزاريھمراه با(سوابق شرکت دركليه برنامه ھاي آموزشي داخلی و يا خارجی  -

  سوابق ارزيابی اثربخشی دوره ھا يا برنامه ھای آموزشی گذرانده شده -
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ان و آموزش پزشکی  ،آزمايشگاھھای تشخيص طبی از بدو تاسيس و يا تغيير محل براساس ضوابط وزارت بھداشت درم

ا  ر در رابطه ب زات آزمايشگاهتملزم به رعايت الزامات زي تند جھي ه . ھس د در فرصتی ک ر باي وزارت آزمايشگاه ھای داي

  .را با استاندارد ھا و الزامات مربوطه منطبق سازندتعيين می نمايد خود  درمان و آموزش پزشکی ،بھداشت

  

  : تنوع وتعداد تجھيزات در آزمايشگاه  – ١

و حجم آزمايشگاه انجام مي شود محل انواع آزمايشھايي که در فھرست تجھيزات موجود در آزمايشگاه بايد کاملا متناسب با

آزمايشگاھی که (راي انجام آزمايش در آزمايشگاه ارجاع باشد و چنانچه آماده سازي يا ارسال نمونه بکاری آزمايشگاه 

به  .داشته باشد می بايست فراھم گردد  تجھيزات خاصينياز به  ،)گرددنمونه جھت انجام آزمايش به آنجا ارسال می 

 .اشدعبارتی مشخصات تجھيزات و اجزاء آن بايد با اھداف و نيازھاي از پيش تعريف شده در آزمايشگاه مطابقت داشته ب

  .ضميمه است  ،حداقل تجھيزات پايه که در بدو تاسيس می بايست در آزمايشگاه موجود باشد 

  

  :خريد تجھيزات   – ٢

خارجی يا تاييديه آزمايشگاه تاييديه ھای معتبر(تجھيزات بايد به تائيديه ھاي معتبرکارکردی  و خريد ھنگام انتخاب) الف 

  .تجھيز توجه گرددو گواھي ھای مربوط به ايمني ) رفرانس 

نی خريد تجھيزات از تامين کنندگامی بايست مشخص باشد و، تجھيزات ) فروشندگان (ملاک انتخاب تامين کنندگان  ) ب 

    .قبلامورد ارزيابی قرار گرفته اندبه ثبت رسيده و  قانونا انجام شود که

مناسب به روز بودن تكنولوژي، خدمات  ،ه شده كيفيت كالاي عرضملاک انتخاب تامين کنندگان به عنوان مثال می تواند 

رفرانس ، در دسترس بودن ، توانمندی علمی شرکت پشتيبان ،  آزمايشگاه حسن سابقه ، دارا بودن تاييديه  بعد از فروش ،

 .باشد ...شرايط تحويل يا بسته بندی مناسب و نحوه ھمکاری مالی و

  

  :نصب و محل استقرار تجھيزات  -٣

دما، از نظر (شرايط محيطي مورد نياز در محل نصب شامل ،  دستگاه نصب فضاي مورد نياز برايو  الزامات  

گاز، منبع الکتريسيته، آب، ( و امکانات جانبی مورد نياز شرايط فني)  غيره،گرد و غبار، ارتعاش ورطوبت، نور، تھويه

بايد به دقت ،  سازندهبراساس توصيه ھای  )تشعشعات، پسماند، الکتريسيته و غيره(شرايط ايمني و) فاضلاب و غيره

  .رعايت گردد

  

  تجھيزات آزمايشگاه
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  :اطمينان از صحت عملکرد تجھيزات  -۴

يا مناسب  کنترل ھايد با استفاده ازباي دستگاه  صحت عملکرد ، و قبل از شروع بکارگيری دستگاه نصبخريدو بعد از 

بصورت اين اقدام به شکل دوره ای  ھی استبدي .يرد گقرارارزيابی  موردشده در بروشور تجھيزات ،  درج روش ھای

  . دشوبايد انجام  ،و ھمچنين پس از ھر بار تعميردستگاه فعاليت ھای کنترل و نگھداری تجھيزات 

  

  :کاربری تجھيزات  – ۵

 سيستم/ تعيين فرد يا افراد مجاز به کار با دستگاه . مشخص گرددمھارت فني مورد نيازجھت کار با دستگاھھا می بايست 

 نحوه تدوين مدارک و نگھداری سوابق،  کنترل و نگھداری ،کرد کارآموزش نحوه شامل آموزش کامل افراد مجاز ،  و

  .بايد صورت پذيرد ....و

 

  :مستندات مربوط به تجھيزات   – ۶

  : بايد موجود باشد يدر ھر آزمايشگاه مستندات زير در ارتباط با تجھيزات فن

  ر آزمايشگاه فھرست تجھيزات موجود د) الف

 انتويدر اين فھرست م.از تجھيزات موجود با ثبت محل استقرار ھر يک ، داشته باشد  يبايست فھرست يآزمايشگاه م 

 . اختصاص داد يبه ھر تجھيز  شماره يا کد شناساي،  يجھت سھولت رد ياب

  .بايست در آن ثبت شود يم و يا از سرويس خارج گردد يخريدار ياين فھرست بايد به روز بوده و چنانچه تجھيز

  : سوابق مربوط به خريدتجھيزات) ب 

 درخواست خريد ، فاکتور فروش ، سوابق ارزيابی وتاييد کيفيت دستگاه قبل از استفاده درآزمايشگاهآزمايشگاه می بايست 

  .را نگھداری نمايد  وسوابق مربوط به آموزش کارکنان برای کاربری دستگاه

  

    شناسنامه تجھيزات)  پ

دستگاه ،  مربوط به مشخصاتاطلاعات  يشود وحاو يھر تجھيز و معمولا در يک برگ تھيه م شناسايیبه منظور 

وضعيت دستگاه در   ، تاريخ خريد و تاريخ شروع به کار دستگاه در آزمايشگاه ، ) يدر موارد مقتض( کاربران ويژه

.   باشد  يشرکت سازنده يا پشتيبان و ساير توضيحات لازم متماس با ي، چگونگ )شده ينو، مستعمل ، بازساز(ھنگام خريد 

  )آن ضميمه است  از نمونهيک (

  . گردد ، حفظ شود يکه از تجھيز در آزمايشگاه استفاده م يشناسنامه تجھيزات بايد تا مدت زمان 

  

  تجھيزات يدستورالعمل فن  )  ت

 ياستفاده از دستورالعمل سازنده که ھمراه دستگاه م ھر يک از تجھيزات بطور جداگانه و با ياين دستورالعمل برا

مربوط به دستگاه ونحوه کاربرد  يکليه اطلاعات ضرور يگردد و حاو يمعتبر تھيه م يباشد و ھمچنين مراجع علم
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   )نمونه آن ضميمه است ( .باشد يآن م

 :اين اطلاعات عبارتند از   

o دستگاهشرح مرحله به مرحله نحوه کار با  :يکاربر يچگونگ  

o  يفواصل نگھدار ،  ودانجام ش ی که به اين منظور بايداقداماتکليه  : ينگھدارکنترل و نحوه  

  ،مثلا دما ، حجم ، فشار( يدر نگھدار يمورد ارزياب يو پارامتر ھا... ) ، ماھانهيروزانه ، ھفتگ(     

  )...دور در دقيقه و    

o  و مسئول مربوطهيد انجام گيرد که در صورت نياز به تعمير با ياقداماتمراحل  

o جھت کار با دستگاه يملاحظات  ايمن  

  .حفظ گردد که از تجھيز در آزمايشگاه استفاده ميشود ، يتجھيزات بايد تا مدت زمان يدستورالعمل فن  

  

    log Book ) ث

شامل نام ، ستگاه د که در کنار ھر تجھيز قرار می گيرد و اطلاعات مربوط به ھر بار استفاده ازدفترچه يا برگه ای 

  .را مشخص می نمايد  کاربر تاريخ و ساعت استفاده از دستگاه ، وضعيت دستگاه در شروع و خاتمه کار

  

  تجھيزات  يسوابق مربوط به کنترل و نگھدار )ج 

و سرويس  ينگھدار، جھت کنترل ...) نه ا، ماھ يروزانه ، ھفتگ(  يل ادوارکه به شک پيشگيرانه  تکليه اقداما

 ي، مانجام شده و نتايج بدست آمده جھت ثبت اقدامات .شود بايد ثبت ومستند گردد  يم مانجا در داخل آزمايشگاهتجھيز

يک نمونه از آن ضميمه ( . نماييم يرا به دلخواه طراح يفرم مخصوصجھت سھولت  يارا اختصاص دھيم  يدفتر توانيم

  : ثبت گرددحتما بايد  اطلاعات زير در ھر حال  )است 

o  دستگاھھا  يدر صورت کدگذار يوکد شناساي( نام و محل استقرار دستگاه(  

o  مانند دما ، حجم ، فشار ، دور در دقيقه و( فاکتور مورد کنترل (.... 

o انجام کار و فواصل زمان 

o نتايج حاصله 

o اين اقدامات ممکن است تنظيم و يا تعميردستگاه  باشد ( انجام شده  ياقدامات اصلاح ، در صورت وجود اشکال( 

o  مسئولفرد 

 

     سوابق مربوط به سرويس يا تعمير تجھيزات )  چ

ھمچنين تعمير دستگاه پس از خراب  و ) سرويس دستگاه(پيشگيری از خرابی خارج از آزمايشگاه جھت در  ياقدام بارکهھر

جھت سھولت ثبت .و در پوشه يا فايل مربوط به آن دستگاه نگھداری شود گردد و مستند شود بايد مکتوب يجام مان آن ، شدن

 يبايد حداقل حاو  ياست ول ياين فرم نيز اختيار يطراح.نمود  يرا به دلخواه طراح يتوان فرم ياقدامات انجام گرفته م

  )يک نمونه از آن ضميمه است . ( :اطلاعات ذيل باشد 
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o  دستگاھھا  يدر صورت کدگذار يوکد شناساي( نام و محل استقرار دستگاه(  

o تعمير تاريخ خروج ازکار و تاريخ سرويس يا 

o يحتمال آلودگاتا در ھنگام سرويس ياتعمير ھيچگونه ستگاه قبل از سرويس يا تعميرد يمسئول ونحوه ضدعفون 

در . آماده استفاده نمود  يتجار يتوان از محلول ھا يجھت انجام اين کار م.  تعميرکار وجود نداشته باشد يبرا

 .رساند ياستفاده نمود که به تجھيزات آسيب نم% ٧٠توان از الکل  يبه اين محلول ھا ، م يصورت عدم دسترس

o   ه شده يا برگه الصاق شده به فاکتور ، ئارا در فاکتوربطور معمول  که(  تنظيمات يا تعميرات انجام شدهشرح

 )گردد  يشتيبان درج متوسط شرکت پ

o حداقل شامل آزمايش بر ( دستگاه پس از سرويس ياتعمير وقبل از ورود به جريان کار يمسئول و نحوه تائيد فن

  ) نتيجه مورد انتظار يو ارزياب يتجار يکنترل ھا يرو
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 تجھيرات پايه مورد نياز جھت تاسيس آزمايشگاه

 رديف  تجھيزات رديف تجھيزات

 ١ ميكروسكوپ دو چشمي ٢١ لوازم و وسايل نمونه گيری 

 ٢ شاخه ١۶يا  ١٢سانتريفوژحداقل  ٢٢ پايه سديمان

 ٣ خط کش ھماتوکريتو  سانتريفوژ ھماتوكريت ٢٣  رش سلول به روش دستیاوسايل و امکانات شم

نظير جا (آزمايشگاه  وسايل و تجھيزات عمومی

  ...)، لوله آزمايش، لوله
 ۴  ابورهدلی مناسب آزمايشگاھی يا تصن ٢۴

و کليه لوازم  ميکروب شناسی کاليبره لوپ 

  مرتبط با کشت نمونه ھای ميکروب شناسی
 ۵ ديجيتال يا دستي شمارش افتراقیكانتر ٢۵

 ۶ روتاتور ٢۶ در محل ھای مورد نياز لامپ اوالترويوله

 ين دمایميا فريزر با قابليت تا يخچال فريزر

 هدرج ٢٠منھاي 
 ٧ ميكسر لوله ٢٧

 ٢٨ بن ماري جوش

اسپکتروفتومتر يا فتومتر با قابليت انجام آزمايش ھای  

در ( مجھز به ترموکووت End pointو کينتيک 

  )صورت لزوم

٨ 

ثابت يا  ھای ميکروپيپتوسايل انتقال حجم و 

 در اندازه ھای مورد نياز متغير
 ٩  ترازوي يك يا دو كفه اي معمولي ٢٩

 ١٠ فور ٣٠ هتخت معاين

 ١١ اتوكلاو ٣١ پاراوان

 ١٢ يخچال ٣٢ ترالی استيل

 ١٣ بن ماري سرولوژي ٣٣ صندلی خونگيری

 ١۴ سيستم تخليص آب ٣۴  کامپيوتر و پرينتر

 ١۵ رفراكتومتر ٣۵ وسايل و امکانات شستشوی ظروف

تجھيزات و وسايل مخصوص حمل و ارسال 

 نمونه
 ١۶ سطح ايمنی زيستی امتناسب ب ٢ھود معمولی يا كلاس  ٣۶

برای آزمايشگاه (وسايل و تجھيزات بانک خون 

 )ھای بيمارستانی و نظير آن
 ١٧ ترازوي حساس ديجيتالي ٣٧

ظروف شيشه ای به انواع، تعداد حجم ھای لازم   ١٨ درجه ٣٧مبكروبشناسي  انکوباتور ٣٨

 ٣٩ ساعت آزمايشگاھيو كرنومتر 
 مختلف ھمراه با ھای  رنگ آميزيوسايل و امکانات 

 جعبه فايل کردن لام
١٩ 

 ٢٠ ، الکلی يا ديجيتال جيوه ايکاليبر شده ترمومتر  ۴٠  مخصوص پيپتيا پوار پيپت فيلر
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آزمايشگاه بايد کليه دستگاه ھا، وسايل و امکانات لازم برای انجام آزمايشاتی که در محل انجام می دھد داشته  -

آزمايشات گاماکانتر در صورتيکه ويا نتر ، فليم فتومتر ، الايزا ريدروجود دستگاھھايی مانند سل کا .باشد

  .ضروری است محل آزمايشگاه انجام می شود ، مربوطه در

و دارای گواھی کاليبراسيون بوده يا قبل از )  Aکلاس ( بايد از کلاس قابل اطمينان ابزار شيشه ای حجمی  -

 .استفاده از صحت آنھا اطمينان حاصل شود

  .ت مورد نياز برای حفاظت و ايمنی کارکنان و فضای آزمايشگاه  بايد موجود باشد تجھيزا -

22



 

 

  

  

 

 

آزمايشگاھھای تشخيص طبی از بدو تاسيس و يا تغيير محل براساس ضوابط وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 شغول فعاليت ھستند مکه در حال حاضر ی يآزمايشگاه ھا. ھستند مستندسازیملزم به رعايت الزامات زير در رابطه با 

کی تعيين می نمايد خود را با استاندارد ھا و الزامات مربوطه بايد در فرصتی که وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزش

  .منطبق سازند

   آزمايشگاه ھستند" سوابق"و " مدارک"مستندات آزمايشگاه مجموعه ای از

 بايد مکتوب شود اعم از فنی و پشتيبانی ، انجام کليه فعاليت ھاي آزمايشگاه ، روش صحيح و مطلوب:  مدارک آزمايشگاه

مکتوب ممکن است بصورت مدارک  مستندسازی  ھای مختلف شيوه.  دارک آزمايشگاه را تشکيل می دھنداين مجموعه م

رسم نمودار توصيفی و يا  طوربغيره شناسنامه ھا وراھنماھای انجام کار ،  ،العمل ھادستورروش ھای اجرايی ،  نمودن

به ترتيب و پشت فرآيندھای مختلف آزمايشگاه  مربوط به در اين نمودارھا ، فعاليت ھای جاری  . ھای جريان کارباشد

چند نمونه از نمودارھای جريان  (نوشته می شوددر يک چارچوب قراردادی ،  سرھم وبا ذکر مسئول ھرمرحله از فعاليت

  ) .کار ضميمه است 

ی توان مستندات را به شکل نسخه ھامی ، ت مناسب سخت افزاری و نرم افزاریامکانا در صورت موجود بودن 

تاييد به يا زير نظر مسئول فنی تھيه شده و  می بايست طريقمھم اين است که مستندات به ھر . الکترونيک تھيه نمود 

 مسئول فنی برسد ، به راحتی در دسترس کارکنان مرتبط بوده و امکان ايجاد تغيير در آنھا در صورت لزوم توسط افراد

  .در اختيار کارکنان قرار گيرد  آنمعتبروجود داشته باشد و ھمچنين آخرين نسخه  مسئول

  

چگونه انجام  ،اعم از فنی و پشتيبانی ،که نشان می دھد فعاليت ھای مختلف آزمايشگاه شواھدی است  : آزمايشگاهسوابق 

  بعبارت ديگر سوابق اثری است که از انجام فعاليت ھای مختلف در آزمايشگاه بجا می ماند. شده و نتايج آن چه بوده است 

تجھيزات ، نمودارھای کنترل کيفی ،  نتايج انجام آزمايش با آزمايش ھا ، پرينتنھايی تواند شامل گزارش سوابق می (

نگھداری تجھيزات ، سوابق خرابی يا سرويس ونتايج شرکت در برنامه ارزيابی کيفی خارجی آزمايشگاه رفرانس، سوابق 

اکسيناسيون کارکنان ، شکايات يا نظرسنجی از بيماران و پزشکان تعمير تجھيزات ، سوابق خريد ، سوابق آموزش و و

  . )باشد.... و

تا مدت زمان مورد ومناسب ثبت  روشدر آزمايشگاه حاصل می شوند بايد به ھای مختلف نتايجی که از انجام فعاليت 

  .گردند نگھداری  )بر اساس کتب مرجع يا مقررات کشوری يا استانی (  توافق و تعريف شده

   

بوده  موجود آزمايشگاه بايد  کاری مختلفھای  حيطهدر فعاليت ھا که برای) ک و سوابق مدارمجموعه شامل  ( یمستندات

  :شده است  شرح دادهدر زير طبی باشد ، آماده ارائه به مسئولين نظارت بر امور آزمايشگاھھای تشخيص ھر زمان  درو

  
  اصول مستندسازی
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ھمراه  به ، شامل آزمايش ھايی که آزمايشگاه خود انجام می دھد  دآزمايشھايی که آزمايشگاه پذيرش می کن فھرست-١

  . نمايد بعلاوه آزمايش ھايی که جھت انجام به آزمايشگاه ديگر ارسال می، روش انجام اين آزمايش ھا 

 

 : دستورالعمل پذيرش - ٢

کاملا   ی که نحوبه  رار گرفته و، در دسترس مسئول پذيرش ق  شده مکتوبدر اين دستورالعمل موارد زير بايد           

  .توضيح داده شود به او آن را درک نمايد 

  ،نوع نمونه  ،پزشك ومشخصات بيمار نام و  ضروری در برگه درخواست آزمايش مثل  حداقل اطلاعات يينتع -

  ...اطلاعات باليني مورد نياز و آزمايش ھای مورد درخواست بطور واضح ،        

  و نام فرد انجام دھنده پذيرش اريخ چگونگی ثبت ساعت ، ت -

که جھت آگاھی در اختيار بيمار گذاشته می شود  ، آماده سازی بيمار قبل از نمونه گيریدستورالعمل ھايی براي  -

ساعته ، يا دستورالعمل در مورد رعايت رژيم غذايی قبل از انجام  ٢۴مثل دستورالعمل نحوه جمع آوری ادرار 

  )يک نمونه از آن ضميمه است (  ....و تست خون مخفی در مدفوع

 . اطمينان از ھويت بيمار قبل از نمونه گيری کنترل و نحوه -

پس  رديابی نحوه مناسب برچسب گذاری نمونه به نحوی که رديابی نمونه با فرم درخواست آزمايش و ھمچنين -

 .از تقسيم نمونه برای توزيع در بخش ھای فنی ، امکانپذير باشد 

بويژه در مورد نمونه ھاي پذيرش شده از خارج از ،   ی رد يا قبول نمونه ھای مختلفتعريف معيارھا -

وجود ھموليز ، ( بدليل ناکافی بودن نمونه ، اشکال در کيفيت نمونه بعنوان مثال رد نمونه می تواند . آزمايشگاه

  .و ياعدم وجود مشخصات مربوط به بيمار ونوع نمونه باشد... ) ليپمی و

 )مثلا ثبت شماره تلفن بيمار ( ه  تماس با بيمار در موارد ضرورینحو يينتع -

  درخواست اورژانس دارند يا بطور شفاھی پذيرش شده اندنحوه پذيرش نمونه ھايی که   -              

 

    :ساير نمونه ھای مورد آزمايشويا نمونه گيری ، مويرگی خونگيری وريدی شامل   نمونه گيریدستورالعمل  - ٣

ين دستورالعمل بايد حاوی کليه اطلاعات مورد نياز جھت نمونه گيری باشد و برای ھر کدام از آزمايشھا يا گروھی از ا 

   .آزمايشھا که در يک بخش فنی و با خصوصيات مشابه انجام می گيرند ، بطور جداگانه تھيه شود

  :عات عبارتند از اين اطلا   )  ضميمه استجھت الگوبرداری دستورالعمل خونگيری وريدی (

 :    شرايط مربوط به آماده سازی بيمار قبل از نمونه گيری تعريف  -١  

  ی بخصوص يا رعايت زمانبندی خاص يمثل ناشتا بودن يا ضرورت رعايت يا پرھيز از رژيم غذايی يا دارو   

  .....و) GTTمانند تست  (برای   نمونه گيری     

 نمونه گيري و نام فرد انجام دھنده چگونگی ثبت ساعت ، تاريخ  - ٢   

  و ويژگی ھای مربوط  )الکل ، سرنگ ، سواب ، لوله ، تورنيکه مثل(وسايل و مواد مورد نيازجھت نمونه گيری     -٣   

  .... )جنس ظرف ، اسيدواش بودن و(به ظروف جمع آوری نمونه     
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  ..  ونوع نمونه ،  سن نمونه گيری ،  آناتوميکبا در نظر گرفتن محل   ،نحوه جمع آوری نمونه   - ۴

  حجم نمونه مورد نياز برای انجام ھر آزمايش                                                              - ۵

  )در موارد مقتضی ( نوع ضدانعقاد يا نگھدارنده مورد نياز   -۶   

  ..... ودرجه حرارت ، زمان ، ظرف  ظرالزامات مربوط  به نحوه انتقال نمونه از ن -٧         

  درجه ، مثلا محل نگھداری نمونه( نگھداری نمونه قبل از انجام آزمايش شرايط الزامات مربوط به  -٨          

  ....)حرارت ، حداکثرفاصله زمانی قابل قبول بين جمع آوری نمونه تا انجام آزمايش و          

  آوری و انتقال نمونهملاحظات ايمنی حين جمع   - ٩    

  و مسئول مربوطه انجام کار چنانچه نمونه گيری در بالين بيمار انجام می شود ثبت نحوه – ١٠   

  

  )SOPيا  Standard Operating Procedure( دستورالعمل انجام آزمايش   - ۴ 

برای ھريک از آزمايش ھايی شود ، در اين دستورالعمل ھا بايد روش انجام آزمايش به تفصيل و مرحله به مرحله شرح داده 

دستورالعمل انجام رنگ  "مانند  .مکتوب گردد"انجام آزمايش دستورالعمل "که در آزمايشگاه انجام می شود می بايست 

رايت به روش دستورالعمل انجام آزمايش " يا " به روش راديو ايمونواسی TSHدستورالعمل اندازه گيری " ،" آميزی گرم

    )آن ضميمه است  نمونه ... (...و" لوله ای 

  :اين دستورالعمل ھا بايد حداقل شامل نکات زير در مورد آزمايش مورد نظر باشند 

  ....نوع ، مقدار ، معيارھای غير قابل قبول بودن نمونه و از نظرنمونه مورد نياز جھت انجام آزمايش  -

  محيط ، معرف ، کيت و ساير مواد مصرفی مورد استفاده - 

   وه قدم به قدم  انجام آزمايشنح -

  :کنترل کيفيت انجام آزمايش شامل  چگونگی  -

استفاده از کنترل ھای ( يت کنترل کيف ھای انجام آزمايش از طريق اجرای برنامهو صحت نحوه اطمينان از دقت  - 

ه ارزيابی ، شرکت در برناممناسب در ھر سری کاری ،  ثبت نتايج کنترل کيفی و رسم نمودارھای مربوطه 

  ..... )  خارجی آزمايشگاه رفرانس و

نحوه تفسير نتايج بدست آمده و ثبت شده مربوط به برنامه ھای کنترل کيفيت و چگونگی استفاده از اين نتايج  -

  جھت رفع خطاھای آناليتيکال

برای  ، ايشآزمکنترل کيفيت انجام ای برای نحوه  جداگانه ھایمی توان دستورالعمللازم به ذکر است که  

نحوه کنترل کيفی مشابھی  و با خصوصيات مشابه انجام می گيرندگروھی از آزمايشھا که در يک بخش فنی و 

 .ارجاع داد دستورالعمل به آن قسمتو دراين   تدوين نمود، دارند 

 )در صورت لزوم (نحوه محاسبه نتايج در روش ھای کمی-

 ) Reference  Interval(محدوده مرجع  -

  )Reportable Range (  حدوده قابل گزارشم  -

  )در صورت لزوم (بحرانی مقادير محدوده ھشدار يا  -
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 )در صورت لزوم (چگونگی تفسير نتايج  -

 لازمساير ويژگی ھای آناليتيک و )  specificity( بودن  ، اختصاصي ) sensitivity( حساسيت -

 محدوديت ھای انجام آزمايش  -

شامل تکرار آزمايش ، انجام يا توصيه جھت انجام آزمايش ھای تاييدی ( برخورد با نتايج غير طبيعی اقدامات بعدی  در  -

 ...)يا اطلاع سريع به پزشک معالج  وو يا تکميلی 

  ) ....ھموليز ، ليپمی ، بيليروبينمی و( آزمايش  در عوامل مداخله گر -

نکات  ازاين دستورالعمل ھا  برای تدوينش استفاده می شود ، در مواردی که از کيت جھت انجام آزمايلازم به ذکر است 

که  بديھی است. دمی شويا جھت سھولت ، بروشور به برگه دستورالعمل پيوست  استفاده می گرددمندرج در بروشور کيت 

در . گردد يا ھر يک از اجزاء مورد استفاده در روش ، لازم است تغييرات مستندسري ساخت آن  يا  در صورت تغيير کيت

نيز علاوه بر اطلاعات فوق لازم ونحوه راه اندازی دستگاه روش ھای اتوماسيون در دسترس بودن پارامترھای دستگاھی 

  .می باشد 

، بايد کليه اطلاعات  )  Home brewيا  Home made(داخلی راه اندازی کردهانچه آزمايشگاه ، روشی را به طورچن 

 . به تفصيل  مکتوب گرددضروری که در  بالا اشاره شد ، 

  

  سوابق انجام آزمايش  – ۵

    ( work lists)ليست ھای کاری   -

  )ھا  برگه دفاتر وشده درثبت نتايج ،  ھای دستگاھیانجام آزمايش نتايج  پرينت مثل( دربخش ھاشده ثبت  نتايج آزمايش  -

  .د، درھر سری کاريرآن انجام می گکه آزمايش توسط  یکيت یتاريخ انقضاومعرف و سری ساخت مصرف تاريخ  - 

  و کنترل ھای مورد استفاده در ھر سری کار استانداردھا نوع -

  تاريخ و ساعت انجام آزمايش  -

  آزمايش و فرد تاييدکننده نتايج در ھر سری کارانجام دھنده  فرد   -

  

    سوابق انجام برنامه ھای کنترل کيفيت - ۶

  ) .....ونمودارھای کنترل کيفی  مثل(  داخلی ز فعاليتھای کنترل کيفیا و مکتوب شده نتايج بدست آمده  -

  . نتايج شرکت در برنامه ارزيابی خارجی آزمايشگاه رفرانس  -

در مورد پارامترھايی که تحت پوشش برنامه ارزيابی کيفی خارجی آزمايشگاه رفرانس نيستند اطمينان از (

   )انجام می گيرد... مقايسه نتيجه انجام آزمايش با يک متد ديگر وصحت نتايج بااستفاده از کنترل ھای صحت يا 

گرديده و از اين نتايج جھت رفع خطاھای آناليتيکال مورد مشاھده تفسير سوابقی که نشان دھد چگونه اختلافات  -

  استفاده شده است 
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   دستورالعمل پس از انجام آزمايش – ٧ 

  جھت تكرارو نگھداری نمونه ھای مختلف پس از انجام آزمايش مدت زمان پايداری  مکتوب نمودن  -    

 )نمونه آن ضميمه است (   . انجام آزمايشات اضافي در صورت درخواست پزشك يا  آزمايشات       

   پس از انجام آزمايش... مکان نگھداری نمونه ھا ، اسلايد ھا وشرايط مناسب نگھداری و تعيين   -    

 )نمونه ضميمه است (  تمام دوره نگھداریپس از اھای مختلف مونه ن نحوه امحاء  -    

  )نمونه ضميمه است (  نحوه امحاء مواد و وسايل مورد استفاده ،  پس از انجام آزمايش  -         

  

  )ارائه گزارش نھايي(  دستورالعمل گزارشدھی –٨   

  :و مکتوب شود در دستورالعمل گزارشدھی موارد زير بايد مدنظر قرار گرفته   

  :مناسب برای گزارشدھی طوری که حداقل حاوی اطلاعات زير باشد  يا فرم طراحی قالب -

مشخصات آزمايشگاه ، مشخصات بيمار ، مشخصات درخواست کننده آزمايش ،تاريخ و زمان پذيرش 

  . و جمع آوری نمونه و نوع نمونه مورد آزمايش

 در برگه گزارش و پارامترھای اندازه گيري شدهصحيح بودن واحد اطمينان از کسبونحوه کنترل  -

  .مسئول مربوطه  تعيين

مسئول تعيين در برگه گزارش و صحيح بودن محدوده مرجع بيولوژيك و اطمينان از نحوه کنترل -

  . مربوطه

 .مسئول  مربوطهتعيين و  در برگه گزارش درج صحيح نتايجو اطمينان از کنترل  نحوه -

تواند بر تفسير نتيجه آزمايش اثر  که میدر برگه گزارش  ياکفايت نمونه قيد ھرگونه اشکال درکيفيت -

  .بگذارد

با توجه به باھم و  ھاھمخوانی نتايج آزمايش تائيدو نھايی مسئول جھت بازبيني مجازو تعيين فرد -

 .فرد مسئول در انتھای برگه گزارش  امضاء وسمت ھمراه با درج ، اطلاعات بالينی

  )در شرايط مقتضی (تفسير نتايج و ارائه توصيه ھا و ھشدارھاي لازم  جھتئول مس و فرد مجازتعيين  -

 تعيينو قرار می گيرند )Critical Values( نحوه گزارش فوری نتايجی که در محدوده بحرانی -

 .مسئول مربوطه 

ونحوه ) قبل يا بعد از تحويل به بيمار (گزارش برگه  مندرجات يا اطلاعات رای تغييرتعيين فرد مجاز ب -

  . مستند نمودن دلايل تغيير گزارش آزمايش ھا

 . براي ھر آزمايش براساس نيازھاي باليني چرخه کاریتعيين زمان  -

مدت زمان تعيين شده درکتب مرجع و يا زمان بر اساس ( مدت زمان نگھداري برگه يا فايل گزارشدھي  تعيين -

 . )توافق شده در سطح کشوری و يا استانی
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  نتايج بيماران يا فايل ھای مربوطه نھايي گزارش برگه ھای – ٩

) حداقل يک سال (مربوط به نتايج بيماران بايد تا مدت زمان تعيين شده الکترونيک يا فايل گزارش نھايي برگه       

   نگھداری شود و در صورت نياز قابل دستيابی باشد

  

  آزمايشگاه تجھيزات 

  : سوابق مربوط به خريدتجھيزات -  ١٠

درخواست خريد ، فاکتور فروش ، سوابق ارزيابی وتاييد کيفيت دستگاه قبل از استفاده درآزمايشگاه ايشگاه می بايست آزم

  .را نگھداری نمايد  دستگاه وسوابق مربوط به آموزش کارکنان برای کاربری

  

  فھرست تجھيزات موجود در آزمايشگاه  - ١١

در اين فھرست مي .با ثبت محل استقرار ھر يک ، داشته باشد  آزمايشگاه مي بايست فھرستي از تجھيزات موجود 

 . اختصاص دادتوان جھت سھولت رد يابي ، به ھر تجھيز  شماره يا کد شناسايي 

  .گردد مي بايست در آن ثبتشود ،اين فھرست بايد به روز بوده و چنانچه تجھيزي خريداري و يا از سرويس خارج 

  

  شناسنامه تجھيزات    -  ١٢

به منظور معرفي ھر تجھيز و معمولا در يک برگ تھيه مي شود وحاوي اطلاعات مورد نياز جھت شناسايي  مدرک اين

وضعيت   ، تاريخ خريد و تاريخ شروع به کار دستگاه در آزمايشگاه ، )در موارد مقتضي ( مجازدستگاه ، کاربران 

ساير توضيحات يا تماس باشرکت سازنده يا پشتيبان و ، چگونگي  )نو، مستعمل ، بازسازي شده(دستگاه در ھنگام خريد 

  )يک نمونه از آن ضميمه است .   (لازم مي باشد 

  . گردد ، حفظ شودشناسنامه تجھيزات بايد تا مدت زماني که از تجھيز در آزمايشگاه استفاده مي  

  

  دستورالعمل فني تجھيزات  - ١٣ 

اگانه و با استفاده از دستورالعمل سازنده که ھمراه دستگاه مي اين دستورالعمل براي ھر يک از تجھيزات بطور جد

باشد و ھمچنين مراجع علمي معتبر تھيه مي گردد و حاوي کليه اطلاعات ضروري مربوط به دستگاه ونحوه کاربرد 

   )نمونه آن ضميمه است  ( .آن مي باشد

 :اين اطلاعات عبارتند از   

o براساس دستورالعمل ھاي سازنده  نحوه کار با دستگاهشرح مرحله به مرحله  : چگونگي کاربري 

o روزانه ، ( انجام اين اقداماتو فواصل  کنترل و نگھداری دستگاه  کليه مراحل :نحوه کنترل و نگھداري

دور در دقيقه ، مثلا دما ، حجم ، فشار(و پارامتر ھاي مورد ارزيابي در نگھداري ...).، ماھانه ھفتگي

 .... )و

o  مسئول مربوطه تعيين و تي که در صورت نياز به تعمير بايد انجام گيرد اقدامامراحل.  
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o جھت کار با دستگاه ملاحظات  ايمني  

  .دستورالعمل فني تجھيزات بايد تا مدت زماني که از تجھيز در آزمايشگاه استفاده ميشود ، حفظ گردد

  

  سوابق مربوط به کنترل و نگھداري تجھيزات   - ١۴

 تجھيزوسرويس نگھداري  ،جھت کنترل ...) .روزانه ، ھفتگي ، ماھانه ( کليه اقدامات  پيشگيرانه که به شکل ادواري 

جھت ثبت اقدامات انجام شده و نتايج بدست آمده ، مي توانيم .انجام مي شود بايد ثبت ومستند گردد  در داخل آزمايشگاه

در   )نمونه آن ضميمه است . (وصي را به دلخواه طراحي نماييم دفتري را اختصاص دھيم يا جھت سھولت فرم مخص

  :ھر حال اطلاعات زير حتما بايد ثبت گردد 

o  وکد شناسايي در صورت کدگذاري دستگاھھا ( نام و محل استقرار دستگاه(  

o  مانند دما ، حجم ، فشار ، دور در دقيقه و( فاکتور مورد کنترل (.... 

o زمان انجام کار 

o نتايج حاصله 

o اين اقدامات ممکن است تنظيم و يا تعميردستگاه  باشد ( در صورت وجود اشکال ، اقدامات اصلاحي انجام شده( 

o فرد مسئول 

 

  سوابق مربوط به سرويس يا تعمير تجھيزات     - ١۵

خراب  و ھمچنين تعمير دستگاه پس از )سرويس دستگاه ( خرابی پيشگيری ازھربارکه اقدامي درخارج از آزمايشگاه جھت 

شدن آن ، انجام مي شود بايد مکتوب و مستند گردد و در پوشه يا فايل مربوط به آن دستگاه نگھداری شود جھت سھولت ثبت 

طراحي اين فرم اختياري است ولي  بايد حداقل حاوي  .اقدامات انجام گرفته مي توان فرمي را به دلخواه طراحي نمود 

    )ه است نمونه آن ضميم (  :اطلاعات ذيل باشد 

o  وکد شناسايي در صورت کدگذاري دستگاھھا ( نام و محل استقرار دستگاه(  

o تاريخ خروج ازکار و تاريخ سرويس يا تعمير 

o تا در ھنگام سرويس ياتعمير ھيچگونه احتمال آلودگي ، مسئول ونحوه ضدعفوني دستگاه قبل از سرويس يا تعمير

محلول ھاي تجاري از توصيه سازنده ويا اين کار مي توان  جھت انجام. براي تعميرکار وجود نداشته باشد 

، در %٧٠در صورت عدم دسترسي به اين محلول ھا ، مي توان حداقل از الکل . استفاده نمود  مخصوص

 .صورتيكه به تجھيزات آسيب نرساند، استفاده نمود

o    يا برگه الصاق شده به فاکتور ،  بطور معمول در فاکتورارائه شدهکه ( شرح تنظيمات يا تعميرات انجام شده

 )توسط شرکت پشتيبان درج مي گردد 

o حداقل شامل آزمايش بر ( مسئول و نحوه تائيد فني دستگاه پس از سرويس ياتعمير وقبل از ورود به جريان کار

 ) روي کنترل ھاي تجاري و ارزيابي نتيجه مورد انتظار 
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١۶  -   log Book : 

نار ھر تجھيز قرار می گيرد و اطلاعات مربوط به ھرباراستفاده از دستگاه ، شامل نام کاربر دفترچه يا برگه ای که در ک

 .، تاريخ و ساعت استفاده از دستگاه و وضعيت دستگاه در شروع و خاتمه کار را مشخص می نمايد 

  

  درآزمايشگاهو انبارش خريد 

  :و انبارش  دستورالعمل خريد -  ٧١

در دستورالعمل و دهتوجه ش زير گاھی که برکيفيت فعاليت ھا تاثير می گذارند بايد به نکاتجھت خريدکليه اقلام آزمايش

  :خريد مکتوب گردد

و مسئول  مصرفی نحوه رسيدگی به درخواست ھای خريد با توجه به نقطه سفارش تعيين شده برای ھر يک از اقلام -

  . مربوطه  

ی از موجودی است که با رسيدن به آن نقطه ، سفارش خريد بايد نقطه سفارش اقلام مصرفی در واقع تعيين اندازه ا

تعيين نقطه سفارش و توجه به آن  سبب جلوگيری از اتمام ناگھانی مواد مصرفی ، خريد عجولانه و گاه . صورت گيرد  

يين می تعو تاريخ مصرف اقلام نقطه سفارش با توجه به بار کاری ھر آزمايشگاه . متوقف شدن فعاليت ھا می گردد

 . د شو

  . نحوه ارزيابی وملاک انتخاب تامين کنندگان تجھيزات و فرآورده ھای تشخيصی   -

برای (كيفيت كالاي عرضه شده ، اطمينان از رعايت زنجيره سرد ملاک انتخاب تامين کنندگان به عنوان مثال می تواند  

برای رفرانس آزمايشگاه ه ، دارا بودن تاييديه حسن سابق ،خدمات بعد از فروش ،) حساس به دمافرآورده ھای مصرفی 

، در دسترس بودن ، توانمندی علمی شرکت پشتيبان ، به روز بودن تجھيزات و تكنولوژي ، شرايط تحويل يا محصول 

  .باشد...بسته بندی مناسب و نحوه ھمکاری مالی و

  .مسئول مربوطه   تعيينو  دهمطابقت اقلام خريداری شده با اقلام درخواست شاطمينان از کنترل ونحوه  -

مسئول  تعيينو ر آزمايشگاه کيفيت عملکرد اقلام خريداری شده قبل از شروع استفاده داطمينان از  کنترل و نحوه -

  ھمه اقلام خريداری شده موثر برکيفيت ، شامل مواد مصرفی ، فرآورده ھای تشخيصی ، ابزار و دستگاھھا (.مربوطه 

 اه مورد استفاده قرار گيرند بايد ارزيابی شده و از عملکرد مطلوب آنھا اطمينان حاصل گرددقبل از اينکه در آزمايشگ

   .  )نحوه ارزيابی کيفيت ھر يک از اقلام و مسئول انجام اينکار بايد مشخص و مکتوب گردد.

  ) انبار سيستم نرم افزاری و يا نوشتاری مثل دفاتر (نحوه کنترل موجودی انبار در آزمايشگاه  تعيين  -

که در آن تعداد ھر يک از اقلام ، مشخصات اقلام ، سری ساخت يا شماره سريال ، تاريخ دريافت ، تاريخ شروع استفاده  

و نقطه سفارش برای اقلام مصرفی ذکر )  فريزر ، يخچال يا دمای اطاق(و ھمچنين تاريخ انقضاء و شرايط نگھداری 

   .گردد

از نظر دما ، رطوبت ، نور ، تھويه که کليه اقلام موجود در آزمايشگاه در شرايط صحيح اطمينان از اين کنترل و نحوه  -

  .مسئول مربوطه  تعيينونگھداری می شوند ... . ، ايمنی و
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  : و انبارشسوابق مربوط به خريد – ٨١

  برگه ھای درخواست خريد اقلام  -

  فاکتور ھای فروش اقلام -

  و فرآورده ھای تشخيصی که خريد از آنھا مورد تاييد است  فھرست تامين کنندگان تجھيزات -   

  )نمونه ضميمه است  فرم( سوابق تاييد کيفيت اقلام خريداری شده قبل از استفاده در آزمايشگاه -   

  )که در آن اطلاعات اشاره شده در بالا موجود باشد ( کنترل موجودی انبار  نرم افزار يا دفتر -

  

  دستورالعملھای ايمنی در آزمايشگاه – ١٩

و  تدوين شده، در دسترس تمامی کارکنان قرارگرفتهجھت حفظ ايمنی کارکنان در آزمايشگاه می بايست دستورالعمل ھايی  

" منی در آزمايشگاه اصول اي" در راھنماینمونه ای از اين دستورالعملھا . به شيوه ای توضيح داده شود که کاملا درک گردد

  .ضميمه است 

  دستورالعملھای شستشو و نظافت در آزمايشگاه – ٢٠

دستورالعملھايی در مورد نحوه شستشوی لوازم شيشه ای ، نحوه استريليزاسيون و نحوه نظافت محيط و سطوح کاری در 

شده و از اجرای آن توسط زش داده به آنان آمو ،آزمايشگاه بايد تدوين شده ، در اختيار کارکنان مربوطه قرار گرفته 

  )ضميمه است  نمونه ای از اين دستورالعملھا.(  کارکنان اطمينان حاصل گردد

   

  دستورالعمل مديريت پسماند  - ٢١ 

مکتوب نمودن چگونگی مديريت ايمن وصحيح  پسماند ھادر مراحل جداسازي، بي خطرسازي، جمع آوري ، 

  .ر آزمايشگاه ضروری است د بسته بندي، حمل  ونقل ودفع پسماند

  

  سوابق ثبت و پی گيری حوادث مخاطره آميز  – ١٢

  حوادث مخاطره آميز نظير فرورفتن سوزن، ريختن وپاشيدن موادشيميايي ،     نحوه ثبت، گزارش و پيگيري    

  .و سوابق مربوط به اين اقدامات موجود باشد بايد تعيين گردد   .....موادآلوده و خون ،    

  

  درآزمايشگاهو موارد عدم انطباق دستورالعمل ثبت و رسيدگی به خطاھا  - ٢٢

در آزمايشگاه  مختلفی ھایبا روش، ) مواردی که با اصول انجام کار انطباق ندارند( خطاھا وموارد عدم انطباق 

يزر اخلی  توسط مسئول فنی يا سوپرواو مميزی ھای د شناسايی می شوند که عمدتا شامل انجام بازرسی ھا

دريافت شده از مسئولين و کارکنان ، بازنگری نتايج برنامه ھای کنترل کيفيت ، ) فيدبک( آزمايشگاه ، پس خوراند 

  می باشد.... نظرسنجی از مشتريان آزمايشگاه و رسيدگی به شکايات و

  :در اين دستورالعمل موارد زير تعريف می شود  

  .در ھر بخش يا واحد  از آزمايشگاه  اتفاق می افتد که  و موارد عدم انطباق مسئول ثبت خطاھا   -
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  ... )مثلا ثبت در دفاترو يا برگه ھا وفرم ھای طراحی شده و(و موارد عدم انطباق چگونگی ثبت خطاھا  -

  و تعيين اقدام اصلاحی در جھت رفع مشکلات و خطاھا در ھر بخش از آزمايشگاه اين مواردمسئول رسيدگی به  -

  اقدامات اصلاحی انجام شده  اثربخشی و پی گيری مسئول انجام  -

   خطاھا و عدم انطباق ھای اتفاق افتادهسوابق  – ٢٢

  .موجود باشد خطاھای اتفاق افتاده جھت ثبت دفاتری ی مخصوص يا فرم ھابايد در ھر بخش از آزمايشگاه 

  

  ھاسوابق مربوط به ثبت اقدامات اصلاحی انجام شده جھت رفع مشکلات و خطا – ٣٢

در برخورد با خطاھا و موارد عدم انطباق بعد از ثبت اين موارد بايد اقدامات اصلاحی جھت برطرف نمودن مشکل و 

  :، سوابقی که از اين اقدامات بايد موجود باشد شامل ممانعت از بروز مجدد آن صورت گيرد

  .شرح اقدام اصلاحی که می بايست انجام شود  -     

  ل برای اين کارمشخص نمودن مسئو -    

  پی گيری موثر بودن اقدام انجام شده جھت رفع مشکل يا خطا و تعيين مسئول پی گيری -    

  

  کارکنان آزمايشگاه

   :نمودار سازمانی کارکنان   - ۴٢

آزمايشگاه بايد دارای يک نمودارسازمانی پرسنلی باشدکه سلسله مراتب سازمانی پست ھای مختلف شامل موسس 

کارکنان فنی ، کارکنان واحدھای پذيرش  مسئول ايمنی ، سئول فنی ، سوپروايزر ، مسئولين بخش ھا ،آزمايشگاه ، م

 . ونمونه گيری وکارکنان خدماتی ، اداری و پشتيبانی را نشان داده و ارتباط آنھا را با يکديگر مشخص نمايد 

  

  :حداقل حاوی سوابق زير باشد که    :پرونده کارکنان   - ۵٢

o کپی تمام صفحات شناسنامه و يک قطعه عکس جديد  ،دیمشخصات فر. 

o مجوز يا پروانه انجام کار برای مسئولين فنی 

o قرارداد استخدامی کارکنان 

o سوابق استخدامی يا کاری قبلی ( معرفی نامه از کارفرمای قبلی( 

o کپی مدرک تحصيلی و تخصصی 

o خدمت در بدو خدمت و ضمن (  سوابق دوره ھای آموزشی و تجربيات کاری( 

o  در بدو خدمت و ضمن خدمت ( سوابق مربوط به ارزيابی صلاحيت( 

o سوابق مواجھه با مخاطرات شغلی 

o  گواھی عدم سوء پيشينه 

o گواھی عدم اعتياد 
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o  جھت ارزيابی مصونيت يا آلودگی بامستندات مربوط به انجام آزمايشات HCV ،  HIV ،  HBV  قبل از

 شروع به کار در آزمايشگاه

o يناسيون قبلی و يا واکسيناسيون انجام شده در بدوکار در آزمايشگاه سوابق واکس 

o سوابق ابتلاء به بيماری ھای خاص  

  

   کارکنانشرح وظايف و اختيارات ھر يک از کارکنان و تعيين جانشين برای   – ۶٢

مسئول . ابلاغ گرددو بصورت مکتوب به آنان  تعيينشرح وظايف و اختيارات کارکنان آزمايشگاه بايد توسط مسئول فنی 

و از  ايدنم ريففنی بايد شرح وظايف و اختيارات و تعيين جانشين را متناسب با تحصيلات و آموزش ھای کارکنان تع

  .  درک آن توسط کارکنان اطمينان حاصل کند

 

  ی ارجاع و يا ارجاع كنندهدستورالعمل ارتباط با آزمايشگاھھا -  ٧٢

مستندات  سال نمونه يا پذيرش نمونه ، با آزمايشگاھھای ديگر ارتباط دارد بايددر صورتيکه آزمايشگاه به لحاظ ار 

  : زير موجود باشد 

  قرارداد مشخص که ارتباط و مسئوليت دو آزمايشگاه را مشخص نمايد   -

ش به آزمايشگاھی که نمونه جھت انجام آزماي (کيفيت عملکرد آزمايشگاه ارجاع ازملاک انتخاب و نحوه كسب اطمينان  -

  ..... )و ارجاع ، ارزيابی سوابق عملکرد آزمايشگاه بازرسی (مقتضی  طريق به )آنجا ارسال می گردد 

دفاتر ثبت در نرم افزاری و يا بطريق ( و نوع آزمايش ھای درخواستی  ھای ارسالی ونمونه انثبت مشخصات بيمار -

  )خصوص م

از طريق استفاده ازظروف مناسب  ،کيفيت نمونه حفظبه منظور و مسئوليت طرفين شرايط انتقال نمونهمکتوب نمودن  -

لازم  ، در نظر داشتن حداکثرفاصله شرايط دمايي  ، رعايت) در موارد مقتضی ( جھت حمل ، ضدانعقاد يا نگھدارنده 

  وھمچنين  رعايت ملاحظات ايمنی...... زمانی قابل قبول بين جمع آوری نمونه تا انجام آزمايش ،

   .جھت تعيين زمان چرخه کاری مورد انتظار برای آماده شدن نتايج ، برای آزمايش ھای مختلف زمان ثبت -

  نحوه و مدت زمان بايگانی گزارش ھای دريافت شده از آزمايشگاه ارجاع  -

  

  سوابق  ارتباط با آزمايشگاھھاي ارجاعي و يا ارجاع كننده  -٢٨

  شرايط لازمق آن با  ابوانط نمونه ھا سوابق حمل و ارسال -

  نمونه ھای دريافت شده سوابق پذيرش -

  سوابق مربوط به رد نمونه و دلايل آن  -

  سوابق گزارشات مربوط به آزمايشات پذيرش شده -

  قرار داد انجام مي شودمفاد سوابق بازرسي ھاي دوره اي كه به منظور كسب  اطمينان از اجراي  -
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  ز انجام آزمايشروش ھای اجرايی فرآيندقبل ا -  ١پيوست 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  مسئول پذيرش
و  توصيه ھاي لازم

راھنمايي بيمار بر اساس 
  نمونه گيریراھنمای

  متصدي پذيرش
  

  پذيرش بيمار و ارجاع
  به صندوق 

  متصدي صندوق
  

  مايشدريافت ھزينه آز
  و صدور قبض 

B A

آيا نمونه 
قابل پذيرش  

  است ؟

خير

بلي

كتابچه راھنماي 
  نمونه گيري

 متصدي پذيرش
 

  

  دريافت نمونه و بررسي آن

 نمونه آياقبلاً   بلي
 تھيه شده
  است ؟

  بلي

  خير

آيا امكان 
پذيرش وجود 

  دارد ؟

  خير

 مسئول پذيرش
 

  

 بيمار توصيه ھاي لازم و راھنمايي
 راھنمای

  شروع

 متصدي پذيرش
  

دريافت درخواست آزمايش و 
بررسي آن از جھت مطابقت با 
قوانين و آئين نامه ھا و ھمچنين 

  شرايط بيمار جھت نمونه گيری
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    آيا مراجعه كننده واجد
  ی مطلوب برا طشراي

 ؟ نمونه گيري مي باشد

◌ِ

 پذيرش`متصدي 
  

كنترل قبض و ارجاع مراجعه 
   كننده به واحد نمونه گيري

  كتابچه راھنماي
 نمونه گيري 

  بله

  خير

 كاركنان نمونه گيري
  

  تھيه نمونه

 كاركنان نمونه گيري
 

  

 توصيه ھاي لازم و 
 تعيين نوبت بعدي 

   براي نمونه گيري

 ِ◌

 متصدي پذيرش
  

  پذيرش نمونه و ارجاع 
  به صندوق 

 متصدي پذيرش
  

كنترل قبض درخواست 
آزمايش ، دريافت نمونه و 

  تحويل آن به نمونه گيري 

  پايان

  كتابچه  راھنماي
 نمونه  گيری

 كاركنان نمونه گيري
  

انتقال نمونه به بخش مربوطه
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  روش ھای اجرايی فرآيند انجام آزمايش - ٢پيوست 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

A 

  بلي

طبق برنامه انجام آيا
آزمايش در ھمان 
 ؟ روز ميسر است

 پرسنل فني
  

نگھداري در شرايط مناسب
کتابچه راھنمای 
  نمونه گيری  

 خير

M 

  شروع

 پرسنل فني
  

از  کاری دريافت نمونه و ليست
  ي آن پذيرش بررس

آيا كيفيت و
كميت نمونه
است مناسب

 پرسنل فني
  

گزارش به نمونه گيري 
 جھت نمونه گيري مجدد

خير

 پرسنل فني
  

  جدا كردن سرم  

  بلي
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 بلي

  پرسنل فني
  

  گزارش نتايج به پذيرش  

  بلي

  پايان

  آيا 
نتايج مورد 
  قبول  است ؟

  خير

 پرسنل فني
  

  ثبت نتايج   

راھنمای انجام 
 آزمايش

 پرسنل فني
  

  اجراي آزمايش   

A 

 شناس مسئول يا جانشين ويكار
  

  بررسي نتايج   

آيا انجام آزمايش
ھمان برروي

نمونه مقدوراست ؟

  پرسنل فني
  

ارجاع جھت نمونه گيري مجدد 
  طبق روش اجرائي مربوطه 

  خير
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  روش ھای اجرايی فرآيند پس از انجام آزمايش -  ٣پيوست 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A 
  مسئول پذيرش

  

  حويل فرم گزارش بهت
 مسئول فني

  بلي

  مسئول  آزمايشگاه
  

 تاييد نتايج چاپ شده

  مسئول پذيرش
  

ثبت نتايج در فرم کامپيوتر و چاپ
  و ارائه آن به بخش مربوطه

  شروع

  مسئول ثبت نتايج آزمايش
  

دريافت نتايج آزمايش و ثبت 
  دركامپيوتر

  مسئول پذيرش
  

  فت كليه نتايج بيمار ازدريا
مختلف ھاي بخش

  مسئول پذيرش
  

پي گيري ازآزمايشگاه 
  مربوطه

آيا پاسخ تمام  خير
تست ھاي بيمار 

 وارد شده است ؟
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يا نيازبه آ
تكرار آزمايش

؟ است
  مسئول پذيرش

  

رم گزارش ،پاكت كردن دريافت ف
  و رديف كردن برگه ھاي جواب

  پايان

 بلي

آيا پاسخ ھا 
  ھمخواني
 دارد؟

خير

A 

  مسئول فني
  

دريافت فرم گزارش و بررسي آن

  مسئول فني 
  

 امضاء فرم گزارش 

  مسئول پذيرش
  

دريافت رسيد و تحويل 
  فرم گزارش به بيمار 

  كاركنان فني
   

طبق )ھا(انجام آزمايش 
روش اجرائي مربوطه 

  خير

  مسئول فني 
  

  بررسي و رفع اشكال
 بلي
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  بيماران سرپايي آوري نمونه خون وريدي  دستورالعمل جمع

 بهداشتي_ توسط آارآنان مراآز درماني 
 

  
  

  مرآز تحقيقات آزمايشگاههاي رفرانس
 آزمايشگاه هماتولوژي
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  آوري نمونه خون وريدي بيماران سرپايي  دستورالعمل جمع
 

ها   ، متغيرهايي نتايج آزمايش(analytic)اي  هاي تجزيه          حتي در صورت انجام صحيح و با دقت روش
هاي آزمايشگاهي جهت  شناسايي اين متغيرها و بدنبال آن استاندارد نمودن روش. دهند  را تحت تأثير قرار مي

  . باشد  هاي آزمايشگاهي ضروري مي تفسير صحيح و استفاده بهينه از داده
آوري نمونه ، جابجايي و  ايي نظير جمع  وابسته به عوامل غير تجزيهتواند    بيشترين خطاهاي آزمايشگاهي مي

عوامل غيربيولوژيك نظير شناسايي نادرست بيمار و عوامل بيولوژيك نظير وضعيت . نقل و انتقال آن باشد 
. گردند  گيري ، همه اين عوامل سبب بروز خطاهاي آزمايشگاهي مي گيري ، زمان نمونه بيمار در طي نمونه

سن ، فعاليت ، در بستر بودن ، نوع : تواند نتايج را تحت تأثير قرار دهند آه شامل  مل فيزيولوژيك نيز ميعوا
غذاي مصرفي ، مصرف الكل ، سيكل ماهيانه ، چاقي ، داروهاي ضدبارداري خوراآي ، وضعيت قرارگيري 

  . باشند  گيري مي بيمار ، حاملگي ، نژاد ، جنس ، سيگارآشيدن و زمان نمونه
 24تغييرات غلظت مواد در طي ( باشند ، نمونه آن ريتم سيرآادين  هاي بيولوژيك داراي نظم مي     تمام پديده

  . تواند در نتايج آزمايش تأثيرگذار باشد  است آه نيز مي) ساعت 
دست اين اتاق بايد مجهز به محل شستشو . گيري بايد در يك محل مجرا ، تميز و ساآت صورت گيرد    نمونه

  . ها موجود باشد  هاي تميزآننده دست باشد در صورت عدم دسترسي به آب ، بايد محلول
  

  برداري   تجهيزات لازم جهت اتاق نمونه
ترين وضعيت  بايد داراي دسته قابل تنظيم باشد بطوري آه بيمار بتواند در راحت: برداري   صندلي نمونه-1

. ت جلوگيري از افتادن بيمار باشدن بايد داراي حفاظ ايمني جههمچني. گيري روي صندلي بنشيند  جهت نمونه
   تخت معاينه -2
  آوري نمونه   سيني جمع-3
در صورت حساسيت نسبت به دستكش لاتكس ، . تواند از نوع لاتكس ، وينيل يانيتريل باشد  مي : دستكش -4
توان  همچنين مي. د پودر هستند استفاده نمود تواند از نوع نيتريل ، پولي اتيلن يا انواع ديگر و آنهايي آه فاق مي

  .از دستكش نخي در زير دستكش لاتكس يا پلاستيكي استفاده نمود
   (23G – 19) سوزن -5
  (evacuated tube)هاي خلاء   جهت استفاده از لوله(holder)دارنده مخصوص   سرنگ يا نگه-6
   لانست يكبار مصرف -7
  هاي خلاء دار يا لوله هاي و ظروف در پيچ  انواع لوله-8
   بازوبند -9

  نوع يكبار مصرف ترجيحاً غيرلاتكس_   
  .  تنظيم گردد mmHg40دستگاه فشارخون ، در صورت استفاده بايد روي فشار _   
  نوارهاي پلاستيكي استاندارد با گيره يا قلاب قابل تغيير _   
  )اخته شوددر صورت آلودگي بازوبند با خون يا مايعات بدن بايد دور اند(  

   يخچال يا يخ بايد در دسترس باشد -10
  : ها   ضدعفوني آننده-11

  %70ايزوپروپيل الكل يا اتيل الكل _   
   يا آلر هگلزيدين گلوآونات جهت آشت خون povidone – iodine% 10-1محلول _   

من باند و گاز جهت در ض. گردد    ، پنبه پيشنهاد نميcm 5/7*5/7 يا cm 5*5ايي در ابعاد   گاز پارچه-12
  . پانسمان بايد در دسترس باشد 

  (Puncture Resistant Disposal container) وسيله دفع سرسوزنهاي آلوده -13
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  (Warming device)گيري جهت افزايش جريان خون   وسيله گرم آننده موضع نمونه-14
  نوع لوله مورد استفاده ها و درج مقدار خون لازم براي هر آزمايش و   فهرست انواع آزمايش-15

  گيري  مراحل نمونه
گير آار   خون وريدي خون آوري نمونه جهت جمع. و مهارت توأم دارد  گيري صحيح نياز به دانش خون

  . گيري نمايد  آزموده بايد مراحل زير را پي
   انطباق مشخصات برگه درخواست آزمايش با مشخصات بيمار -1
  عدم حساسيت به دستكش لاتكس  اطمينان از محدوديت غذايي و -2

. گيري دارند  ها نياز به ناشتا بودن و حذف بعضي مواد از رژيم غذايي قبل از خون بعضي از آزمايش
باشد و اين محدوديتها جهت حصول نتايج صحيح  محدوديت غذايي و زماني براساس نوع آزمايش متفاوت مي

  . باشد  آزمايش ضروري مي
  .كس حساسيت داشته باشد بايد از دستكش و تورنيكه مناسب استفاده نموددر صورتيكه بيمار به لات

  به دو روش صورت می گيرد: نمونه گيری وريدی -3
   استفاده از لوله خلاء-2              استفاده از سرنگ -1

اده ضدانعقاد، رنگ                               : لوله هاي خلاء     اربرد و م وع آ ه شده است براساس ن رم تجاري تهي ه بف ا آ ه ه ن لول اي
  .رپوش آنها متفاوت استد

  :انواع لوله هاي متداول در ايران در جدول زير خلاصه شده است
  آاربرد   ضد انعقاد/نوع افزودني   رنگ درپوش

   بانك خون - سرولوژي- ايمونولوژي-بيوشيمي  ____  قرمز 

  بانك خون  - سرولوژي- ايمونولوژي-بيوشيمي  داراي ژل جداآننده يا ماده فعال آننده لخته *  طلائي 
   بانك خون -هماتولوژي EDTAنمكهاي   بنفش

  تست هاي انعقادي   سيترات سديم   آبي روشن 

  ESR  سيترات سديم   سياه 
  )استفاده از سديم يا ليتيم هپارين(آمونياك    ليتيم هپارين –سديم هپارين   سبز 

  )استفاده از سديم هپارين( ليتيم 

ثي است آه سبب تغيير موقتي و دسيكوزيته خون در طي سانتريفوژ مي         ژل هاي جداآننده حاوي يك ماده خن       *
  .دانستيه اين ژل ها سبب مي شود آه مابين سلول و سرم يا پلاسما قرار گيرند. شوند

  .د تا خاتمه مکش پر از خون شونديقابل ذکر است که لوله های حاوی ضد انعقاد با
  .  لوله خلاء انتخاب شود  براساس نوع آزمايش ، سرنگ و سرسوزن مناسب يا-

در صورت استفاده از سرنگ بايد براساس نوع وريد انتخابي ، محل وريد و حجم خون مورد نياز سرسوزن 
چنين پيستون  هم. مناسب انتخاب شود و نوك آن از نظر بازبودن سوراخ ورود خون در ابتدا بازبيني شود 

  . سرنگ نيز از جهت سهولت حرآت آنترل گردد 
هاي خلاء  ر آلي بهتر است بدليل رعايت اصول ايمني از سرنگ و سرسوزن استفاده نشود و لوله بطو*

  . جايگزين آن گردد 
   براساس نوع آزمايش لوله مناسب از نظر اندازه و نوع ماده ضدانعقاد انتخاب گردد -
  گير بايد از دستكش استفاده نمايد  نمونه-
دست خود را ) به منظور برجسته شدن و ريدها(آردن  ه و با مشتگير نشست  بيمار بر روي صندلي نمونه-

ايي آه بازو تا مچ دست در يك خط  دهد به گونه برداري قرار مي بصورت آشيده روي دسته صندلي نمونه
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بايد توجه داشت آه بيمار نبايد مشت خود را باز و بسته نمايد زيرا باعث تغيير بعضي . مستقيم قرار گيرند 
  .شود  ون ميمواد در خ

در صورت استفاده از تخت ، بيمار بايد به پشت خوابيده ، در صورت نياز بالشتي زير بازوئي آه نمونه از 
بيمار دست خود را آشيده بطوري آه از شانه تا مچ در يك خط مستقيم . آن گرفته خواهد شد قرار مي دهيم 

  .قرار گيرد
  . در دهان خود داشته باشد ) دماسنج ( يعات ، آدامس يا ترمومتر گيري بيمار نبايد غذا ، ما در هنگام نمونه* 
 به منظور افزايش پرشدن وريد از خون و برجسته شدن رگ مورد نظر ، جهت تسهيل ورود خون بداخل -

 متر بالاي ناحيه  سانتي5/7-10بازوبند بايد  .شود  هاي خلاء از بازوبند يا تورنيكه استفاده مي سرنگ يا لوله
در غير اين صورت توقف  . بماند نبايد بيش از يك دقيقه بر روي بازوي بيمار بسته و گيري بسته شود همونن

تواند  گردد آه مي موضعي به همراه تغليظ خون و بدنبال آن هماتوم ناشي از انتشار خون بداخل بافت ايجاد مي
در . ساير اجزاي داخل سلولي گردد، هماتوآريت و سبب افزايش آاذب تمام ترآيبات پيوند شده با پروتئين

صورتي آه بيمار مشكل پوستي داشته باشد بازوبند بايد بر روي لباس بيمار يا گاز بسته شود بطوري آه 
توان با ماساژ  در مواردي آه وريدهاي سطحي آاملاً مشخص نباشند مي. پوست او مورد فشار قرار نگيرد

  . له گرم آننده موضع نمونه گيري باعث اتساع وريدها گرديد دادن از مچ تا آرنج بيمار و يا به آمك وسي
  .  ميليمتر جيوه تنظيم گردد 40در صورت استفاده از دستگاه فشارخون ، بايد درجه آن روي 

   انتخاب وريد مناسب -
  . گيرد  گيري صورت مي  نمونهCephalic و median cubitalاغلب موارد از وريدهاي 
باشند ولي وريدهاي سطح داخلي مچ نبايد مورد استفاده قرار گيرند   نيز قابل قبول ميالبته وريدهاي پشت دست

  )1شكل (
 بدليل سطحي بودن آن ، بهتر ثابت شدن ، آمتر دردناك بودن نسبت به ورود سوزن median cubital وريد 

. ت دارد ارجحي) در صورت قرارگيري نادرست سوزن در رگ ( و احتمال آمتر آسيب رسيدن به عصب 
بدليل نزديكي وريد بازيليك به شريان براآيال و عصب مدين ، فقط در صورت عدم دسترسي به ساير وريدها 

  . بايد مورد استفاده قرار گيرد 
بدليل ( وريدهاي نواحي ديگر نظير قوزك پا يا اندام تحتاني ، بدون اجازه پزشك نبايد مورد استفاده قرار گيرد 

  ... )  نظير فلبيت ، تروميوز ، نكروز بافت احتمال ايجاد عوارضي
بدليل عبور شريان بر اآيال از ناحيه ( گيري شرياني شديم  گيري مشكوك به نمونه اگر در طي خون

antecubital (  و .   دقيقه و تا بند آمدن خون ريزي روي موضع فشار مستقيم وارد گردد5بايد براي حداقل
  . سريعاً به پزشك و پرستار مسئول اطلاع داده شود 

ترين وريد ، باعث راحتي بيمار گرديده و آمترين خطر آسيب  گير بايد با انتخاب مناسب در نهايت نمونه
  . گيري را فراهم سازد  رساندن به اعصاب و شريان ناحيه خون

   : موارد زير بايد در انتخاب وريد مناسب در نظر گرفته شود* 
  . نواحي سوخته التيام يافته نبايد انتخاب شوند ¤
شده است حتماً بايد با پزشك  ايي آه ماستكتومي  قبل از خونگيري از دستي آه در طرف ناحيه:  ماستكتومي ¤

  ) بدليل خطر مشكلات ناشي از لنفواستاز ( مشورت گردد 
  . گيري صورت گيرد  نبايد نمونه) مايش بدليل ايجاد خطا در نتايج آز( از ناحيه هماتوم :  هماتوم ¤

ايي دورتر از محل هماتوم  گيري از ناحيه در صورتي آه وريد مناسب ديگري قابل دسترسي نباشد بايد نمونه
  . صورت گيرد 

گيري  قابل ذآر است آه لمس وريد مورد نظر و تعيين مسير آن توسط انگشت سبابه جهت تعيين محل خون
ريدها ، شريانها داراي نبض بوده داراي ديواره ضخيم و خاصيت ارتجاعي برخلاف و. ضروري است 
اند و طنابي شكل شده و به  از وريدهاي ترومبوزه آه حالت ارتجاعي خود را از دست داده. بيشتري ميباشند

  . گيري صورت گيرد  لغزند نبايد خون راحتي مي
  گيري  تميزآردن محل نمونه-
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 بصورت حرآت دوراني از داخل 70%ز آغشته به ايزوپروپيل الكل يا اتيل الكل گيري به آمك گا ناحيه نمونه
و سوزش ناشي از ) به منظور جلوگيري از هموليز(پس از خشك شدن موضع درهوا . شود  به خارج تميز مي

  . گيرد  گيري صورت مي نمونه) تماس نوك سوزن با الكل و پوست
. گيري صورت گيرد  د عفوني آردن محل نمونهجهت آشت خون ضروري است دقت بيشتري جهت ض

آلرهگزيدين گلوآونات جهت نوزادان دو ماهه و بزرگتر ، بزرگسالان داراي حساسيت نسبت به يد پيشنهاد 
 يا آلرهگزيدين povidne – iodine 1-10% تميز شده سپس با محلول 70%ابتدا موضع با الكل . گردد  مي

شدن مجدد ، موضع با الكل جهت حذف يد و آلرهگزيدين تميز  گلوآونات ضدعفوني شده پس از خشك
هاي آشت خون نيز بايد بر طبق دستورالعمل سازنده آن نيز  گيري درب شيشه بدنبال خون. گردد  مي

  . ضدعفوني گردد 
  . در صورت نياز به تماس مجدد پوست جهت لمس وريد مناسب ، بايد مجدداً موضع ضدعفوني گردد * 
هاي خلاء   درجه يا آمتر در حالي آه قسمت مورب نوك سوزن به سمت بالا است ، سوزن لوله30 با زاويه -
  . ياسرنگ بايد وارد وريد شود ) به همراه نگه دارنده(

  . به محض ورود خون بداخل سرنگ يا لوله خلاء بايد بازوبند بازگردد * 
   :در صورت استفاده از لوله خلاء بايد تمهيدات زير صورت گيرد 

  الامكان سوزن در رگ ثابت نگه داشته شده و اولين لوله با فشار به سوزن مرتبط شود   بايد حتي*
پس از وقفه جريان خون اولين لوله از سوزن جدا شده و . ها بايد تا خاتمه مكش پر از خون شوند   لوله*

  . شوند  هاي بعدي با سوزن مرتبط مي لوله
 مرتبه سروته 5-10( بايد بلافاصله پس از پرشدن مخلوط شوند ونوخهاي حاوي ماده ضدانعقاد  لوله*

  . جهت جلوگيري از هموليز نبايد به شدت مخلوط گردند . )نمودن
نماييم تا بدرستي درون  در صورت عدم ورود خون به سرنگ يا لوله خلاء ، ابتدا سوزن را آمي جابجا مي* 

. گردد ، چون براي بيمار ناخوشايند و دردناك است  د نميجابجايي بيش از حد سوزن پيشنها.وريد قرار گيرد 
گيري اوليه يا استفاده از بازوي ديگر بيمار پيشنهاد  گيري مجدد در محل زير نمونه در بيشتر موارد نمونه

  . گردد  مي
گيري استفاده شود و در صورت  در صورت عدم موفقيت بيش از دو بار بهتر است از فرد ديگري جهت خون

  . پزشك را مطلع نمود نياز
  . هاي خلاء بايد مشت بيمار باز شود   پس از جاري شدن روان خون به داخل سرنگ يا لوله-

گيري سرسوزن به آرامي از رگ بيمار خارج گرديده و گاز تميز با فشار آم بر روي  بعد از پايان نمونه
  . موضع قرار داده شود 

 ابزار لازم دفع سرسوزنهاي آلوده از سرنگ جدا شده و نمونه  بايد بوسيلهبدون گذاشتن درپوش سرسوزن -
  . خون به آرامي در ظروف مربوطه تخليه شود 

. ريزي و يا بوجود آمدن هماتوم آنترل گردد  گيري ، بايد موضع از نظر بندآمدن خون  پس از خاتمه نمونه-
گيري تا بندآمدن خون  ز در محل نمونهبايد بر روي گا.  دقيقه ادامه يابد 5ريزي بيش از  درصورتي آه خون

 دقيقه 15فشار وارد آورده سپس روي آن بانداژ مجدد صورت گيرد و به بيمار توصيه شود براي مدت حداقل 
  . داري آند  بانداژ را روي محل نگه

  . در صورت نياز به پرستار يا پزشك نيز اطلاع داده شود 
ها و ظروف حاوي نمونه  رچسب حاوي اطلاعات زير بر روي لولهگيري بايد ب  بلافاصله پس از اتمام نمونه*

  : خون بيمار قرار داده شود 
  نام ، نام خانوادگي بيمار _ 
  شماره شناسايي _ 
  تاريخ _ 
  )TDMدر صورت نياز مثلاً دررديابي دوز درماني داروها (زمان _ 
  گير نام فرد خون_ 
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اسكال (ايي   بال پروانهست همراه با (23g-22)ريف گيري از اطفال بايد از سرسوزنهاي ظ جهت خون* 
  . استفاده گردد ) وين

هاي مختلف  جهت آزمايشپلاستيکی يا شيشه ايي  خلاء هاي متعدد گيري از لوله  هنگامي آه طي يكبار نمونه*
اي ه  بر طبق اولويت)از تداخل ضد انعقادهای مختلفری يبه منظور جلوگ(شود نمونه خون بايد استفاده مي
  : آوري شود  ها جمع زير در لوله

   لوله آشت خون -1
  ) هاي خلاء  درپوش آبي در لوله( هاي انعقادي   لوله حاوي ضدانعقاد سيترات سديم جهت آزمايش-2
هاي  درپوش قرمز در لوله(با يا بدون فعال آننده لخته،بايا بدون ژل ) بدون ضدانعقاد( لوله جهت سرم -3

  )خلاء
  ) هاي خلاء درپوش سبز در لوله(پارين همراه يا بدون ژل جداآننده پلاسما  لوله حاوي ه-4
  ) هاي خلاء  درپوش بنفش در لوله ( EDTA لوله حاوي ضدانعقاد -5
  ) هاي خلاء  درپوش خاآستري در لوله( لوله حاوي مهارآننده گليكوليتيك -6
 آزمونهای انعقادی ابتدا می بايست دد جهتگرمياستفاده ) اسكال وين(ايي  در صورتی که از ست بال پروانه٭

نمونه مورد نياز در لوله دوم جمع ده وشه يتخل) جهت حذف فضای مرده (ايی ديگر  قسمت اول نمونه در لوله
    .آوری گردد

   

  : هاي جلوگيري از هماتوم  روش
گ ، خون به بافت در صورت عبور سرسوزن از جدار زيري ر.  تنها ديواره بالائي وريد بايد سوراخ شود -

  . شود  اطراف نفوذ آرده سبب هماتوم در ناحيه مي
  . قبل از خارج ساختن سوزن حتماً بايد بازوبند باز شود _ 
  . از وريدهاي سطحي اصلي بايداستفاده شود _ 
  .گيري فشار اندآي وارد آيد  گيري بايدبه محل بانداژ يا گاز نمونه پس از نمونه_ 

  : موليـز هاي جلوگيري از ه روش
  آردن در مجاورت هواي محيط خشك شود  گيري بايد پس از ضدعفوني موضع نمونه_ 
  بهتر است از سوزن با اندازه آوچك استفاده نشود _ 
  گيري نشود  از محل هماتوم نمونه_ 
  گيري تشكيل نشود گونه حباب هوا هنگام نمونه بايد سوزن آاملاً به سرنگ متصل باشد تا هيچ_ 
  .  سرنگ بايد به آرامي به عقب آشيده شود پيستون_ 
 بار 10 تا 5شود بايد بلافاصله و به آرامي  هاي حاوي ماده ضدانعقاد ريخته مي هايي آه در لوله نمونه_ 

شود بايد به آرامي به جدار داخلي  در صورتيكه نمونه در لوله بدون ماده ضدانعقاد ريخته مي. مخلوط شوند 
  . دد لوله منتقل و تخليه گر

ريتم (  بعضي از نمونه هـا بايد به دليل درمــان داروئي ، نياز به ناشتا بودن و يا تغييرات طي روز  *  
در فواصل زماني مشخص گرفته شود و لذا نمونه گير بايد آگاهي لازم را در اين خصوص داشته ) سيرآاديان 

، آورتيزول و رديابي سطح )  ساعته 3 و 2قند ( بطور مثال مي توان از آزمايش هاي تحمل گلوآز . باشد
  . داروئي نام برد

  قابل ذآر است آه در رديابي سطح داروئي ، مقدار تعيين شده دارو ، زمان آخرين مقدار مصرف شده و 
  . زمان نمونه گيري بايد در درخواست آزمايش ثبت گردد

 الزامات زمان نمونه گيري و دما   در جمع آوري ، انتقال و نگه داري نمونه ها جهت آشت خون بايد*
  .رعايت و درج گردد

  .جمع آوري خون جهت عناصر آمياب بايد در ظروف بدون آهن صورت گيرد:   عناصر آمياب *
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 براي جمع آوري خــون جهت آزمايشهاي ايمونو هماتولوژي نبايد از لوله :هماتولوژي نمونه هاي ايمونو *
  . نظور جمع آوري سرم يا پلاسما استفاده گرددهاي خلاءدار حاوي جداآننده ژل به م
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 F- MS01/00: آد  فرم 
  
  
  
  
    مشخصات آارآنان   

 

  محل مهر تضمين آيفيت
  
  
  
  
  

  

   :تاريخ   :تاريخ
 

 

  :نام
  
 

 :محل الصاق عكس  :تاريخ  :وضعيت تأهل  :نام خانوادگي 

  :تاريخ تولد
  
 

  : صادره  :شماره شناسنامه 
 

  :نام پدر

  : آخرين مدرك تحصيلي
  

 

  :سال اخذ :دانشگاه 
 

 

  :آدرس 
  
  

شماره تماس در موارد  :شماره تلفن 
 :اضطراري 

  :حساسيت داروئي  :گروه خون 
  
 

ر در آزمايشگاه تاريخ شروع به آا
 :رفرانس 

 
 
 

  :واحد خدمت 
  
  
 

 :آخرين پست سازماني

  : جانشين 
  
  

  :آدشناسايي   :وضعيت استخدامي 

  :نتيجه آخرين ارزيابي 
  
  

  :تاريخ ارزيابي   

  :سابقه واآسيناسيون 
  
  
 

  :سابقه آسيب شغلي 
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F- QA04/00: آد  فرم
 
 
 
 
   شناسنامه تجهيزات آزمايشگاهي 

 

  محل مهر تضمين آيفيت
  
  
  
  
  

  

   :تاريخ   :تاريخ
 

 :  نوع دستگاه  
  
  

  :آارخانه 
  
  
 

  :شماره سريال :آشور سازنده :مدل 
  
 

 :شماره تماس 
  
  
  
  

  :آدشناسايي  :آاربران ويژه   :محل استقرار
  
  

تاريخ رسيد به 
 :آزمايشگاه

  
  
  

تاريخ راه اندازي در 
  :بخش

شرايط دستگاه در موقع 
  :تحويل

  :ويژگي خاص 
  
  
  
  

 :  نياز به آاليبراسيون 
  

  □                   دارد
 □                       ندارد

 

  توضيح 
  
  
 

 :تجهيزات مرتبط 
 

  :ساير  :شرآت پشتيبان 
  
  
  
  
 

  :  تاريخ   :نام و امضاء مدير فني 
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    F- QA05/00: آد  فرم
  
  
  
  
   تعمير تجهيزات سرويس و    

 
  :شماره سريال :آدشناسايي  :نام دستگاه 
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  -F-QA08-00: آد  فرم 
  
  
  
  
   نگهداري تجهيزات  

 
  : فاآتور مورد آنترل :                                          محل استقرار :                                         آد دستگاه :                                   نام دستگاه 

 ملاحظات و اقدام اصلاحي انجام دهنده نتيجه آنترل ساعت تاريخ رديف
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            

  

  :تأييد آننده   :تهيه آننده 
  :تاريخ تأييد   :تاريخ تهيه 
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  ل مهر تضمين آيفيتمح
  
  
  
  
  

  

  :تاريخ   :تاريخ 
 

  F-QA21/01: آد  فرم

  
  
  
  
  

   تاييد فنی اقلام خريداری شده

  
     :رهاقلام موجود در فاکتور به شما

    

    
    

    
    

  
  

   فرم درخواست خريد با کالای خريداری شده مطابقت دارد ؟ درموارد مندرجتمامی آيا  
   بلی                    خير         

  )در صورت جواب منفی ( : ذکر موارد 
  
  

   ؟بسته بندی اقلام خريداری شده مناسب استآيا  
            بلی                    خير

   )در صورت جواب منفی : ( ذکر موارد 
  
  
  

  

  

  /توليدکننده   کد کالا  نام کالا رديف
   عرضه کننده

  تاريخ انقضاء  سری ساخت

            
            
            
            
            
            
            
            

  

  
  

  .... ) :درجه حرارت ، رطوبت ، نور و (شرايط نگهداری  
  :نکات ايمنی لازم جهت نگهداری  

  
  :تاريخ :                                                            کالا تائيدمسئول 
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 L-QA05//00:آد  ليست   
  
  
  
  
   کيفیمدت زمان نگهداري سوابق   

 
 مدت زمان نگهداري نوع سوابق

  تا زمان کارکرد  فرم مشخصات کارکنان
  تا زمان کارکرد  فرم ارزشيابی کارکنان

  تا زمان کارکرد  فرم سوابق آموزشی کارکنان
  تا زمان کارکرد  فرم ارزيابی ميزان فعاليت کارکنان
   سال3  )اعلام نياز(فرم نياز سنجی آموزشی کارکنان 

   سال5  کنندگانفرم ارزيابی عرضه 
   سال3  فرم پيش نويس درخواست خريد

   سال3  فرم رسمی درخواست خريد
   سال3  فرم در خواست کالا و مواد از انبار
   سال3  فرم تاييد فنی اقلام خريداری شده

  تا زمانيکه تجهيزمورد استفاده قرار می گيرد  فرم شناسنامه تجهيزات
  انيکه تجهيزمورد استفاده قرار می گيردتا زم  فرم تعميرات و نگهداری تجهيزات

  تا زمانيکه تجهيزمورد استفاده قرار می گيرد  فرم سوابق کاليبراسيون
  تا زمانيکه تجهيزمورد استفاده قرار می گيرد  گواهی کاليبراسيون

   سال2  فرم نگهداری تجهيزات
   سال2  سوابق انجام آزمايشها

   سال2  سوابق انجام آزمايشهای تکراری
   سال2  وابق کنترل کيفی داخلی آزمايشهاس

   سال1  )غير از برگه های بيمه(برگه های درخواست آزمايش 
   سال1  )در پذيرش(گزارش آزمايشها 
   سال10   پاتولوژی-گزارش سيتولوژی

   سال4  برنامه مميزی داخلی
   سال4  گزارشهای مميزی
   سال4  پيشگيرانه/ فرم اقدام اصلاحی 

   سال3  فرم درخواست تهيه و تغيير مدارک
   سال3  فرم توزيع و جمع آوری مدرک

   سال3   و آناليز مربوطهPTسوابق 
   سال3  واحدها/ فرم پيشنهاد اهداف آزمايشگاهها 

   سال3  واحدها/ فرم اجرايی اهداف عملکرد آزمايشگاهها 
   سال2  فرم تصحيح خطاهای مشاهده شده

  تا زمان کارکرد   دوره های آموزشی توسط آموزش گيرندهفرم ارزيابی اثر بخشی
  تا زمان کارکرد  واحد/فرم ارزيابی اثر بخشی دوره های آموزشی توسط مسئول آزمايشگاه
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  محل مهر تضمين آيفيت
  
  
  
  
  

  

  :تاريخ   :تاريخ 
 

 L-QA12/00: آد  ليست

  
  
  
  
  

          

  مدت زمان نگهداری و نحوه امحاء
   نمونه های آزمايش

  صفحه 1  از 3

مدت زمان نگهداری   نوع نمونه
  قبل از انجام آزمايش

مدت زمان نگهداری 
  بعد از انجام آزمايش

 نحوه شست و شو
  جهت استفاده مجدد

  نحوه امحاء

  آزمايشگاه بيوشيمی
روف   -  -  OC 8 - 2  دريک هفتهتا   )HbA1C(خون تام   Safety box در ظ

 دنريخته و سوزانده ميشو
روف   -  -OC 15يک هفته در   -OC 15يک هفته در تا   )بيوشيمی عمومی(سرم   Safety box در ظ

 دنريخته و سوزانده ميشو
روتئين (ادرار  اعته، 24پ  س

  )ميکروآلبومينوری
ا اعت در48ت ا OC 8 – 2 س  ي

  - OC  10 فريز در
تکس   OC 8 - 2يک هفته در  روف واي  10/1در ظ

  ريخته و سپس شسته ميشوند
-  

  آزمايشگاه سرولوژی
اعت در 48  سرم ا  OC 8 – 2 س  ت

 OC 20زمان انجام آزمايش در       
–  
  )حداکثر يک هفته(

تکس      - OC 20يک ماه در  ول واي ا در محل ه ه لول
دت  10/1 ه 30 ،بم رار  دقيق ق

تورالعمل    ق دس ه و طب گرفت
   شسته ميشوندشست و شو

-  

  TDMآزمايشگاه 
روف   -  -  OC 8 - 2يک هفته در تا   خون تام  Safety box در ظ

 ته و سوزانده ميشوندريخ
تکس      - OC 20يک ماه در   OC 8 - 2يک هفته در تا   سرم ول واي ا در محل ه ه لول

دت  10/1 رار 30 ،بم ه ق  دقيق
تورالعمل    ق دس ه و طب گرفت

  شست و شو شسته ميشوند

-  

  آزمايشگاه مواد مخدر
سه     -  -  انجام آزمايش در همان روز  نمونه ادرار اوی ادراردر کي روف ح ظ

  ته می شوندزباله ريخ
در     واد مخ ود م ورت وج در ص
ايش   ام آزم در ادرار و انج

TLC 

ا        نگهداری نمونه ادرار حداکثر ت
زر ه در فري ک هفت – OC 5ي

  - OC 20تا

د از   6نگهداری پليتها تا      ماه بع
  انجام آزمايش در تاريکی

ظروف حاوی ادرار و پليتها در        -
  کيسه زباله ريخته می شوند

  آزمايشگاه ميکروبشناسی
ايش در    نمونه ادرار ام آزم دت  انج رض م  2ع

ر  اق و در غي رارت ات اعت در ح س
ال   داری در يخچ صورت نگه اين

OC 4 – 2   داکثر دت ح ه م  2ب
  ساعت

-  -  -  

  آزمايشگاه عناصر کمياب
ه در     -  – OC10يک هفته در   – OC10تا يک هفته در   سرم  اوی نمون ای ح ه ه لول

ه  Safety box ظروف    ريخت
 نده ميشوندو سوزا

ام  ون ت ری  (خ دازه گي جهت ان
  )ميزان سرب 

  – OC10تا يک هفته در 
  )– OC70به مدت نامحدود (

ه در     -  – OC10 روز در 10به مدت  اوی نمون ای ح ه ه لول
ه  Safety box ظروف    ريخت

 و سوزانده ميشوند
  هماتولوژیآزمايشگاه 

ونی و    لولهای خ مارش س ش
ای  ی گلبوله مارش افتراق ش

انی ح له زم  4داکثر در فاص
  ساعت بعد از نمونه گيری

ای       OC4 ساعت در دمای 24تا  ه ه ه لول از ب ورت ني در ص
ول    ه ، در محل اوی نمون ح

ا         در صورت عدم نياز به لوله ه
روف   Safety box ، در ظ
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  :تاريخ   :تاريخ 
 

 L-QA12/00: آد  ليست

  
  
  
  
  

          

  مدت زمان نگهداری و نحوه امحاء
   نمونه های آزمايش

  صفحه 2  از 3

تکس   سفيد دت10/1واي ه م داقل ب   ح
پس 30 رار داده و س ه ق  دقيق

شو ،  تورالعمل شست ق دس طب
  .شسته می شوند 

  .يخته و سوزانده ميشوند ر

ا    شمارش رتيکولوسيت داکثر ت ای  6ح اعت در دم  س
  اتاق

داکثر   ل ح ون کام اعت 72خ  س
  OC4در 

// // 

 ساعت در دمای 48حداکثر تا  RHتعيين گروه خونی و 
  اتاق 

ل   ون کام ا خ ای 7ت روز در دم
  يخچال 

//  // 

ان  ری زم دازه گي ان
  سديمانتاسيون خون

ان  له زم داکثر در فاص  4ی ح
  ساعت بعد از نمونه گيری

داکثر  ای 12ح اعت در دم  س
OC4   

//  // 

وبين       و  A2اندازه گيری هموگل
  الکتروفورز

ل    - ون کام ا  خ ر ت د اکث    روز8ح
  OC4در دمای 

//  // 

  آزمايشگاه انگل شناسی
  نمونه مدفوع  آبکی 
  نمونه مدفوع  شل
  نمونه مدفوع  نرم

  نمونه مدفوع  شکل دار
  

د از    صورت بع ر اين در غي
اهری و  بررسی خصوصيات ظ

ام  ر  انج ستقيم از نظ ايش م آزم
ت  ت تروفوزوئي ی حرک بررس

الين  ه در فرم ک ياخت % 10ت
  .قرار داده می شود 

  

   دقيقه30تا مدت 
   دقيقه30 تا مدت 
   دقيقه60تا مدت 

د در    ا روز بع ان روز و ي هم
    OC 5 – 3يخچال 

ظروف حاوی نمونه در ظروف     -  -
 Safety box ه و  ريخت

  سوزانده ميشوند 

  ولوژی و پاتولوژیآزمايشگاه سيت
ت   نمونه های بافتی ان لازم جه دن Fixزم  ش

ه  ولا(نمون اعت24" معم ، )  س
ه   ه نمون شده ،  Fixچنانچ  ن

دت    د م تخوانی باش ا اس زرگ ي ب
  .زمان طولان تری لازم   است 

ت   − افتی بدس ای ب ه ه نمون
ق  ده بطري  ، Surgicalآم

دن  2 اده ش د از آم ه بع  هفت
 گزارش و جواب نهايی 

ا  − ه ه ده  نمون ه ش ی تهي
اه   Autopsy   ، 3بطريق    م

  .بعد از گزارش نهايی 

دن    - ضاء ب ود اع در صورت وج
و نمونه های اتوپسی به طريق     
ر      شرعی عمل خواهد شد در غي

صورت   رو ف اين  در ظ
Safety box ه و  ريخت
  سوزانده ميشوند

ری      بلوکهای پارافينی وک گي د از بل له بع بلافاص
اتولوژی      جهت تهيه اسلايدهای پ
بوسيله دستگاه ميکروتوم برش     

  .خواهد خورد

ی       -   سال5 ه   م ه ريخت سه زبال در کي
  شوند

ط     اسلايدهای پاتولوژی ی توس ان بررس ا زم ت
ه        متخصص آسيب شناسی و تهي

  گزارش نهايی

ی       -   سال10 ه   م ه ريخت سه زبال در کي
  شوند

گ      اسلايدهای سيتولوژی ان رن ه زم سته ب ر ، ب متغيي
  آميزی

يت  − لايدهای س ولوژی اس
  سال5مثبت 

يتولوژی   − لايدهای س اس
  سال5منفی 

ل از  − لايدهای حاص اس

ی       - ه   م ه ريخت سه زبال در کي
  شوند

54



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  محل مهر تضمين آيفيت
  
  
  
  
  

  

  :تاريخ   :تاريخ 
 

 L-QA12/00: آد  ليست

  
  
  
  
  

          

  مدت زمان نگهداری و نحوه امحاء
   نمونه های آزمايش

  صفحه 3  از 3

FNA 10سال   
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  :تاريخ   :تاريخ 
 

 L-ST01/00: آد  ليست

  
  
  
  

          

  نحوه امحاء مواد و وسايل مورد استفاده 
  در آزمايش

  صفحه 1  از 2

  نحوه امحاء  شست و شوضدعفونی و نحوه   نوع ماده و يا وسيله
  آزمايشگاه بيوشيمی

ا  ام (معرف و کيته ا ، اتم ام محلوله د از اتم بع
  )زمان اعتبار

 در کيسه زباله ريخته ميشوند  -

ا ،    مپلرها، کنترله وک س ایcupن اوی    ه ح
وده        ه و    ، بو سوا   سرم ، دستکش های آل  پنب

  گازهای آلوده

 ريخته و سوزانده  Safety box وف در ظر  -
 دنميشو

  آزمايشگاه هماتولوژی
ه های           وده ، لول دستکش و نوک سمپلرهای آل
سترش    ای دارای گ ت ، لامه ميکروهماتوکري
ای  ه و گازه شده ، پنب زی ن گ آمي ونی رن خ

  آلوده

 ريخته و سوزانده  Safety box در ظروف   -
 ميشوند

  در کيسه زباله ريخته ميشوند  -  تهالامهای رنگ آميزی شده ، معرفها و کي
ه  ح های cupلوله هموليز و    اوی پلاسما ، لول

  های سديمان حاوی خون
تکس  ول واي دت 10/1در محل ه 30 ،بم  دقيق

رار  ودق ی ش تورالعمل داده م ق دس  و طب
  شست و شو شسته ميشوند

-  

  آزمايشگاه ميکروب شناسی
از ، سوا       ا        بسرنگها ، گ  ی ، لام ، لامل ، لوپه

   مصرف آلودهرکباي
 ريخته و سوزانده  Safety box در ظروف   -

 ميشوند
  در کيسه زباله ريخته ميشوند  در اتوکلاو استريل می شوند  پليتهای حاوی محيط کشت يکبارمصرف آلوده

در اتوکلاو استريل می شوند و سپس طبق               پليتهای شيشه ای حاوی محيط کشت آلوده 
  نددستورالعمل شست و شو شسته ميشو

-  

  در کيسه زباله ريخته ميشوند    ظروف ادرار
  آزمايشگاه سرولوژی

ه   ب ،  سوا    ها نوک سمپلرها ، دستکش      ، ، پنب
  دستمال و گازهای آلوده

 ريخته و سوزانده  Safety box در ظروف   -
 ميشوند

 ريخته و سوزانده  Safety box در ظروف   -  اسلايدهای پلاستيکی
 ميشوند

  نحوه امحاء  نحوه ضدعفونی و شست و شو  هنوع ماده و يا وسيل
تکس   اسلايدهای شيشه ای ول واي دت 10/1در محل ه 30 ،بم  دقيق

 و طبق دستورالعمل شست     داده ميشوند قرار  
د       و شو شسته و در فور استريل         می گردن

.  

-  

  TDMآزمايشگاه 
وا    تکش ،  س مپلرها ، دس وک س ه ، بن  ، پنب

تمال وده  ،دس ای آل ه ه  گازه اوی  و لول ای ح
  خون

 ريخته و سوزانده  Safety box در ظروف   -
 ميشوند
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 L-ST01/00: آد  ليست

  
  
  
  

          

  نحوه امحاء مواد و وسايل مورد استفاده 
  در آزمايش

  صفحه 2  از 2

تکس   لوله های حاوی سرم ول واي دت 10/1در محل ه 30 ،بم  دقيق
قرار داده ميشوند و طبق دستورالعمل شست       
د               و شو شسته و در فور استريل     می گردن

.  

-  

  آزمايشگاه مواد مخدر
 ريخته و سوزانده  Safety box در ظروف   -   آلوده ...دستکش ، پنبه و 

 ميشوند
ت سوزانده   -  ظروف ادرار ه و در نهاي ه ريخت سه زبال در کي

  ميشوند
تکس   )TLCروش (تانک تخليه فاضلاب  ول واي دت 10/1محل ه در 30 ،بم  دقيق

آن ريخته ميشود و  سپس طبق دستورالعمل        
  .شست و شو شسته می گردد

-  

تکس    ميلی ليتری 10بشر  ول واي دت 10/1در محل ه 30 ،بم  دقيق
قرار داده ميشوند و طبق دستورالعمل شست       

  .و شو شسته می شود 

-  

 ريخته و سوزانده  Safety box در ظروف   -  ستونهای کروماتوگرافی 
 ميشوند

  آزمايشگاه عناصر کمياب
 ريخته و سوزانده  Safety box در ظروف   -   دستکش ،  سواب ، پنبه ، گازهای آلوده 

 ميشوند
  ايشگاه انگل شناسیآزم

ت سوزانده   -  ظروف حاوی نمونه مدفوع  ه و در نهاي ه ريخت سه زبال در کي
  ميشوند

ايش فلوتاسيون      ورد استفاده در آزم ظروف م
   اتيل استات–و فرمالين 

تکس  ول واي دت 10/1در محل ه 30 ،بم  دقيق
قرار داده ميشوند و طبق دستورالعمل شست       

  .و شو شسته می گردد 

-  

ه و  لام ،  از ، پنب وآب ، گ ل ، دستکش ، س لام
  آلوده ... 

 ريخته و سوزانده  Safety box در ظروف   -
 ميشوند

شت    يط ک اوی مح ار مصرف ح ای يک ب پليته
  آلوده 

  در کيسه زباله ريخته ميشوند  در اتوکلاو استريل می شوند

  پذيرش
تفاده ( سرنگ  وزن ، ) در صورت اس ، سرس
  آلوده .... پنبه و 

 ريخته و سوزانده  Safety box وف در ظر  -
 ميشوند
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 تصويب آننده تأييد آننده تهيه آننده

      نام و نام خانوادگي 

 

 تاريخ

  

      

 عنوان سازماني 

  

      

 امضاء 

  

      

  

  

 

 

  : فهرست دارندگان مدرك 

مديريت 

 ارشد

 

M.D 

 

امور 

 اداري

 

M.S 

آموزش

 

T.R 

 انبار

 

S.G 

تدارآات

 

T.C 

پذيرش و 

نمونه 

 گيري

S.A  

واحدتضمين 

 آيفيت 

Q.A 

زاسيوناستريلي

 

S.T 

 هماتولوژي

  

L.H 

آزمايشگاه 

بيوشيمي 

L.B  

هورمون 

 شناسي 

L.R  

TDM 

 

L.T  

عناصر 

 آمياب

L.E  

مواد 

 مخدر

 

L.D  

پاتولوژي

 

L.C  

ميكرب 

 شناسي

L.M  

 انگل شناسي

 

L.P  

  سرولوژي

  

L.S 

 

 

  : هدف  

: تاريخ  اجرا 
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   سمپلري ، آنترل آيفي و آاليبراسيونتعيين چگونگي آاربري ، نگهداري و ايمن

 

  :          امنه آاربرد   د-2

   شگاههايه آزمايکل

  

 :           تعاريف و اصطلاحات  -3

 .منظور از نگهداري ، فعاليت هاي مربوط به تنظيم ، سرويس و حفظ شرايط آاري مي باشد  

 

  :           مسئوليت و اجرا  -4

 )تحت نظر مسئول آزمايشگاه بيوشيمي ( آارشناس مسئول 

 

    :    مدارك مرتبط-5

رم    زات ، ف ر تجهي داري و تعمي رم نگه يون ، ف ي آاليبراس وازم ، روش اجرائ زات و ل رل تجهي ي آنت روش اجرائ

  آنترل، روش اجرائي اقدام اصلاحي 

  

  :  شرح اقدامات   -6

  :   آليات  6-1

ذيرد  سئول واحد  صورت مي پ ر نظر م شروحه زي وارد م ري م ي گي ام و پ را . انج نظارت و چگونگي اج

  .ط مدير فني انجام مي شود توس

  

  :    چگونگي آاربري  6-2

  .  انجام مي شود )بروشورسمپلر( مه يضمبر طبق دستورالعمل 

  

  

  

  

  

  :نکات 
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  نان از اتصال محکم سرسمپلري اطم-1  

   عمود نگهداشتن سمپلر در زمان مکش -2

   درجه 10-40ه يه محلول با تماس نوک سمپلرو جداره ظرف تحت زاوي تخل-3

  ه ي رها کردن آرام دکمه در زمان برداشت و تخل-4

  ي حذف قطرات اضافيدن نوک سمپلر به لبه ظرف براي کش-5

   ، ضمن تماس با جداره  ه محلوليه تامل پس از فشار تا توقف اول در زمان تخلي ثان3-1 -6

  

  

 :سمپلر  نحوه نگهداري 6-3

ل از   ي سال، شستشوشد  سمپلرمی با وکنترل کيفی شامل شستشو    :ي دوره ا  ينگهدار ار و قب ام مراحل    دو ب انج

رل ک ام ميفيکنت ود ي انج ه شکل ش ی وب ای داخل سمت ه ردن ق ز ک ه تمي ود در  است ک  براساس روش موج

  .انجام می گيرد  راهنمای سمپلر

  .  سمپلر مراجعه شود يد به راهنماي باي داخليز کردن قسمتهاي تميبرا

ه          ( شو با      سي پتوجه به اين نکته لازم است ک دار کم      ي تون پس از شست ا مق راه سمپلر روغن          يد ب  از روغن هم

  ) شود يکار

ول آب و صابون تم           ي را م  ي خارج يه قسمتها يدرصورت لزوم کل    ا محل وان ب رد و پس از آبکش        ي  ت  در  يز ک

   . اتاق خشک کرد يدما

 . شود يه ميزوپروپانل توصيدرصد ا60 محلول  سمپلر کردني ضدعفونيبرا

  

   :سمپلرل آيفي     آنتر6-4

ل     ي دو بار  به روش رنگ سنج       ي دقت و صحت سال    يبررس و با استفاده از رنگ سبز خوراکی و پارانيتروفن

   .امکان پذير است

  رنگ سبز خوراکی

روه      ي روت  يدرکارها ه دو گ ا ب ر و  يکرو ل ي م10-100ن سمپلر ه س  يکرولي م100-1000ت ر تق .  شوند  يم م يت

ود    ي  ته يره از رنگ سبز خوراک       يخذک محلول   يد  ي هر گروه با   يبرا را .ه نم روه     يب ر  يکرولي م 10-100  گ ت

روه              يل ي م 155محلول   رم درصدرنگ سبز درآب مقطر و گ ول     يکرو ل  ي م 100-1000 گ ر محل  يل ي م 15.5ت

  . شود يگرم در صد آماده م
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ول   يره به گونه ا   ي ذخ يغلظت در محلولها   رم درصد پس از رق   يل ي م155 انتخاب شده که محل ه  ق شد ي  گ ن ب

سبت    ي گرم درصد پس از رق     يلي م 15.5 و محلول    101/1نسبت   ه ن ق شوند ،  1 /11ق شدن ب ذب رقي  حدود  ي ج

  .د ن داشته باش0.4

  

  

  :کنترل دقت    

ردد  ي متناسب با حجم سمپلر مورد کنترل انتخاب م          يره رنگ ي شود و محلول ذخ    يده م يده لوله چ   ا سمپلر    .  گ ب

ا ر       ي کش يره رنگ يمورد کنترل از محلول ذخ     ه ه ه لول ه م  يده شده و ب وط کردن جذب      يخت  شود و پس از مخل

ل آب مقطر قرائت م            ينور ا در مقاب ه ه ردد  ي لول ور    . گ ه اختلاف در حجم      ياختلاف در جذب ن ا ب ه ه  لول

ذ  يب انحراف مي شود و با محاسبه ضر  ي توسط سمپلر نسبت داده م     يرنگ انتقال   محاسبه  يريزان عدم تکرارپ

  .  شود يم

  :  حت کنترل ص

ول رنگ    يد بتوان به درست   يجهت کنترل صحت عملکرد سمپلر با      ان ضر     ي محل ا هم ه کمک    ي را ب ب رقت ، ب

ول رنگ  . ق نمود ي رقA پت و بالن ژوژه کلاس   يپ ده   يجذب محل ده    (  بدست آم ا م ) حداقل سه خوان ن يانگي ب

  . شود ي  محاسبه م(%bias)زان  يسه وطبق فرمول عدم صحت مي دقت مقايابيجذب بدست آمده در ارز

  

  پارانيتروفنل

  .به جای رنگ سبز خوراکی می توان از از محلول پارانيتروفنل استفاده نمود

Paranitrophenol(C6H5NO3) , indicator  PH(5.4-7.5) … MERCK  Art. 6798 

  .در اين روش محلول ذخيره باتوجه به حجم سمپلر تهيه می شود

ر  ميک 10سمپلرهای با حجم کمتر از       ره          : روليت ول ذخي ه محل رای تهي ی 420ب ل در     ميل رم پارانيتروفن  100گ

  .شود ميلی ليتر آب مقطرحل می

 نرمال تهيه   0.01 از محلول ذخيره در سود       1001/1 لوله تست بسته به نوع سمپلر رقت         10در  : کنترل دقت   

  .شود می

ال   0.01 ميلی ليتر سود      1000به   ميلی ليتر از محلول ذخيره       1 ليتری ،    1در بالن ژوژه    : کنترل صحت     نرم

  .شود اضافه می

ره     : ميکروليتر 10-100سمپلرهای با حجم     ی 42  برای تهيه محلول ذخي ل در     ميل رم پارانيتروفن ی  100گ  ميل

  .شود  حل میليتر آب مقطر 

61



   T-LB10/00:آد  دستورالعمل فني
  
  
  
  

  يکرو پيپت م
 

  صفحه 5  از 6

 

  محل مهر تضمين آيفيت
  
  
  
  
  

  

   :تاريخ   :تاريخ
 

ره در سود         101/1 لوله تست بسته به نوع سمپلر رقت         10در  : کنترل دقت    ال ته   0.01 از محلول ذخي ه   نرم ي

  .می شود

ر سود   100 ميلی ليتر از محلول ذخيره به 1 ليتری ،   ميلی  100 ژوژه در بالن : کنترل صحت     0.01 ميلی ليت

  .نرمال اضافه می شود

ره       : ميکروليتر 100-1000سمپلرهای با حجم     ول ذخي ه محل ی 42  برای تهي ل در     ميل رم پارانيتروفن ر  1گ  ليت

  .شود حل میآب مقطر 

وع سمپلر رقت            10در  : کنترل دقت    ره در سود          11/1 لوله تست بسته به ن ول ذخي ه     0.01 از محل ال تهي  نرم

  .می شود

رل صحت  الن ژوژه: کنت ری ، 100در ب ی ليت ه 10  ميل ره ب ول ذخي ر از محل ی ليت ر سود 100 ميل ی ليت  ميل

  . نرمال اضافه می شود0.01

انومتر حدود    405جذب نوری اين محلولها پس از اعمال ضريب رقت در طول موج       ود   0.550ن د ب .  خواه

  .فتومتر با آب مقطر يا سود صفر می شود

دار عدم صحت    3 حداکثر %CVدر کارهاي روتين مقدار عدم دقت قابل قبول برحسب     : تفسير    درصد و مق

  . درصد مي باشد 5قابل قبول حداکثر 

 

  :  براسيون  ي  کال-7

  . گردد يبان ارسال ميون به شرکت پشتيبراسيا صحت سمپلر جهت کالي دقت يدرصورت مشاهده خطا

  

  :    ايمنی  -8

  .د يون خارج نمايبراسيله را از کالين وسي تواند اي ضربه به سمپلر م-1

   استفاده شود  يشه از نوک سمپلر مناسب با حجم برداشتي سمپلر گردد ، همي داخليع وارد قسمت هايد ماي نبا-2

  ممنوع است  تماس دست با نوک سمپلر آلوده -3

ده سر سمپلر     ي خورنده باير محلولهاي و سايدي اسي درصورت مکش محلولها-4   (Tip holder)د بخش نگهدارن

  . با آب مقطر شسته شود ي  بخوب (O-ring) يکيستون و حلقه پلاستيباز شده و پ

  ن گذاشته شودي محلول به پهلو به زميد سمپلر حاوي هرگز نبا-5

   آنها استفاده شود يي ادعاي خارج از محدوده حجمير با حجمي متغيرهاد از سمپلي هرگز نبا-6

 

  :    سوابق  -9
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ا  رل کينت رم يفيج کنت ده و   در ف ت ش زات ثب ر تجهي داري و تعمي رويس و نگه ه س وط ب ر يجزئمرب ات آن در دفت

  .وطه نگهداري مي شود  ابزار درج و در واحد مربيفيمربوط به کنترل ک

  

  :   تعميرات  -10

اري خارج و                ي ، از سرويس آ دير فن ا م شگاه بيوشيمي ي ا نظر مسئول آزماي در صورت نياز دستگاه به تعمير ب

ود      ي ش لاع داده م شتيبان اط رآت پ ه ش ر آن ب ت تعمي ت و     . جه زات ثب ر تجهي رم تعمي ز در ف ات ني ايج عملي نت

  . نگهداري مي گردد 
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مركزتحقيقات آزمايشگاھھاي 
  رفرانس

        

 W-SA02/00: آد  راھنمای نمونه گيری

کشت و آناليز ادرار براي آزمايش 
  درآزمايشگاه ميکروبشناسی

) Analysis&Urine Culture(  
صفحه  1  از 2  

  :نوع نمونه   -١
 ادرار

 
   :حجم نمونه   -٢

ميلي ليتر جھت کشت و آناليز لازم است ولی در مواردی که پزشک معالج   ١٠حداقل 
يا عفونت ھای قارچی نموده باشد ، جمع آوری  TBباکتريوم درخواست بررسی جھت مايکرو

  .می باشد      ميلی ليتر ادرار ضروری ٢٠حداقل 
 
  :ظرف نمونه    -٣
رف استريل يک بار مصرف دھان گشاد دارای درپوش محکم غير قابل تراوا با گنجايش ظ

  ميلی ليتر ادرار ۵٠حداقل 
  
  :   نحوه نگھداری  -٤

ساعت نمونه ھا را به آزمايشگاه  ٢پس از نمونه گيری بايد ھر چه سريع تر و حداکثر تا 
ايد نمونه ادرار در يخچال ميکروبشناسی جھت بررسی و کشت انتقال داد در غير اينصورت ب

OC ٨-۴  ساعت نگھداری شود  ٢۴تا.  
  
  :  و نگھدارنده ھا  ھاضد انعقاد  -٥

ده باکتريواستاتيک % ٨/١استفاده از اسيد بوريک با غلظت نھايی  در . (به عنوان ماده نگھدارن
  )صورت لزوم

  
  :  انتقال نمونه    -٦

و رعايت اصول ايمنی و بھداشتی توسط  نمونه گيری با استفاده از دستکش مناسب در ظرف
  .پرسنل بخش پذيرش به آزمايشگاه ميکروبشناسی جھت بررسی و کشت 

  
  :) شرايط ويژه بيمار ( آمادگي و آماده سازي   -٧

  :جھت نمونه گيری مطلوب رعايت نکات ذيل الزامی است 
با آب و صابون " لارال و پرينه را کامتبانوان قبل از نمونه گيری بايد ناحيه پری اور - ١

و خشک کردن قسمت اول ادرار خود را بيرون ريخته و قسمت شستشو داده و پس از آب کشی 
  .ميانی را در ظرف مناسب جمع آوری نمايند و قسمت آخر ادرار خود را نيز دور بريزيد 

  .در مورد آقايان شستشوی آلت با آب تنھا کافی است  -٢
ر  -٣ ان زي د ازکيسه ھای استريل مخصوص جمع آوری  ٢در مورد نوزادان و کودک سال باي

 .استفاده کرد  Urine Bagادرار
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مركزتحقيقات آزمايشگاھھاي 
  رفرانس

        

 W-SA02/00: آد  راھنمای نمونه گيری

کشت و آناليز ادرار براي آزمايش 
  درآزمايشگاه ميکروبشناسی

) Analysis&Urine Culture(  
صفحه  2  از 2  

  :موضع نمونه گيری   -٨
  جمع آوری قسمت ميانی ادرار توسط خود بيمار با رعايت دستورات لازم

Clean Catch Specimen - Midstream 
  
  :وضعيت بالينی   -٩

  .تی بيوتيک حداقل سه روز قبل از نمونه گيری الزامی می باشد عدم مصرف آن
  

  :زمان نمونه گيری   -١٠
 ساعت در مثانه مانده و تغليظ شده است ٨توصيه می شود از نمونه ادرار اول صبح که حداقل 

در غير اين صورت می توان از نمونه ادرار راندوم يا اتفاقی جھت بررسی و . کرد استفاده 
  .ده نمود کشت استفا

  
  :منابع    -١١

1. NCCLS Document GP 16- T Vol – 12 No – 26 , 1996 
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  : نوع نمونه -1

  

AIP-Ca-Ph- 

SGOT-SGPT- 

CK- Uric Acid 

Bilirubin Total _ Glucose 

Bilirubin Direct _ TG-Na-K-LDL-HDL-Cr 

Albumin , Protein _ Urea - LDH 

  سرم 

  ليپمیبدون هموليز يا 

  پلاسمای هپارينه سرم يا 

  ليپمیبدون هموليز يا 

  

   :حجم خون -2

  )نگهدارنده بدون (خلاء دار ساده لوله 

  

   :ظرف نمونه -3

  ظرف پلاستيکی تميز

  

  : حوه نگهداری ن-4

داکثر  ه ح ا نمون اعت دوت ری  س ه گي د از نمون شگاه بع ه آزماي ن  ب د  و در اي ی يابن ال م اق  انتق ای ات دت در دم م

  .نگهداری می شوند

  

   :نگهدارندهضد انعقاد و  -5

  در صورت نياز مطابق با جدول بالا

   

  : انتقال -6

  .انتقال می يابند در بسته و در جا لوله ای مناسب لوله های شيشه ای ونه ها در نم

  

   :آمادگی و آماده سازی بيمار -7

سفر      آزمايشات  برای انجام    سيم ، ف ری    کل سريد ، ت ا     HDL و   گلي د حتم ار باي ه    " ، بيم تا باشد ، ک ورد  در  ناش دو م

  .ساعت باشد  12 از بيشبايد اين زمان آخر
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  W-SA04/00: آد  راهنمای نمونه گيری

  
  
  
  

          

  صفحه 2  از 2  برای آزمايشهای بيوشيمی خون

  

  محل مهر تضمين آيفيت
  
  
  
  
  

  

  :تاريخ   :تاريخ 
 

   :موضع نمونه گيری -8

  وريدی

  

  : وضعيت بالينی  -9

 .شرايط خاص بيمار ثبت گردد  −

  . ، نمونه تهيه شود ی نمونه گيردر وضعيت نشسته روی صندلی  −

  

   :زمان نمونه گيری  -10

  .با رعايت شرايط بيمار محدوديت ندارد 

  

   :منابع -11

1- Clinical Guide to Laboratory Tests,Tites 1990  
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 W-SA07/00: آد  راهنمای نمونه گيری

  
  
  
  

          

  صفحه 1  از 2  با فليم فتومتر) Na-K(الکتروليت ها 

  

  فيتمحل مهر تضمين آي
  
  
  
  
  

  

  :تاريخ   :تاريخ 
 

  : نوع نمونه -1

 Na – K  سرم

  

   :حجم نمونه -2

ml 3  Na – K 

  

  : ظرف نمونه -3

  . منتقل شود  عاري از آلودگيپلاستيکی به لوله های نو سرم يفوژر و سانتبعد از نمونه گيری

  

  :حوه نگهداری  ن-4

   زير صفر يا صفر هفته در دمای1 پايدار حداقل به مدت -

   سال1به مدت    -oC 20پايدار در فريزر  -

  

  : ضد انعقاد ها و نگهدارنده ها -5

  

  : انتقال نمونه -6

  . ساعت بعد از نمونه گيری بايد نمونه ها به آزمايشگاه منتقل شوند 2حداکثر ظرف مدت 

  

  ) :شرايط ويژه بيمار( آمادگی و آماده سازی -7

  .شود  مي تهيه ه در حالت نشستناشتانمونه  ترجيحا 

  

  : موضع نمونه گيری -8

  وريدی

  

  :) فيزيولوژيک ـ متابوليک و اثر داروها(شامل اثرات  وضعيت بالينی بيمار-9

 کاربرد ندارد
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  صفحه 2  از 2  با فليم فتومتر) Na-K(الکتروليت ها 

  

  فيتمحل مهر تضمين آي
  
  
  
  
  

  

  :تاريخ   :تاريخ 
 

   N/A  

  

  : زمان نمونه گيری -10

  ناشتا

  

  : نکات قابل توجه -11

 . مناسب نمی باشد K  اندازه گيرينمونه هموليز برای −

ود      − د خودداری نم ه گ     .از پذيرش نمونه های هموليز باي د در برگ ر اينصورت باي ه  ز در غي وليز ارش کلم د  هم  قي

  .شود

ه          _                ز          .  شود    مي ترجيحا نمونه ناشتا در حالت نشسته تهي تا ني ر ناش ه هاي غي و ن وارد اورژانس نم ي در م ل  ول قاب

  قبول 

   .                   مي باشند

   :منابع -12

1. Please , Amadeo . Kaplan , Lowrebce A . (1987) . Methods in Clinical Chemistry . Th . C . 

V . Masby Company . U.S.A. 
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:تاريخ:تاريخ
 

 
 
 
 

 
  

مركزتحقيقات آزمايشگاھھاي 
  رفرانس

        

  W-SA21/00 : آد  راھنمای مراجعين

صفحه    از  ساعته ادرار ٢٤روش جمع آوري ادرار   

  :مراجعه کننده محترم 
 

ساعت ادرار خود را در ظرفي كه  ٢٤صبح را دور بريزيد و بعد از آن بمدت  ٨ادرار ساعت 

صبح روز  ٨آخرين نمونه ادرار ساعت . از طرف آزمايشگاه داده مي شود، جمع آوري نمائيد

  . درمدت جمع آوري ، ظرف را در جاي خنك نگھداري نمائيد. بعد را در ظرف بريزيد

به منظور صحت اندازه گيري ، در جمع آوري و نگھداري نمونه نھايت دقت را بعمل  :توجه 

  .آوريد

اندازه گيري . پيش از انجام آزمايشگاه از روش و مصرف مايعات زياد خودداري نمائيد :تذكر 

آلبومين در عفونت ادراري، بيماري حاد و يا بعد از جراحي از ارزش تشخيصي كافي 

برخوردار  نمي باشد، لذا در صورت شرايط فوق موارد را به پزشك معالج و آزمايشگاه 

  .اطلاع دھيد
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آزمايشگاھھای تشخيص طبی از بدو تاسيس و يا تغيير محل براساس ضوابط وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی 

آزمايشگاه ھای داير بايد در فرصتی که . ھستند اصول ايمنی در آزمايشگاهملزم به رعايت الزامات زير در رابطه با 

ود را با استاندارد ھا و الزامات مربوطه منطبق وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی تعيين می نمايد خ

کارکنان ، مراجعه اصول زير در مورد حفظ ايمنی باشد  میاوليه رعايت اصول ايمنی در آزمايشگاه از الزامات .سازند

اصول کلي حفاظت و پيشگيري از آلودگي  "دستورالعمل  .بايست در آزمايشگاه رعايت گرددکنندگان وجامعه  می 

  .ضميمه می باشدجھت الگوبرداری نمونه ای از دستورالعمل ھای مختلف ديگر نيز و  "و محيط آزمايشگاهکارکنان 

  

به  راباشد فرد مشخصي که آگاه به امورفني  مسئول فنی موظف است در آزمايشگاه  و بھداشت  تعيين مسئول ايمنی – ١

وظايف وحدود اختيارات او را مکتوب و ابلاغ نمايد وده و نممعرفی انتخاب و(Safety Officer)   عنوان مسئول ايمنی

 آزمايشگاه در مسئول کليه امور مربوط به ايمنی گردد،جايگاه مسئول ايمنی بايد در نمودار سازمانی آزمايشگاه مشخص 

  .می باشد و بھداشت مسئول ايمنی  ،  شده فھرست درزيرکه 

  

  مستندسازی  -٢

و بعنوان بخشی از مستندات الزامی آزمايشگاه ، ھر زمان قابل ارائه به دستورالعمل ھای زير بايد مکتوب شود 

  :بازرسين يا مميزان باشد

  .آزمايشگاه  محيطايمنی کارکنان و ايمنی در ت وظادستورالعمل حف -

   ضميمه جھت الگوبرداری " اصول کلي حفاظت  و پيشگيري از آلودگي کارکنان و محيط آزمايشگاه"دستورالعمل  (   

  ).باشد می

نمونه ای ( دستورالعمل نحوه سترون سازی ، نحوه شستشوی لوازم شيشه ای و نظافت محيط و سطوح کاری -

  )از اين دستورالعمل ھا جھت الگوبرداری ضميمه است 

 دستورالعمل دفع پسماند ھا  -

خون و ، حوادث مخاطره آميز نظير فرورفتن سوزن، ريختن وپاشيدن موادشيميايي  ثبت، گزارش و پيگيري  -

 یمخصوص جھت سھولت ثبت اين موارد می توان  فرم ھای .و نگھداری سوابق مربوطه   موادآلودهساير

 .طراحی نمود 

  

  

  

  

  

در و بھداشت الزامات ايمنی 
  آزمايشگاه
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  آموزش کارکنان  -٣

و مفاد مندرج در دستورالعمل ھای مرتبط با حفاظت و        مسئوليت آموزش کارکنان در خصوص ملاحظات ايمنی              

   ھا ارزيابی اثربخش بودن آموزش. بھداشت می باشد ومسئول فنی آزمايشگاه ، به عھده مسئول ايمنی  ارتت نظتح ،ايمنی 

سوابق مربوط به آموزش ھای انجام شده    . استبر عھده مسئول ايمنی و بھداشت  نيز و رعايت الزامات آموزش داده شده

  .  بايد حفظ گردد 

  

  ايمنی کارکنان  -۴

  .ھمه کارکنان آزمايشگاه در محيط انجام کار فنی بايد روپوش سفيد به تن داشته باشند        -      

بايد وسايل حفاظت فردي اوليه مانند دستکش لاتکس، ماسک، و وسايل کمکي جھت برداشت مايعات توسط  -

  .درآزمايشگاه دردسترس بوده ومورداستفاده قرارگيرد ، پيپت

ايمني، حفاظ صورت ،گان وتجھيزاتي مانند دوش اضطراري  ساير وسايل حفاظت فردي مانند عينک -

  .ودستگاه چشم شوي بايددرآزمايشگاه وجود داشته ودر موارد ضروری دردسترس کارکنان باشد

 .کارکنان بايد با روش صحيح شستشوی دست آشنا بوده وآن رابکار ببندند  -

خيم ، پيش بند و ماسک استفاده نموده کارکنان مسئول شستشو در آزمايشگاه ھنگام کار بايد از دستکش ض -

 .وھنگام برس زدن لوله ھا حتما ازعينک ايمنی استفاده نمايند 

  

   شستشو ، سترون سازی و ضدعفونی کردن در آزمايشگاه   -۵       

به کارکنان مسئول شستشو توسط مسئول ايمنی بھداشت  دستورالعمل مکتوب شده در اين خصوص بايد -

  .آن نظارت گردد بررعايته شده ونظافت آموزش دادو 

در ازطريق آزمايش (مواد اين وکيفيت نتخاب ماده ضدعفونی کننده مناسب امسئول ايمنی بايد از -

 .حاصل نمايد  اطمينان ) خريد آن از تامين کنندگان مورد تاييد  يا آزمايشگاه و

کارکنان دسترس بوده و درھميشه صابون مايع وموادضدعفوني کننده مناسب درآزمايشگاه موجود  بايد  -

 .قرار گيرد

  زمايشگاھیآدفع پسماند ھای   -۶

مشخص بايد ،  وھمچنين نحوه امحاء مواد و وسايل انجام آزمايش ، پس از اتمام کار ھا امحاء نمونه چگونگی -

  .)جھت الگوبرداری آمده است  دارکیبه ضميمه م( مکتوب گردد  و 
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دستورالعمل ويژه ای  بايدگيري از اثرات زيان آورپسماندھای آزمايشگاھی ، به منظور حفظ سلامت افرادوجلو    -

ايمن مديريت   .مکتوب شده و جزو مستندات آزمايشگاه قابل ارئه  باشد  آزمايشگاھی  ھایدر مورد مديريت پسماند

می اند ونقل ودفع پسم حمل بسته بندي، ، جداسازي، بي خطرسازي، جمع آورير مراحل دھا سماندپ وصحيح 

  .گردد اعمالبايست 

  :موارد زيرمي باشند پسماندھايي که درآزمايشگاه توليد مي شوند شامل    

   غير آلودهپسماندھاي عادي و .١

 وغيره ساير مايعات آلوده بدن ، کشتھاي ميکروبي و پسماندھاي عفوني مانندسرم .٢

  رسمپلروغيرهسرسوزن، تيغ اسکالپل، شيشه ھاي شکسته، س پسماندھاي تيزوبرنده مانند .٣

  )کيتھاي تشخيصي(پسماندھاي شيميايي شامل انواع موادومعرفھاي آزمايشگاھي .۴

  تشريحی و بافت شناسیپسماندھاي آسيب شناسي  .۵

  پسماندھاي پرتوزا  .۶

  دفع پسماندھای  .جداسازي نمود آزمايشگاھیرادر محل توليد ازپسماندھاي  غير آلودهبايد پسماندھاي عادي و -

  .مانند پسماندھای خانگی انجام می شود عادی و غيرآلوده  

  و   درکيسه ھاي مخصوص اتوکلاوبايد  وسايلي که پس ازسترون سازي دوباره واردچرخه کاري مي گردند -

  .ازوسايلي که پس ازسترون سازي دفع مي گردند، قرار داده شوند جدا  

  .طريقه بھداشتي دفع گردندوسپس به  شده اتوکلاو ابتدا آزمايشگاھي بايد عفونیكليه پسماندھاي  -

  بايد از  اتوکلاو جھت بررسي صحت عملکرددستگاھھاي فورواتوکلاو بايدعملکرد مطلوب  داشته باشند  -      

  . بايد موجود باشد  مربوطه و مستندات کنترل کيفیگردد  استفاده شيميايي وبيولوژيکانديکاتورھاي        

  دربايد  سرسوزن ھا، وسايل شيشه اي شکسته ، تيغ اسکالپل، نوک سمپلروغيرهمانند پسماندھاي تيز وبرنده  -      

  وسپس به طريقهشده  اتوکلاو  سه چھارم محفظه پرشد، زمانی کهوقرار گرفته )  Safety Box( ظروف ايمن   

  .گردند بھداشتي دفع    

  . حفاظتي لازم استفاده شود درموقع جمع آوري  ، حمل ونقل ودفع پسماندھا بايد از وسايل و پوششھا ي -

  وسايل استفاده از پسماندھا بايد با دست انجام پذيرد ، زيرا کيسه ھای تمامي مراحل جمع آوري وحمل ونقل  -

  سطل ھای محتوی کيسه ھای پسماند  .گردد پاره شدن كيسه ھا وترشح و پاشيدن مواد آلوده مي سبب مكانيكي

  .اری چرخدارجابجا شوند برای اجتناب از واژگونی بايد توسط گ

  حداقل به طبق برنامه زمانبندی مشخص و متناسب باميزان توليد پسماند بوده و دفع پسماندھا بايد جمع آوری و -

  .طورروزانه انجام پذيرد   
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  واکسيناسيون کارکنان  – ٧       

در حتمال مواجھه با آنھا که اقبل ازشــروع به کار، بايد ايمنی کارکنان دربرابرميـکروارگانيسمھايي  -

 وسوابق آن موجودارزيابی شده   HIVو   Cھپاتيت ،  Bھپاتيت  درمورد ويژه بهوجود دارد ، آزمايشگاه 

  . باشد

 Bآنتی بادی ھپاتيت موجود نبود ، ابتدا  Bبرای ھپاتيت  فردچنانچه سابقه مستند از انجام واکسيناسيون قبلی  -

ماه بعد از انجام  ٢-٣ شده وواکسيناسيون انجام  ، من نبودن فردگيری می شود ، در صورت اياندازه 

مورد ارزيابی قرار   B، مجددا  آنتی بادی ھپاتيت  واکسيناسيون جھت حصول اطمينان از موثر بودن برنامه

  .گيردمی 

از نظر مصونيت يا لزوم انجام واکسيناسيون در برابر ميکروارگانيسم ھای خاص مولد  بررسی کارکنان -

يشگاھھای تحقيقاتی مربوطه برای افرادی که در آزما.... يماری ھايی مثل ديفتری ، سرخک ، سرخجه وب

  .کنند الزامی است  کار می

 

دستورالعمل مندرج در( فضای آزمايشگاه  محيط و ملاحظات مربوط به ايمنی – ايمنی محيط آزمايشگاه –   ٨

  .رعايت گردد می بايست بطور کامل ) آزمايشگاه فضا و تاسيسات 
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  در آزمايشگاه ی ضدعفونی و شستشوھااز دستورالعملھايی نمونه 
  

 شكستن ظروف محتوي موادآلوده درموارد ريختن ويا نحوه ضد عفونیدستورالعمل 

o نفس خودرا تا زمان خروج از محل نگه داريد. 

o لباسھا و پوششھاي حفاظتي را بپوشيد.  

o دقيقه ١۵حداقل .(ھا ته نشست حاصل کنندمدتي صبر کنيد تا آئروسل(  

o محل رابا حوله کاغذي ويا تنزيب بپوشانيد.  

o به آرامي درمحل بريزيد را محلول ضدعفوني کننده مناسب.  

o نوع محلول بسته به.(مدتي صبر نمائيد(  

o  بوسيله پنس و يا فورسپس پارچه وقطعات شيشه را در داخل ظروف ايمن ) Safety Box  (قرار دھيد.  

o پس محل راتميز نموده ودر صورت لزوم مجددا با ماده ضدعفوني عمل فوق را تکرار نمائيدس .  

  

  وسايل آزمايشگاه ضدعفوني نمودن کف،سطوح ونحوه  دستورالعمل   

o  محلول سفيدکننده خانگي به شرط اينکه داراي کلرفعال   50/1جھت نظافت کف آزمايشگاه مي توان ازرقت

  .ي تجارتي استفاده نمودباشد، ويااز محلولھا% 5

o  محلول سفيدکننده خانگي به شرط اينکه داراي   10/1جھت ضدعفوني نمودن سطوح مي توان از ازرقت

  .ز محلولھاي تجارتي استفاده نموداباشد ويا% 5کلرفعال 

o خارج ھا به آنآزمايشگاه وياقبل ازارسال درداخل  ھاتعميرآنسرويس ياجھت ضدعفوني نمودن وسايل قبل از

  .ويامحلولھاي تجارتي استفاده نمود% 70مي توان ازمحلول الکل ، زآزمايشگاه ا

  

  ی لوازم شيشه ایشست و شو دستورالعمل نحوه 
o  به طور كامل شست و  لوله كشي معموليبايد بلافاصله بعد از استفاده از وسايل شيشه اي ، آنھا را با آب

  .شو داد

o  آلوده را قبل از شست و شو ، ضدعفوني نمود بديھي است كه بايد ھميشه در ابتدا وسايل .  

o در محلول آنھا با قرار دادن  بايد ، وسايل شيشه اي آغشته به سود موجود در سطح تركيبات قليائي

  .  شودو سپس چند مرتبه با آب لوله كشي و در انتھا با آب مقطر آب كشي   گرددخنثي % 5اسيدكلريدريك 
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o ولين بار مورد استفاده قرار مي گيرند ، بايد با شوينده ھا شست و شو داده وسايل شيشه اي نو كه براي ا

  . آبكشي شوند  لوله کشیشده و سپس با آب 

o ، آنھا را در  بايد جھت خنثي نمودن تركيبات قليائي كه در روي ظروف شيشه اي نو وجود دارد

با آب معمولي وآب مقطرآبكشي  به مدت چندين ساعت قرارداد و سپس آنھا را كاملاً % ١اسيدكلريدريك 

خنثي شدن مواد قليايي آزاد  و اطمينان از جھت كنترل  .نموده و جھت خشك شدن در فور قرار داد 

آب  PHو سپس قرار داده  شدهخنثي اتوكلاو  در آب مقطر را روي شيشه ، وسايل شيشه اي بر موجود

دوباره وسايل در محلول   بالا بودآب  PHاگر به علت وجود مواد قليائي ، .  کنيممی اندازه گيري را

  .  داده می شوداسيدكلريدريك قرار 

o  می اگر بعد از چند مرتبه عمل شست و شو وكنترل ، باز ھم مواد قليائي آزاد شده وجود داشت ، آن وسايل

  .  قرار نگيرنداستفاده شوند ومورد دور ريخته  بايست

  

  :شست و شوي وسايل شيشه اي با شوينده ھا 

  : د گردبه نكات زير توجه بايد موقع استفاده از شوينده ھا مانند مايع ظرفشويي جھت شست و شوي وسايل شيشه اي 

o  داده شودقرار  لوله کشیتمام وسايل شيشه اي به طور كامل در آب سرد . 

o کشيده شودآنھا برس به و كاملاً  شده سپس وسايل فوق در محلول شوينده قرار داده . 

o شودجاري كاملاً شست و شو  لوله کشیبا آب  سپس وسايل. 

o  ، در ھر سري آبكشي از آب . ( گردد سه مرتبه با آب مقطر آبكشي پس از شست و شو با آب لوله کشی

 )  شودمقطر تازه استفاده 

o گردندآب اضافي وسايل ، آنھا در فور خشك  به منظور گرفته شدن . 

o ي فلزي گذاشته و ته سبدھا چندين لايه كاغذ خشك كن وسايل شيشه اي را به طور وارونه داخل سبدھا

  .  می شود گذاشتهضخيم 

  : پت  روش شست و شوي پي  

  .پي پت ھا را به مدت يك شب در محلول تميز كننده قرار دھيد  -١

ترجيحاً آنھا را يك شب در آب قرار داده و سپس با آب . شست و شو دھيد لوله کشیسپس آنھا را كاملاً با آب  -٢

  .كنيد  یآبكشمقطر 

 اينحالتمي توان از وسايل مخصوصي كه جھت شست و شوي پي پت وجود دارد ، استفاده نمود كه در( 

 )  .  می شودو سپس دو يا سه مرتبه با آب مقطر داغ عمل شست و شو انجام  لوله کشیابتدا با آب 
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تناوب و به صورت پي در پي  خشك كردن پي پت ھا را با كشيدن و خالي كردن حجم كمي استون و ھوا به -٣

 ) . ايجاد حرارت مي نمايد ، استفاده نمود  که مي توان از وسايل پي پت خشك كن برقي. ( انجام دھيد 

 . قسمت بيروني پي پت ھا را با پارچه تميز خشك نمائيد  -۴

پي جھت ( جھت جلوگيري از شكستن پي پت ھا ، آنھا را در ظروف مخصوصي كه با اندازه ھاي مختلف  -۵

 . وجود دارد ، قرار دھيد ) پت ھايي با حجم ھاي مختلف 

ً زماني كه با آنھا . آبكشي نمائيد  لوله کشیفوراً بعد از استفاده از پي پت ھا ، بايد آنھا را با آب  مخصوصا

مايعات پروتئيني مانند خون كشيده شده باشد ، مي توان جھت تميز نمودن آنھا را در محلول غليظ 

اما بايد توجه نمود كه مدت زمان تماس با اين ماده خيلي كم باشد . قرار داد) سود سوزآور (سديم ھيدروكسيد 

 .د و ممكن است سبب ايجاد تغييراتي در حجم برداشتي گرددنچون مواد قليائي شيشه را حل مي ك

 . يدريك شسته شوند پي پت ھايي كه جھت تھيه رنگ مورد استفاده قرار مي گيرند ، بايد بلافاصله با اسيد كلر -۶

  . در صورت كشيدن مواد آلوده با اين وسايل ، بايد آنھا را بلافاصله در يك محلول ضدعفوني قرار داد 

گرم در صد و يا  ۵/٠گرم در ليتر و يا  ۵جھت ضدعفوني مي توان از محلول ھيپوكلريت سديم به ميزان ( 

  ) . شده باشد ، استفاده نمود  رقيق ١:١٠ھرگونه محلول سفيد كننده خانگي كه به نسبت 

  

  : ست و شوي پليت و لوله ھاي حاوي محيط ھاي كشت آلوده که مجددا واردچرخه کاري مي شوندش

بايد ابتدا اتوکلاونمود و سپس باقي مانده مواد موجود در آنھا را كاملاً شسته و بقيه مراحل شست و اين وسايل را 

  .ادامه داد ) شست و شو با شوينده ( در بالا شو را مانند روش ھاي ذكر شده 

بايد قبل از مراحل شست و شو ابتدا كاملاً  راكه به مواد آلوده آغشته شده اند بايد خاطر نشان نمود كه كليه وسايلي 

  . ضدعفوني ودرصورت لزوم سترون نمود 

  

  :روش ضد عفونی نمودن و استريل کردن وسايل شيشه ای 

تھيه شده با آب  ١٠/١با رقت ) حاوی کلر ( دقيقه در محلول سفيد کننده خانگی  ٣٠ه مدت کليه وسايل آلوده را حداقل ب

  معمولی قرار داده و سپس طبق دستورالعمل شستشو ، شسته و جھت اطمينان خاطر در فور با درجه حرارت

 OC تا ١٨٠ OC ١۶ساعت قرار می دھيم تا استريل گردند  ۴تا ٢بمدت  ٠.  

  

  :ل به روش صحيح اسيد شوي کردن وساي

 ٣وسايل يک روز در محلول فوق قرار می گيرند سپس . رقيق می نماييم  ٣/١نرمال را به نسبت  ١٢اسيد کلريدريک 

 .مرتبه با آب مقطر آب کشی می گردند 
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 اصول کلي حفاظت و پيشگيري از آلودگي کارکنان و محيط آزمايشگاه
 

ژيک با منشاء خون ، مايعات بدن وغيره وجود داشته و ھمچنين در محيط آن در آزمايشگاه انواع عوامل بيماريزاي بيولو

عفوني ، مواد راديواکتيو، مواد شيميائي ،جريان الکتريسيته ، وسايل مکانيکي، موادآتش زا ، مواد سرطان  عواملخطراتي مانند 

ي ميتواند سلامت را تھديد زا، پسماندھاي خطرناک وغيره موجود بوده که در صورت عدم رعايت صحيح اصول ايمن

 بنابراين اجراي برنامه ايمني داراي اھميت ويژه اي مي باشد.نمايد

در طراحي فضاي آزمايشگاه ، علاوه بر وسعت کاري، بررسي و تعيين تعداد و ابعاد تجھيزات ونيز نيروي کاري مورد نياز، به 

  .خطر سرايت عوامل بيماريزا را به اجتماع محدود نمايد اين موضوع بايد توجه نمودکه يک محيط کاري ايمن ايجاد شود که

کز تحقيقاتي، مراکز بھداشتي وغيره قرار دارند، در طراحي فضاھا اداخل بيمارستان، دانشگاه، مر در از آنجا که آزمايشگاھھا

اداري کاملا از بخشھاي فني بايد توجه گردد که به علت ورود و مراجعه بيمار، دانشجو، محقق وغيره به آزمايشگاه بايد بخشھاي 

ھمچنين بايد محل .آزمايشگاه مجزا بوده و افراد براي دسترسي به اين نواحي ، مجبور نباشند که از بخشھاي ديگر عبور نمايند

پذيرش و نمونه گيري در فضائي کاملا مجزا در نظرگرفته شده و فضاي آبدارخانه نيز با فاصله مناسب از قسمتھاي فني 

 .  قرار داشته باشدآزمايشگاه 

  :اصل مھم 

ويا  HIVبايد کارکناني که در سيستم بھداشتي درماني کار مي کنند ، فرض نمايند که تمامي نمونه ھاي بيماران آلوده به ويروس 

  .ديگر عوامل بيماريزا با منشا خوني ھستند

  :استعمال دخانيات 

  اين مواد . ممنوع مي باشد ) ، پيپ وغيرهسيگار(در تمامي بخش ھاي فني آزمايشگاه استعمال دخانيات 

ھمچنين انتقال آنھا از ميز كار به دھان . مي توانند عامل مھمي جھت ايجاد آتش سوزي در ارتباط با حلال ھاي قابل اشتعال باشند 

  . مي تواند به عنوان مخزني جھت انتقال ميكروارگانيسم ھا و توكسين ھا عمل نمايد 

  :تماس دست 

ھمچنين بايد از فرو بردن قلم دردھان، جويدن ناخن .س دست با صورت، چشم، گوش، بيني وغيره خودداري کردبايداز تما

  . ونيزآدامس خودداري نمود

    

  :خوردن غذا ، آشاميدني ھا و غيره 

ا انجام ساير از غذا خوردن ، آشاميدن و ي) ھائي که پوشيدن روپوش الزامي است مکان(بايد در تمام بخش ھاي فني آزمايشگاه 

  .اعمالي كه سبب تماس دست با دھان مي گردد ، اجتناب نمود 

كه  اين مواد. مي تواند حامل بسياري از عوامل بيماري زا باشد....) خون ، ادرار ، مدفوع ، خلط و ( نمونه ھاي آزمايشگاھي 

ي آزمايشگاه نگھداري مي شوند ، به روزانه دربخش ھاي مختلف آزمايشگاه ھاجابجا مي گردند و بعضي مواقع دريخچال ھا

  .عنوان يك منبع مھم آلودگي غذا و آشاميدني ھا تلقي مي گردند 

  .بھيچ وجه نبايد مواد غذائي را در يخچال بخش ھاي مختلف آزمايشگاه نگھداري نمود  
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مطمئن شد كه مواد غذائي با  تنھا با اين روش مي توان. بايد يخچال ھاي مخصوص مواد غذائي را در فضاي آبدارخانه قرار داد

  .نمونه ھاي آزمايشگاھي در يك يخچال نگھداري نمي شوند 

  : استفاده از دستكش 

  بايد ھميشه دستكش در اندازه ھاي متفاوت و از مواد مناسب و مرغوب ، در تمام بخشھاي فني در دسترس باشد

دستكش ھايي كه از جنس لاتكس يا وينيل . ايجاد مي نمايند دستكش ھايي از جنس لاتكس ، نيتريل و يا وينيل ، محافظت كافي را

  .نازك تھيه شده باشند ، محافظت كافي را در مقابل سوراخ شدن بوسيله وسايل تيز ، ايجاد نمي نمايند 

  .دستكش ھا بايد در اندازه ھاي تا مچ ، آرنج و شانه در دسترس باشند 

مگر اينکه آسيبي درآنھا ايجاد .(د بلكه بايد بعد از اتمام كار اين عمل را انجام دادنبايد دستكش ھا را ھنگام انجام كار تعويض نمو

كاركنان آزمايشگاه بايد اقدامات حفاظتي لازم را جھت جلوگيري از آلودگي محيط و پوست در مورد دستكش ھاي آلوده ) . گردد 

  .انجام دھند 

 :نمود ، شامل جھت اھداف مختلف بايد از دستكش ھاي متفاوتي استفاده 

دستكش ھاي لاستيكي يا چرمي كه درھنگام كارھاي سنگين ، سرو كار داشتن با وسايل داغ و يا ھنگام خالي كردن محفظه  •

 .ھاي محتوي مواد خطرناك استفاده مي شود 

 .دستكش ھاي خانگي که جھت تميز نمودن ، شستن وسايل شيشه اي و ضد عفوني كردن مورد استفاده قرار مي گيرد •

 .که در مواقع كار با خون ، مواد خطرناك وغيره استفاده مي شود) لاتكس (دستكش ھاي جراحي  •

اين گونه دستکشھا ھيچگونه نقش (دستكش ھاي پلاستيكي يكبارمصرف که در مواقع اضطراري مورد استفاده قرارمي گيرد  •

 ) .حفاظتي را درمقابل ميکرو ارگانيسمھا ايجاد نمي کنند

  

اگر . د شسته شده و مجدداً مورد استفاده قرارگيرند ، زيرا ازكيفيت و ميزان نقش حفاظتي آنھا كاسته    مي شوددستكش ھا نباي

دستكش ھا جھت استفاده مجدد با مواد شوينده و يا مواد ضدعفوني کننده شسته شوند، ممكن است مواد شوينده سبب افزايش نفوذ 

ً سبب . مواد ضدعفوني باعث خراب شدن دستكش ھا گردند مايعات از طريق سوراخ ھاي نامرئي شده و يا حلال ھاي آلي سريعا

  .آسيب ديدن دستكش ھاي لاتكس گرديده و بعضي از حلال ھا،دستكش ھاي وينيلي را حل مي نمايند 

وده و يا مي توان دستكش ھايي مانند دستكش ھاي لاستيكي خانگي را كه استفاده عمومي داشته و ممكن است در تماس با خون ب

جھت تميز كردن و آلودگي زدايي بكار بروند ، ضدعفوني و مجدداً استفاده نمود اما اگر بريدگي ، سوراخ يا بد رنگي در آنھا 

  .مشاھده گرديد ، بايد دور انداخته شوند 

  .دستكش ھا را بايد بعد از پوشيدن و قبل از كار از نظر نقايص مرئي بررسي نمود 

وجود ) مثل كار در بخش اورژانس ( ھنگام اتوپسي و يا زمانيكه امكان آلودگي با خون و مايعات بدن  پوشيدن دو جفت دستكش

بررسي ھا نشان داده كه آلودگي پوست در زمان استفاده از دو دستكش كمتر از زمان استفاده از يك .دارد ، توصيه مي گردد

ي از دو دستكش استفاده كنند كه در اين حالت ميزان سوراخ شدن ھمچنين جراحان بايد ھنگام جراح. دستكش اتفاق افتاده است 

دستكش داخلي كمتر از ميزان سوراخ شدن ھنگام استفاده از يك دستكش است به ھرحال ھنگام استفاده از دو دستكش نيز بايد 

  .حفاظت فيزيكي كافي را در مقابل سوراخ شدن اتفاقي آنھا بوسيله وسايل تيز مدنظر داشت 
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افراد ممكن است به لاتكس % ١٧تا  ۶يشتر كاركنان آزمايشگاه از دستكش ھاي لاتكس استفاده مي كنند ولي حدود گرچه ب

حساسيت داشته باشند كه درماتيت ھاي تماسي آلرژيك در نتيجه وجود مواد شيميائي موجود در طي مراحل توليد لاتكس يا مواد 

ھاي نخي و يا دستكش ھاي بدون مواد شيميائي معمولاً از بروز درماتيت ھاي استفاده از دستكش . ديگر دستكش ھا ديده مي شود

جھت جلوگيري از تماس با پروتئين ھاي لاتكس بايد از دستکش ھاي حاوي پروتئين کم ، دستکش ھاي .آلرژيك جلوگيري مي کند

  .فاده نمودبدون پودر و يا دستکش ھاي ساخته شده از جنس نيتريل ، پلي اتيلن ويا مواد ديگر است

  : استفاده  از دستكش در موارد زير الزامي است 

ھنگام نمونه گيري ، نقل و انتقال نمونه ھا و انجام مراحل آزمايش و ھمچنين زماني كه دست ھا با مواد آلوده ، سطوح آلوده و يا 

آمنيوتيك، مايع نخاع ، ترشحات واژن ،  وسايل آلوده در تماس ھستند و نيز در موارد تماس با بافت ، خون ، سرم ، پلاسما ، مايع

مايع مني ، مايع حاصل از شست و شوي برنش ، مايع سينوويال ، جنب ، پريتوان ، پريكارد ، شير پستان و يا ديگر مايعات بدن 

  .       كه ممكن است با خون آلوده شوند ، بايد از دستكش استفاده نمود 

بايد در موارد تماس با نواحي از بدن بيمار كه به  Center for Disease Control & Prevention)  ( CDC طبق توصيه

در مواقع تماس با مخاط و يا فعاليت ھاي آزمايشگاھي، استفاده از .طور طبيعي استريل ھستند ، از دستكش استريل استفاده نمود

  .تعويض گردند  ھمچنين در فواصل تماس با بيمارجديد بايد دستكش ھا.دستكش استريل ضرورتي ندارد

  : عدم قرار دادن درپوش سرسوزن روي آن 

به ھيچوجه نبايد بوسيله دست  ، سوزن ھاي استفاده شده از سرنگ يکبار مصرف جدا گردد ويا درپوش سرسوزن روي آن قرار 

مواقعي که ناگزير به انجام اين کار شديد ، بايد در پوش را روي يک سطح قرار داده وبا کمک يک دست اين کار را انجام در .گيرد

  .  دھيد

  :برداشت مايعات با پي پت 

ت ، وسايل متفاوتي جھ در اين مورد در رابطه با اھداف مختلف. ھرگز عمل برداشت مايعات با پي پت را بوسيله دھان انجام ندھيد

  .برداشت مايعات بوسيله پي پت وجود دارد 

  .ھمچنين نبايد قطرات انتھائي نمونه با فشار زياد خارج شود زيرا ممكن است باعث ايجاد قطرات بسيار ريز يا آئروسل گردد 

 : شست و شوي دست 

ً صابون مايعترج(مھمترين اقدام پيشگيرانه و ايمني ، شست و شوي مكرر دست مي باشد كه بايد ھميشه صابون  و مواد ) يحا

  . ضدعفوني كننده جھت تميز نمودن پوست در دسترس كاركنان قرار گيرد 

  :شست وشوي دستھا در موارد زير الزامي است 

فوراً بعد از تماس اتفاقي پوست با خون ، مايعات بدن و يا بافت ھا بايد دست ھا يا ديگر نواحي پوست كاملاً   ضدعفوني و  •

ر تماسي با مواد آلوده از طريق پاره شدن دستكش ھا بوجود آيد ، بايد بلافاصله دستكش ھا را بيرون آورد و اگ. شسته شوند 

 . دست ھا را كاملاً شست  

 قبل و بعد از تماس با بيماران و يا تماس با نمونه ھاي آزمايشگاھي  •

 بعد از اتمام كار و قبل از ترك آزمايشگاه  •

 .يا قبل از آنكه دستكش جديدي پوشيده شود بعد از در آوردن دستكش ھا و  •
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بايد قبل از خوردن ، آشاميدن ، سيگاركشيدن ، آرايش كردن ، تعويض لنزھاي تماسي چشمي و قبل و بعد از توالت رفتن دست ھا 

ست و ھمچنين قبل از ھر گونه فعاليتي كه در آن دست با مخاط چشم ھا يا خراش ھاي پوست در تماس کامل است، ش. را شست 

. بھر حال استفاده از ھر ماده شوينده استانداردي قابل قبول  مي باشد . مي گردد شوي دست با آب جاري و صابون توصيه

  درمناطقي كه  دسترسي به آب امــــكان پذير نيست ،      

ميزکرده و سپس آنھا را با كف ت مي توان دست ھا را با دستمال كاغذي.مي توان از ژل ھايامايعات داراي پايه الکل استفاده نمود

استفاده از يك .نبايد از محصولات صابوني كه ممكن است سلامت پوست را به خطر بيندازد ، استفاده نمود.ھاي تميز كننده شست 

  . كرم دست مرطوب كننده ، ممكن است التھاب پوست را كه بوسيله شست و شوي مكرر دست ايجاد شده ، كاھش دھد 

  . با پانسمان غير قابل نفوذ به آب پوشانده شوند) اگزما(ود كه بريدگي ھا، زخم ھا و جراحات پوستي بايد توجه نم   

 :  شست وشوي چشم 

ً در بخش ھايي كه اسيد ، مواد سوزاننده ، مواد خورنده و يا ديگر مواد شيميايي مورد استفاده قرار مي گيرند،  بايد مخصوصا

علاوه بر واحدھاي ثابتي كه اقدامات درماني فوري را فراھم . شوي چشم در نظر گرفت جايگاه و محل ثابتي را جھت شست و 

عملكرد اين وسايل را بايد ھر ھفته . نمايند، ممكن است از سيستم شست و شوي چشم كه قابل حمل نيز ميباشد ، استفاده نمود مي

بايد بطور مرتب محتويات اين وسايل را از نظر ھمچنين .بررسي نمود تا از كاركرد صحيح آنھا و پاشيدن آب مطمئن شويم

 . خلوص شيميايي و بيولوژيكي بررسي نمود 

 :محافظت از چشم و صورت 

بايد در مواقع كار با مواد سمي ، مواد سوزاننده ، مواد خطرناك شيميايي و بيولوژي و يا ھنگامي كه امكان ترشح و يا پاشيدن 

و يا ماسك ھاي چشم و ) حفاظ دار (از عينك ھاي حفاظتي ..... ز ھنگام تخليه اتوكلاو و خون و يا مايعات بدن وجود داشته و ني

  .صورت استفاده نمود 

ً ھنگام كار با مواد شيميايي خطرناك نسبت به عينك ھاي حفاظتي كه روي عينك ھاي  استفاده از عينك ھاي حفاظ دار مخصوصا

  .معمولي قرار مي گيرد ، ترجيح داده مي شود 

و تمام صورت و گردن را مي ) مانند ماسك ھاي جوشكاران ( فاده از ماسك ھا و حفاظ ھايي كه از جنس پلاستيك شفاف بوده است

اين ماسکھا جھت استفاده طولاني مدت مانند اتوپسي نيز مناسب بوده و به راحتي آلودگي زدايي مي .پوشاند ، توصيه مي گردد 

  . گردند

ً لنزھاي  بنابراين . مي توانند حلال ھا و بخار حاصل از مواد را به خود جذب نمايند ) soft(نوع نرم لنزھاي چشم مخصوصا

  استفاده از آنھا در اين موارد خطرناك مي باشد ، لنزھاي تماسي باعث تجمع مواد فوق در محل قرنيه شده 

بايد به . مي نمايد  خارج ت وشو از چشمو در عين حال مانع خروج اشك مي گردند ، در حاليكه اشك ، مواد فوق را بوسيله شس

كاركنان سفارش نمود كه در اين گونه بخش ھا ، لــنزھاي تماسي را بكار نبرند مگر اينكه ازعينك ھاي حفاظ دار و يا ماسك ھاي 

  .صورت استفاده كنند 
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  : لباس كاركنان 

س بايد تميزو مرتب بوده و ازكيفيت مناسبي برخوردار اين لبا. معمولاكًارفرما پوشش مشخصي را براي کاركنان درنظرمي گيرد 

اين لباس ھا که جھت محافظت از آلودگي و کثيف شدن ديگر لباسھا پوشيده مي شوند، شامل گان ھا ، کت ھاي آزمايشگاھي .باشد

  .  ، پيش بند ، شنل ويا لباس ھاي مشابه مي باشد

از يك روپوش آستين بلند كه جلوي آن كاملاً بسته شود و يا يك كت  ھنگام كار در آزمايشگاه ھمه كاركنان فني بايد حداقل

  .آزمايشگاھي بلند با آستين ھاي بلند كه سر آستين آن كاملاً بسته باشد ، استفاده نمايند 

يا در مواقعي كه مواد بسيار خطرناك و آلوده مورد استفاده قرارمي گيرند ، مي توان از پيش بندھاي پلاستيكي يكبار مصرف 

روپوش يكبار مصرف غير قابل نفوذ به مايعات نيزاستفاده نمود كه حفاظت كافي را در مقابل ترشح خون و مواد شيميايي ايجاد 

  . در مواقع استفاده از اين پيش بندھا ، مي توان از محافظ ھاي آستين دار جھت حفاظت بازو استفاده نمود. كند

ً حضور د بايد در . بايد روپوش را از تن خارج نمود) آبدارخانه ( ر محل ھاي عمومي ھنگام ترك محل ھاي فني و مخصوصا

اگر اين لباس ھا با مواد خطرناك آلوده شوند . فواصل زماني مناسب روپوش ھا را تعويض نمود تا از پاكيزگي آنھا مطمئن بشويم

  . ، بايد بلافاصله تعويض گردند

بايد در كيسه ھاي مشخص و مناسب كه غير قابل نفوذ باشند ، قرارداد و سپس در  را.... كت ھاي آزمايشگاھي آلوده ، گان ھا و 

بايد پوشش ھاي يكبار مصرف بعد از استفاده طبق . حرارت مناسب و مدت زمان كافي شست تا از عدم آلودگي آنھا مطمئن شويم 

  . مقررات دور ريخته شوند 

   .)عدم انتقال به منزل ويا خشک شوئي(ه خارج نمود نبايد اين گونه لباس ھا را جھت شستشو از آزمايشگا

  . بايد لباس ھاي بيروني در قفسه ھاي شخصي مخصوص در بيرون از نواحي فني آزمايشگاه قرار داده شوند  

در مواردي که کارکنان وظايفي .بايد توجه نمود كه استفاده از روپوش آزمايشگاھي جھت نمونه گيري و خونگيري الزامي است 

ممكن است بر حسب مورد، نياز به پوشيدن كت ، ) مواقعي كه با بيماران سروكار دارند ( در خارج آزمايشگاه بعھده دارند  را

  .روپوش آزمايشگاھي وغيره داشته باشند 

  

  :برنامه بھداشت و واکسيناسيون کارکنان 

جھت (دمايکوباکتريوم توبرکولوزيس ،تست پوستي درمور Bبايدبرنامه واکسيناسيون، به خصوص درموردبيماري ھپاتيت

  و معاينات و آزمــــايشھاي دوره اي جھت کـــارکنان در نظر ) کارکناني که با اين ارگانيسم کار مي کنند

به دستورالعمل (ھمچنين خانمھاي حامله و افرادمبتلا به نقص سيستم ايمني نبايد در بخشھاي خيلي خطرناک کار کنند . گرفته شود

  ) . ن وبھداشت مراجعه شودواکسيناسيو

  كفش ھا 

ھرگاه كه احتمال ريختن مواد وجود دارد، بايد روكش ھاي . كفش بايد راحت و داراي كف لاستيكي باشد و تمام پا را بپوشاند 

ا مواد نبايد از كفش ھاي پارچه اي استفاده نمود زير. يكبار مصرفي كه در مقابل نفوذ مايعات ، مقاوم مي باشند ، پوشيده شود 

  . شيميايي يامايعات عفوني و آلوده را به خود جذب مي نمايد 

  .استفاده از کفش ھائي ازجنس مواد غير قابل نفوذ به مايعات مانند چرم ويا مواد مصنوعي ، توصيه مي گردد 
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  :مو  

ا با مواد و سطوح آلوده و نيز اين عمل جھت جلوگيري از تماس آنھ. بايد موھا در پشت سر جمع شده و روي شانه رھا نشده باشند

  . پيشگيري از پراكنده كردن ارگانيسم ھا در داخل محيط ھاي كاري مي باشد 

ھمچنين بايد دقت نمود كه موھا با وسايل در حال حركت مانند سانتريفوژ يا ميكروتوم تماس نداشته باشد بايد دراين موارد از 

  .ه نمودپوشش ھاي يكبار مصرف جھت پوشاندن موھا استفاد

  :استفاده از جواھرات و زينت آلات 

چون . استفاده نمود) در مواردي که مغاير با اصول ايمني و بھداشت نباشد( نبايد از جواھرات و زينت آلات به جز حلقه ازدواج 

  .ممكن است به وسايل گيركرده و يا داخل مواد آلوده آويزان شوند

  .نوع مي باشد آرايش كردن نيز در محيط فني آزمايشگاه مم

  :  ريش 

داشتن ريش بلند خطرناك است . تمام اقدامات حفاظتي ذكر شده در مورد مو ، بايد در مورد ريش آقايان نيز در نظر گرفته شود

در اين موارد . در ضمن مي تواند به عنوان يك منبع مھم آلودگي باشد. زيرا ممكن است در داخل وسايل درحال حركت  گير كند 

ھمچنين ريش بلند مي تواند بعنوان يك مشكل مھم در استفاده .  پوشش ھاي يكبار مصرف جھت پوشاندن ريش استفاده نمودبايد از 

  .کمک تنفسي مطرح شود  از دستگاه ھاي

  

  :وسايل تيز و برنده 

بايد در . ياط را بكار بستبايد در مواقع كار با وسايل تيز و برنده شامل سوزن ھا ، اسكالپل ، شيشه ھاي شكسته نھايت دقت و احت

مانند فورسپس ھايي که تيغه اسكالپل را برداشته و يا ( صورت امكان تمام  وسايل تيز را  با استفاده  از روش ھاي مكانيكي  

  .  جابجا  نمود) وسايلي كه سوزن و اكوتينر را بر مي دارد 

بايد فوراً وسايل تيز را در محفظه ھاي مقاوم مخصوص  .نبايد سوزن ھاي استفاده شده، قيچي وبريده ، خم و يا شكسته شود

 ً قرار داد و آن محفظه ھا را نيز قبل از اينكه بطور كامل پرشوند، مطابق بر اصول صحيح Safety Box) (ظروف ايمني  ترجيحا

  )  به دستورالعمل دفع صحيح مواد آلوده مراجعه شود. (دفع نمود 

 :وسايل و دستگاه ھاي كمك تنفسي 

د وسايل كمك تنفسي مناسب در دسترس كاركنان باشد تا آنھا را در مقابل تنفس مواد آلوده ، گرد و غبار مضر ، ميكروارگانيسم باي

ھا ، گازھا و بخار مضر حفاظت كند ، مخصوصاً در مواردي كه كنترل فني مناسبي براي جلوگيري از ورود اين مواد خطرناك 

  .ده و يا اينكه نمي توان وجود اين مواد خطرناك را بوسيله حواس درك نمود انجام نشده و يا اقدامات كافي نبو

ونيز وسايل پيشرفته اي مانند وسايل كمك .....در موارد ضروري وسايل مختلفي مانند ماسك ھاي گردوغبار ، ماسك ھاي گاز ، 

  . تنفسي با ذخيره ھواي زياد ، ممكن است مورد استفاده قرار گيرد 

انند از اين وسايل استفاده كنند كه از نظر وضعيت جسماني قادر به تنفس بوسيله وسايل مزبور بوده و در اين زمينه افرادي مي تو

  . آموزش ھاي لازم را ديده باشند 
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باشد و يا نتوان وجود اين %  ۵/١٩در مواردي كه ماھيت ماده خطرناك از نظر تنفسي مشخص نبوده و يا مقدار اكسيژن کمتر از

طرناك را بوسيله حواس درك نمود ، بايد از وسايل تنفسي مجھز به کپسول اکسيژن  با  فشار مثبت استفاده شودکه در اين مواد خ

 . گونه وسايل ارتباط تنفسي با فضاي بيرون قطع مي شود

ه دھان در بايد وسايل تنفسي مانند كيسه ھاي مخصوص احياء و نيز كيسه ھاي پلاستيكي يكبار مصرف مخصوص تنفس دھان ب

  . مناطقي كه ممكن است نياز به احياء باشد ، نگھداري و در دسترس قرار گيرد 

در موارد كاربرد روش ھاي حفاظتي تنفسي ، بايد منطبق بر استانداردھاي موجود ، انتخاب وسايل ، روش استفاده  تميز كردن و 

  .رت مكتوب در دسترس بوده و نگھداري شود نگھداري ، ارزيابي كارآيي و آموزش ھاي لازم در اين زمينه به صو

  : دوش اضطراري 

بايد در آزمايشگاه دوش ھاي اضطراري ، در محل ھاي مناسب نصب شوند ، مخصوصاً در بخش ھايي از آزمايشگاه كه از مواد 

حتي الامكان درجه . تعداد اين دوش ھا بستگي به وسعت كاري و فضاي آزمايشگاه دارد . شيميايي سوزاننده استفاده مي شود 

  . حرارت آب مورد استفاده در دوش ھا معتدل باشد 

به علت استفاده كم از چنين فاضلاب ھايي ، مي . ھمچنين عملكرد دوشھا و سيستم  فاضلاب آنھا  بايد بطور متناوب بررسي شود 

  .ودتوان مقدار كمي روغن معدني در آن ريخت و طبق برنامه اي منظم آب را با فشار وارد نم

  نکات ايمني ھنگام كار با وسايل شيشه اي

  :  موارد ايمني زير را ھنگام کار با وسايل شيشه اي رعايت نماييد

 .ظروف شيشه اي شكسته يا ترك خورده را دور بريزيد •

 .ھرگزدرظروف شيشه اي را با قدرت و فشار باز نكنيد ، درھايي كه چسبيده يا فرو رفته اند ، بايد بريده شوند •

 .قبل از شستشو ، وسايل شيشه اي آلوده را ضدعفوني نمود بايد •

 .بايد قطعات شكسته و يا دور ريختني را در يك محفظه مخصوص و مقاوم قرار داد  •

 .ظروف شيشه اي داغ را بايد با دستكش ھاي مقاوم به حرارت جابجا نمود •

 .وسايل شيشه اي شكسته شده را فقط با روش ھاي مكانيكي جابجا نمائيد •

 .تي الامكان از ملزومات آزمايشگاھي يكبار مصرف استفاده نمائيد ح •

  : رعايت موارد ايمني در ھنگام كار با سانتريفوژ 

  .بايد حتي الامكان سانتريفوژ در ھنگام كار، حداقل ميزان آئروسل را ايجاد كند : آئروسل ھا 

 . كه در آن كاملاً بسته شده باشدھنگام روشن كردن سانتريفوژ مطمئن باشيد : استفاده از سانتريفوژ 

و يا مايعات قابل اشتعال كه درپوش نداشته باشد، .... از سانتريفوژ نمودن لوله ھاي حاوي نمونه خون ، ادرار ، خلط :  آلودگي 

ه ايجاد در ھنگام سانتريفوژ يك سيستم خلاء ايجاد مي شود كه باعث تبخير مايعات مي گرددكه مي تواند منجرب.خودداري نمائيد

 .ذرات آئروسل از مواد آلوده شده و ياسبب انفجار مايعات قابل اشتعال گردد 

ھمه كشت ھا و يا نمونه ھايي كه در آنھا احتمال ايجاد آئروسل ھاي عفوني وجود دارد ، بايد در لوله ھاي : عوامل عفوني  

 .محكم سانتريفوژ گردد  مخصوص سانتريفوژ كه كاملاً دربسته باشد و در محفظه ھايي با در كاملاً 

 .و يا مواد مناسب ديگر ضدعفوني شود  ١٠/١بايد سانتريفوژ بطور مرتب با محلول ھيپوكلريت سديم با رقت: تميز كردن 
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روتورھاي متعادل نشده در .ھنگامي كه باسانتريفوژكارمي كنيد  بايد مطمئن شويدكه سيستم تعادلي آن درست باشد :طراز نمودن 

  .ارتعاش مي كنند چرخش ايجاد 

. دقيقه صبر نمائيد ٣٠در صورت شکستگي و يا مشکوک شدن به شکستن لوله در سانتريفوژ، بايد موتور خاموش  شده وبه مدت 

دقيقه صبر نموده  ٣٠اگر بعد از خاموش شدن سانتريفوژ متوجه شکستگي لوله شديد ، بايد بلافاصله درآن را بسته و به مدت 

مطابق دستورالعمل  چگونگي حفاظت در مواقع شکستن ظروف .( نمودن و ضدعفوني کردن محل نماييدوسپس اقدام به تميز 

  ). حاوي مواد آلوده و يا ريختن مواد آلوده

  ) :Microtom(و ميكروتوم )  Cryostat(كرايوستات           

  ست باعث بريدگي پوست وسايل فوق جزء وسايل خطرناك مي باشند كه داراي تيغه برنده اي ھستند كه ممكن ا

تفاوت اصلي اين دو وسيله آن است كه در ميكروتوم ، بافت ھايي مورد برش قرار مي گيرند كه در پارافين غوطه ور شده .گردد 

و عموماً آلوده كننده نيستند ، اما كرايوستات يك وسيله بسيار خطرناك است چون بافت مورد استفاده منجمد بوده و ثابت نمي گردد 

دو نوع حادثه قابل . ي تواند محتوي عوامل آلوده باشد كه بايد توصيه ھاي ايمني زير را در مواقع كار با آنھا به كار بست و م

  :پيشگيري شامل 

  .صدمات مكانيكي ممكن است مشاھده گردد  -٢عفونت و  -١ 

  :كنترل عفونت       

  .             محلول ضد عفوني كننده مناسب قرارداده شودگيره نگه دارنده بلوك و برس بايد جھت آلودگي زدايي در     •

 .ضدعفوني گردد % ٧٠بايد بعد از اتمام كار با كرايوستات ، دستگاه به دفعات با الكل     •

بايد حداقل ھفته اي يكبار يخ دستگاه آب گردد و اگر انتظار مي رود كه بافت با باكتري مايكو باكتريوم آلوده باشد بلافاصله     •

 )مطابق دستورالعمل ضدعفوني نمودن(دستگاه با يك ماده موثر بر عليه عامل توبركولوز ضدعفوني گردد 

استفاده از .سر و كار داريم ، بكار گرفته شود  Creutzfeld-Jakobبايد اقدامات حفاظتي شديدي در مواقعي كه با عامل  •

 )مطابق دستورالعمل ضدعفوني نمودن.(ود جھت آلودگي زدايي توصيه مي ش) سود سوزآور( ھيدروكسيد سديم 

 .بايد از دستكش و ساير وسايل حفاظتي مناسب استفاده نمود  •

 .بايد ھنگام برش ، دريچه دستگاه بسته باشد  •

  .بايد مدارك مربوط به روش ھاي آلودگي زدايي موجود بوده و سوابق مربوط به آن نگھداري شود  •

  :صدمات مکانيکي     

 : ت استفاده از تيغه خطرناك مي باشند ، لذا بايد توصيه ھاي زير را ھنگام كار با تيغه بكار بست وسايل فوق به عل 

    .ھرگز تيغه را بدون محافظ رھا نكنيد 

 . تيغه ھاي يكبار مصرف را در محفظه مقاوم مخصوص وسايل برنده قرار دھيد

در اين ھنگام دسته آن   بايد قفل . ه را با محافظ انگشتان بپوشانيدا گر بدون برداشتن تيغه ، نمونه ھا را تعويض مي نمائيد ، تيغ

  . شده باشد 
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  :سطوح  

سقف ، ديوار ، كف و سطوح ميزھاي آزمايشگاه بايد غيرقابل نفوذ بوده و بايد سطوح ميزھا را فوراً بعد از آلودگي با نمونه يا بعد 

گرم درصد و يا ھرگونه محلول  ۵/٠گرم در ليتريا ۵د ھيپوكلريت سديم با رقت از اتمام كار روزانه با مواد ضدعفوني كننده مانن

  . ، ضدعفوني نمود ) باشند% ۵به شرط اينکه داراي کلر فعال (رقيق شده باشد  ١٠/١سفيد كننده خانگي كه به نسبت 

  : نگھداري مواد خطرناك       

يا رنگ ھاي داراي خواص سمي را در قفسه يا محفظه ھاي عايق از نظر و ...) اسيدھا ، بازھا و (بايد معرف ھا ، مواد شيميائي 

بايد مايعات خطرناك مانند اسيدھا يا .چيدمان محلولھاي فوق نبايد بر اساس حروف الفبا انجام گيرد.خارج شدن بخار قرار داد 

  .گ بايد نزديك زمين باشد ذخيره سازي محفظه ھاي بزر.قلياھا در قفسه ھايي با ارتفاع زير سطح چشمي ذخيره شوند 

 Material Safety Data  نگھداري مواد خطرناک بايد مطابق با اطلاعات موجود دربرگه شناسائي ايمني مواد شيميائي يا(

Sheet =MSDS    باشد.(                                                 

  :  ضدعفوني كردن وسايل آزمايشگاھي            

بايد بطور مرتب تميز شده و نيز بطور متناوب منطبق بر برنامه زمانبندي كه .... ، فريزرھا ، بن ماري ، سانتريفوژ و  يخچال ھا

ً در مواردي كه آلودگي مھمي به وجود آيد بايد فوراً اين . بوسيله مسئول آزمايشگاه تعيين مي گردد ، ضدعفوني گردند مخصوصا

  . عمل انجام شود 

  .ردن آزمايشگاه و وسايل بايد دستكش ، گان و لباس ھاي حفاظتي مناسب پوشيده شود در ھنگام تميز ك

وسايل و تجھيزات بايد قبل از انتقال به بيرون از مرکزجھت تعمير و يا تعمير در داخل مرکز با مواد ضدعفوني کننده : نکته مھم  

  .مناسب، ضدعفوني گردند

  

  : روش ھاي جدا سازي بيماران  

با بيماران تماس داريد ، بايد كاركنان آزمايشگاه با مشورت كميته كنترل عفونت ، روش ھاي جداسازي بيماران را كه  ھنگامي كه

  .بوسيله بيمارستان تعيين شده ، مورد توجه قرار داده و رعايت موارد ايمني را بنمايند 

  :مشخص نمودن وسايل و نواحي تميز و آلوده 

  صفـــحه كليد ويدئو ، صفحه كليد كامپيوتر و ديــــگر وسايلي كه در تماس با دست ھمه تلفن ھا ، دستگيره در ، 

در اين موارد ممكن است لازم باشد كه برچسب ھشداردھنده بر روي آنھا نصب شود و بايد تمام . ھستند ، ممكن است آلوده باشند

  . رد روش ھاي لازم جھت جلوگيري از آلودگي وسايل فوق مورد استفاده قرار گي

اشخاصي كه در اين مناطق با دست ھاي بدون دستكش و با اين وسايل در تماس مي باشند بايد دستكش بپوشند و يا دستھايشان را 

  . بعد از تماس با اين وسايل بشويند 

ً ھنگامي كه از تلفن و وسايل مشابه ديگر ، استفاده    حتي الامكان بايد از تماس دست با صورت مخصوصا

  . بايد كاركنان نواحي فني قبل از تماس با وسايل فوق دستكش ھا را بيرون بياورند. ودداري نمود مي گردد خ

  .ھمچنين مي توان از پوشش ھاي پلاستيكي جھت صفحه كليد كامپيوتر ، تلفن ھا وغيره، در مواقع آلودگي ھاي مھم استفاده نمود 
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 :راھھاي خروج 

نبايد زباله ھا ، وسايل ذخيره ، لوازم يا مبلمان غير قابل استفاده را در راھھاي . ود باشندبھيچوجه نبايد خروجي ھا و راھروھا مسد

  . نبايد درھاي خروجي نيز مسدود يا قفل شده باشند . خروجي و راھروھا قرار داد

اختمان نيز بايد راھھاي منتھي به س.بايد وسايل آتش نشاني،پتوھا، دوش ھاي اضطراري وغيره در معرض ديد ودر دسترس باشد 

  . باز باشد

  :ورود کودکان  

  .سال سن به محل ھاي فني آزمايشگاه وارد شوند ١۶کودکان و افراد زير  بھيچوجه نبايد

 کمکھاي اوليه 

 . جعبه كمك ھاي اوليه ونيز مکاني جھت ارائه کمکھاي اوليه در آزمايشگاه وجود داشته باشد بايد  

 

 :وسايل شخصي كاركنان  

وسايل شخصي مانند كيف پول ، كت ، پوتين يا چكمه ، ليوان چاي و قھوه ، زيرپيراھني ، غذاھاي بسته بندي نشده و يا نبايد  

  .داروھا را در قسمت ھاي فني آزمايشگاه قرار داد 

 :دفع زباله     

  .از تجمع زباله جلوگيري نموده و بايد حداقل يكبار در روز دفع شوند 

  : ت کنترل ورود حيوانا    

ھمچنين .  را در محيط آزمايشگاه كنترل نمائيد... بوسيله نصب توري و سمپاشي نمودن وغيره، ورود حشرات ، جوندگان و 

 .حيوانات خانگي نبايد به محل ھاي فني آزمايشگاه وارد شوند

 : استفاده از وسايل تزئيني در محيط آزمايشگاه  

نبايد در اين رابطه ازوسايل      تزئيني . د با روش ھاي سازمان يافته اي انجام شوداستفاده از وسايل مربوط به جشن ھا باي     

  . الكتريكي ، شمع ھاي مومي و وسايل ديگري كه احتمال بروز آتش سوزي را به دنبال دارد ، استفاده نمود 
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